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*2025 年 1 月(第 2 版)                                      承認番号：30600BZI00002000 

2024 年 4 月(第 1 版) 

機械器具 31 医療用焼灼器 

高度管理医療機器 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ（70640000） 

Vitra レーザプローブ 

再使用禁止                 眼内レーザプローブ 
 

【警告】 
 レーザの直接光による危険 

照射口を覗きこんだり、反射／散乱したレーザ光を直視し

たりしないこと ［目を損傷する可能性があるため］。 
 レーザ反射光による危険 

金属製品はレーザを反射するので、目的部位以外に  はレ

ーザ光を当てないようにし、使用する器具類は  反射しな

い処理を施したものを用意すること［目を損傷する可能性

がある］。 
 保護めがねの使用 

装置使用時、施術者以外の医療スタッフは保護めがねを着

用すること［目を損傷する可能性がある］。 

 

【禁忌・禁止】 
＜使用方法＞ 
 再使用禁止。 
 再滅菌禁止。 
 本品は、単回使用の製品であるので、1 人の患者にのみ使

用すること。 
 包装に損傷や濡れを認めた場合は使用しないこと。 
 眼内レーザプローブは、無理な挿入、極端な曲げまたは不

適切な固定は行わないこと。［ファイバーの損傷及び／又は

患者や操作者への危害につながる可能性があるため］。 
 当社指定の機器以外に接続しないこと。 

 
＜適応患者＞ 
 硝子体手術以外には使用しないこと。 

 
【形状・構造及び原理等】 
1. 形状 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイプ ゲージサイズ 
ストレート 20,23,25 
カーブ 20 
フレキシブルカーブ 23,25 
スティラブル 23,25 

 原材料：ステンレス鋼 /Ni-Ti 合金(挿入部)、シリカ(ファイバー) 

2. 原理 
眼科用レーザ光凝固装置で発生させたレーザ光が、ファイバー

によりプローブまで伝達されてプローブ先端部より照射され

る。 
 

【使用目的又は効果】 
レーザによる熱作用を利用して、眼疾患の治療（網膜・虹彩・毛

様体・隅角光凝固術）に用いる。 
 

【使用方法等】 
1) 本品を滅菌パックから取り出し、チッププロテクタを外す。 
2) コネクタを眼科用レーザ光凝固装置に接続する。 
3) 眼科用レーザ光凝固装置の使用方法に従って、操作を行う。 
 
本品に接続可能な機器は以下のとおりである。 

 
＜使用法に関連する使用上の注意＞ 
 照準用レーザは、低出力であっても強力な光源である。網膜

の露出（特に黄斑領域）へは、必要な量に制限すること。 
 

【使用上の注意】 
＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞ 
 幼児、無水晶体眼の患者[過凝固を引き起こす恐れがあるため] 
 糖尿病患者[治療予後の予測が困難なため] 
 進行性の眼疾患の患者[治療予後の予測が困難なため] 
 
＜重要な基本的注意＞ 
 プローブ先端が他のものに接触しないよう注意すること。 
 先端が湾曲するタイプの製品においてフレキシブルエリア

の湾曲操作を行う場合は、必ず目視（顕微鏡等）下にて眼組

織が損傷しないよう注意深く操作を行うこと。 
 ファイバーの折れ、焼損事故への注意事項 

ファイバーは消耗品であり劣化し折れたり焼損したりする

ため注意が必要である。ファイバー先端からガイド光が見え

なくなる等の異常が認められた場合には、直ちに使用を中止

し、ファイバー先端の付着物をクリーニングすると共に、必

要に応じ点検／交換等を行うこと。 
 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般的

名称 
販売名 承認番号 

眼科用

レーザ

光凝固

装置 

眼科用レーザ光凝固装置 
Vitra2 レーザシステム 

30300BZI00033000 

眼科用レーザ光凝固装置 
Vitra810 レーザシステム 

30500BZI00027000 
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＜有害事象＞ 
レーザ治療の結果として悪影響が発生する可能性がある。 
-  角膜の熱傷又は炎症 
-  網膜の熱傷 
-  脈絡膜の剥離 
-  眼圧の一時的な上昇 
 
視力低下 ・角膜上皮障害、角膜内皮障害 ・前房内炎症、前房

出血 ・眼圧上昇 ・周辺虹彩前癒着、虹彩後癒着 ・虹彩切開

部再閉塞 ・白内障 ・網脈絡膜出血 ・疼痛 ・黄斑浮腫 ・硝

子体出血 ・前房出血 ・角膜混濁 ・角膜損傷 ・水疱性角膜

炎 ・術後虹彩炎 ・視神経炎症 ・低眼圧 ・網膜裂孔 ・網膜

剥離 ・後部硝子体膜の剥離 ・脈絡膜剥離 ・視野狭窄 ・視

覚異常 ・暗順応低下 ・瞳孔偏位 ・散瞳 ・新生血管の進行 ・
眼球癆 ・網膜誤照射 ・その他過剰凝固による影響・結膜ま

たは強膜への擦過傷または裂傷 
 
【保管方法及び有効期間等】 

1 保管方法 
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な状態

で保管すること。 
 

2 有効期間 
使用期限は包装に記載 [自己認証による] 
 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
選任製造販売業者： ルミバードメディカルジャパン株式会社 
連絡先：    03-5859-0470 
製造業者：   Katalyst Surgical,LCC (アメリカ) 

 


