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器 06 呼吸補助器 

高度管理医療機器 可搬型人工呼吸器（36289000） 

人工呼吸器 CAREvent(ケアベント)ATV+シリーズ の付属品 
呼吸回路、PVC ユニバーサルマスク 

再使用禁止 

 

1/1 

人工呼吸器本体の取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 

【禁忌・禁止】 

＜使用方法＞ 

1) 再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜形状＞ 

1) 呼吸回路 

 
 

2) PVC ユニバーサルマスク 

 

 
① 患者接続口 ③ 蛇管 

② 本体接続口 ④ 呼吸回路接続部 

 

【使用目的又は効果】 

自発呼吸能力が減衰、もしくは喪失した患者を対象として、

人工的・器械的に換気を行い、呼吸機能の治療改善と救急蘇

生を行う人工呼吸器 CAREvent（ケアベント） ATV+シリーズ

の付属品である。 

 

【使用方法等】 

［使用準備］ 

1) 人工呼吸器本体の使用方法に従い、使用前の動作確認を

行う。 

2) 本体の呼吸回路接続口に呼吸回路を接続し、マスクを接

続する。 

 

 

［使用中］ 

1) マスクを患者顔面に緩みやずれが無いよう、固定する。 

2) 人工呼吸器本体の使用方法に従い、患者に異常のないこ

とを確認する。 

 

［使用後］ 

1) 患者からマスク、呼吸回路を取り外す。 

2) マスク、呼吸回路は廃棄する。 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

1) 本品は滅菌されていない。 

2) 患者の吐瀉物が呼吸回路の患者呼吸弁の上流(本体側)ま

で浸入した場合には、新しい呼吸回路に交換すること。 

3) 各部の接続は、緩みやリークが無いよう確実に接続する

こと。 

4) マスクは直射日光に当たらないように保管すること。［硬

化、ひび割れのおそれがある］ 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管の条件＞ 

周囲温度：-40～60℃ 

相対湿度：15～95%RH （ただし、結露なきこと） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 : エア・ウォーター・メディカル株式会社 

製 造 業 者 : O-Two Medical Technologies Inc. 

（カナダ） 
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