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再使用禁止 

 

 

【禁忌・禁止】 

●再使用禁止 

 

［医薬品との併用禁忌］ 

●本品を通してアルコール、フェノール等を含む薬剤を注入しない 

 こと。［ひび割れが生じて薬液が漏れるおそれがある。］ 

●本品の接続部分をアルコールを含む消毒剤で拭かないこと。［ひび 

 割れが生じて薬液が漏れるおそれがある。］ 

●本品を通して脂肪乳剤等のエマルジョン系薬剤、血液製剤等を注入 

 しないこと。［これらの薬剤は一方向弁を通らない。］ 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 ＜本品の基本構成＞ 

 
●本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ(2-エチル 

 ヘキシル)）を使用している。（フタル酸エステルの溶出のおそれは 

 ない。） 

 

【使用目的又は効果】 

●本品は、薬液容器内の液を他の器具に移すために用いる。 

 

【使用方法等】 

●下記の説明は、一般的な使用方法である。 

1. メス側ルアー接続口には、シリンジを接続する。 

2. びん針のキャップを外し薬液容器にまっすぐ根元まで穿通する。 

3. オス側ルアー接続口をインフューザーポンプ本体逆止弁にしっか 

  り接続する。 

4. チューブ側を薬液容器より高い位置におき、シリンジの押子を引

きながらチューブ内に薬液を充填させる。 

5. シリンジを一度外して、シリンジ内のエアを抜く。（初期に存在す

るエアを抜くため） 

6. シリンジを再度メス側ルアー接続口に接続し、ルアーコネクタに 

   薬液を充填させ、エアを完全に除去させる。 

7. シリンジの押子を引き、シリンジ内に薬液が充填されたら、押子 

   を押し、インフューザーポンプに薬液を充填させる。 

 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

1. 本品はびん針の付いた延長チューブからオス側ルアー接続口に向

かって、一方向にのみ注入が可能である。 

2. メス側ルアー接続口にはシリンジを接続し、押子の往復操作によ

って、薬液を一方向に注入すること。 

3. 本品の使用に際して、びん針による針刺し事故に十分注意して慎 

  重に行うこと。 

 

 

4. 本品の使用に際して、他製品との接続には必ず清潔操作を遵守す

ること。 

5. 本品に他製品を追加接続する場合は、気泡の混入や液漏れの発生 

   が無いように確実に接続を行うこと。 

 

【使用上の注意】 

［重要な基本的注意］ 

1) 本品を使用する前には次の事項に注意すること。 

   ①本品及び滅菌包装に破損、汚損等の異常のないことを確認する 

     こと。万一、異常が認められた場合には、使用しないこと。 

   ②全ての接続が正確でかつ安全であることを確認すること。 

   ③本品の組み立て及び接続に関しては、細菌等の汚染が起こらな 

     いように十分に注意すること。 

2) 本品を通して薬剤を注入する際は 10mＬ又はそれ以上の容量のシ

リンジを使用すること。(小容量のシリンジを使用すると高い注入

圧が掛かり、一方向弁が破損することがある。) 

3) プラスチック型びん針の場合、斜めに穿通したり、穿通中に横方

向の力を加えないこと。（びん針に変形や破損が生じる可能性があ

る。） 

 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 

  水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。 

 蛍光灯の下やオゾンを発生する機器の周辺に保管しないこと。 

［使用期限］ 

  包装（ラベル）に使用期限を表示している。［自己認証による］ 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

［製造販売元］ 

  フォルテ グロウ メディカル 株式会社 

  TEL:0283-22-2801 

 

［発売元（お問合せ窓口）］ 

 東レ・メディカル株式会社 

 TEL:03-6262-3823 
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