
＊＊2023年 7月改訂（第4版） 製造販売届出番号：13B1X00048002089 
＊2017年 4月改訂（第3版） 

再使用禁止 

機械器具 54 医療用捲綿子 

一般医療機器 眼アプリケータ （ＪＭＤＮ：10175000） 

販売名：S-5 眼科用吸水ｽﾎﾟﾝｼﾞ M.Q.A. 

 

【警告】 

１. 本品は単回使用のため、再滅菌、再使用は絶対にしないこと。 

 

【禁忌・禁止】 

１. 本品の改造・調整・切断などの二次加工は、解れの原因となるので絶

対にしないこと。 

２. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。 

３. 再使用禁止 

**【形状、構造及び原理等】 

直角三角形(全長17mm)の綿花を主原料とするセルロース吸収スポンジ。 

外観写真 

 

形状及び寸法 

 
原材料 ：セルロース・スポンジ（再生セルロース・亜麻・水） 
電子線滅菌済 

 
【使用目的又は効果】 

眼科手術・処置時、排出物及び薬液等を吸収・除去し、視認性を確保する。 

【使用方法等】 

１. 本品は電子線滅菌済みです。清潔な環境下で開封してください。 

２. 本品を専用ホルダー又は眼科用ピンセットで掴み、適用箇所に当てて吸

水してください。 

３. 一度開封したものは、使用しなかった場合であっても必ず廃棄してくだ

さい。 

【使用上の注意】 

１. 包装・製品に破損や異常が認められる場合は使用しないこと。 

２. 開封後はすぐに使用すること。開封し、使用しなかったものは廃棄する

こと。 

３. 本来の使用目的以外に使用しないこと。 

４. 使用後は医療廃棄物として適切な処理を行うこと。 

【保管方法及び有効期間等】 

１. 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。 

２. 使用期限過ぎたものは廃棄すること（使用期限：電子線滅菌年月日より

5年)。 

【保守・点検に係る事項】 

１. 未開封であることを確認すること。開封し、使用しなかったものは廃棄

すること。 

２. 包装・製品に破損や異常がないことを確認すること。 

３. 使用前に埃、異物等が付着していないことを確認すること。 

４. 使用期限を確認すること。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者 株式会社イナミ 
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目24番2号 
TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334 

製 造 業 者 結城化成株式会社 
住重アテックス株式会社 つくばセンター 


