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＊＊2016年 5月改訂（第6版）                         医療機器認証番号：第221ABBZX00033000 
＊2014年10月改訂（第5版） 

再使用禁止 
機械器具 (34) 医療用刀 

管理医療機器 単回使用眼科用ナイフ（ＪＭＤＮ：32764002） 

販売名：シャーポイントナイフ 
  

【警告】 
使用目的に応じて適切な品種の選択を行い、使用すること。 

 
【禁忌・禁止】 
１. 眼科手術において適用対象組織を特定してあるものは特定組織

以外の組織には絶対に使用しないこと。 

２. 器具の改造、調整などの二次加工は折損等の原因となるので絶

対に行わないこと。 

３. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。 

４. 再使用禁止 

【形状、構造及び原理等】 

１. 構造及び原理 
本品は､ブレードとハンドルが一体型となった単回使用眼科用ナイフ
である。 

 

２. 形状、寸法及び型番 
ブレードの形状により下記の分類(副称)がある。 
・ スタブナイフ 
・ クリアコーニアナイフ 
・ クリアトラップ台形 TMクリア

コーニア/移植ナイフ 
・ パイロットチップ TMインプラ

ントナイフ 
・ インプラントナイフ 
・ スリットナイフ 

・ クレセントナイフ 
・ ニードルブレード 
・ スプーンブレードナイフ 
・ ビットナイフ 
・ IQ クリアトラップナイフ 
・ IQ スリットナイフ 
・ クリアポートナイフ 
・ *CC3D スリットナイフ 
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【原材料】 

刃先（ブレード）  ：ステンレス鋼（ASTM F899-95） 
ハンドル     ：樹脂 

【性能及び安全性に関する規格】 
特性、性能又は機能に関する項目 

 
JIS T 2107:2011 に準ずる。 

【使用目的又は効果】 
眼科手術に使用する刀 

【使用方法等】 
ブリスターパックのシールを剥がし、ナイフの柄を持ちながらブリ
スターパックから取り出し、眼科手術の一般的な切開に使用する。 

【使用上の注意】 
１） 包装・製品に破損や異常が認められる場合は使用しないこと。 
２） 開封後はすぐに使用すること。 
３） 使用目的以外の目的で使用しないこと。また、損傷、曲がり等

の原因になり得るので必要以上の力（応力）を加えないこと。 
４） 替刃式の刃を装着する際は、滑りやすいので特に注意すること。 
５） 使用後は医療廃棄物として適切な処理を行うこと。 

【保管方法及び有効期間等】 
１） 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。 
２） 梱包材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせたりしないよ

うに保管すること。 
３） 使用期限を過ぎたものは廃棄すること。使用期限は滅菌年月日

より 5 年間とする。 
【包装】 

個別包装(1 本入) ：スポンジ ･････ポリエチレン(発泡) 
ブリスター･･PETG／台紙････タイベック紙 

販売単位箱(6 本入)：ボール紙(表面ﾋﾞﾆｰﾙ塗装加工) 
【保守・点検に係る事項】 

１） 再使用はしないこと。 
２） 開封し、使用しなかったものは廃棄すること。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 
製造販売業者 株式会社イナミ 

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 24 番 2 号 
TEL 03-3814-1731/FAX 03-3814-3334 

**製 造 所 Surgical Specialties Corporation(US),Inc. 
サージカルスペシャリティーズ（アメリカ） 
Surgical Specialties Mexico，S．de R．L．de C.V 
サージカルスペシャリティーズ メキシコ （メキシコ合
衆国） 
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