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機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管 

吸引チューブ 16779000 一般医療機器 

吸引用延長チューブ 
 

再使用禁止 
 

 

【禁忌・禁止】 
再使用禁止 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 
本品は、吸引器と回収容器との接続に用いるため、柔軟性

のあるプラスチック製のチューブと、チューブ両端に接続

のためのコネクターで構成され、チューブ各端のコネクタ

ーの種類により以下の型式がある。さらに各型式には、チ

ューブ内径が5.0mmと6.5mmの２種による細分化がされている。 

本品には、チューブをシーツ等に固定するクリップが附属

している。 

本品は、ＥＯＧ滅菌をしたものである。＊＊ 

型  式 各端のコネクターの種類 

メス－メスコネクター メス･ストレート メス･ストレート 

メス－オスコネクター メス･ストレート オス･ストレート 

 
１． 形状（図は、型式：メス－メスコネクターを示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エ

チルヘキシル））を使用しています。 

 

 

 

【使用目的又は効果】 
吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチ

ック製のチューブである。 

 

 

 

【使用方法等】 
１．本品の型式(コネクター、チューブの長さ及び内径)が、

本品を接続する吸引器、回収容器等の接続端末の形状

や距離に適しているか確認する。 

２． 本品を包装袋より取り出す。 

３． 本品の２つのコネクターを、接続先端末にしっかりと

接続し、容易に脱落しないかを確認する。 

４． チューブを安全に配管するため、本品の付属品のクリ

ップをチューブに通して、クリップをシーツ等に固定

する。 

 

 

 

 

 

 

５． 使用前及び使用中は、チューブの折れ曲がりや他のも

のから押さえられることによるチューブの閉塞がな

いことを確認する。 

６． 使用前及び使用中は、本品のコネクターが、抜けてい

ないか又は抜けかかっていないかを確認する。 

 

 

 

【使用上の注意】 
１． 万一本品に傷・異物・劣化などを発見した場合は、使

用しないこと。 

２． 刃物等鋭利なものに接触させないこと。[切断等によ

り、液漏れや吸引できない恐れがある] 

３． その他の注意 

使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規

則に従って、製品及び包装を廃棄すること。 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 
１． 保管方法 

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管

してください。 

２． 使用期限 

包装に記載。 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊ 
製造販売業者：eastsidemed株式会社 ＊＊ 

東京都文京区本郷３-２４-５ 

TEL ０３-３８１５-００５６  FAX ０３-３８１８-４０８５ 
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