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機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管 

耳鼻咽喉科用カテーテル 16432001 一般医療機器 

ＩＭＧバイトブロックＴＰＲ 
 

再使用禁止 
 

 

【禁忌・禁止】 
再使用禁止 

 

 

【形状・構造及び原理等】 
本品は、円筒状で、経口挿管するチューブに本品を沿わせ、

患者の上下歯の間にくわえさせることで、チューブが噛ま

れて閉塞されることを防止し、本品の内筒により口腔内の

気道を確保することができる。 

本品は、サイズによりＳ・Ｍ・Ｌの３種類および色による

バリエーションを有する。 

本品は、ＥＯＧ滅菌をしたものである。 

 

１． 形状及び寸法 

形 状 

＜上 面＞ 

 

 

内管 

Ａ 

Ｃ 

 
 

＜側 面＞ 

 

 

Ｂ 

 
 

＜後 面＞ 

 

 

 

 

Ｄ 

Ｅ 

 
 

寸 法   単位：mm 

 サ イ ズ 

Ｓ Ｍ Ｌ 

Ａ：内管の内径 6 8 10 

Ｂ：本体胴の外径 9.9 14 15.2 

Ｃ：全長 49.6 62.9 68.1 

Ｄ：本体つばの幅 26.8 27.8 31 

Ｅ：つばのカット 17.3 15.3 16.7 

 

 

【使用目的又は効果】 
管状手術器具で、吸引又は灌流あるいは他の手術器具の挿

入のための通路を残すものをいう。 

 

 

【使用方法等】 
１． 包装に破損や劣化がないことを確認のうえ、包装より

取り出す。＊＊ 

２． 患者へ経口挿管したチューブを本品のつば部の半円

カット部に沿わせ、サージカルテープ等でチューブに

固定する。 

３． チューブを固定した本品を患者の上歯と下歯との間

に挟む。 

４．使用中は、正しい位置に装着していることを確認する。 

 

 

【使用上の注意】 
１． 製品及び包装に傷、異物、破損、劣化などを発見した

場合は使用しないでください。＊＊ 

２． 長期使用の場合、１日１回は本器の固定を外し、オー

ラルケアを行ない、設置する位置を移動して固定し直

すこと。[チューブやバイトブロックが口角、口唇、

口蓋、舌の同じところを長く圧迫し続けると、口角の

発赤や口唇の損傷、粘膜のびらんや壊死を起こすこと

がある] 

３． その他の注意 

使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規

則に従って、製品及び包装を廃棄すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 
１． 保管方法 ＊＊ 

温度：10～40℃、湿度：30～90％の場所で保管してく

ださい。 

２． 有効期限 

包装に記載。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者：eastsidemed株式会社 ＊ 

東京都文京区本郷３-２４-５ 

TEL ０３-３８１５-００５６  FAX ０３-３８１８-４０８５ 


