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機械器具（14）打診器 

打診器 11950000 一般医療機器 

ＩＭＧカラー打腱器 頭針付 
 

 

 

【禁忌・禁止】 
１． 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の加工・改造しな

いこと。[シャフト折損しヘッド放飛する恐れがある] 

２． 頭針を人体に強く押し当てないこと。[裂傷、出血等の

恐れがある] 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 
本品は、ハンマー型の打腱器であり、ポリ塩化ビニル製の

ヘッドの両端は大小の円頭形状をしている。ハンドルのグ

リップ側末端に金属の頭針を有する。 

患者の診察部位にヘッド部を叩打、または頭針部でなぞる

等して刺激を与え、その反応から、知覚状態や深部反射（腱

反射、筋伸展反射）、バビンスキー反射などの病的反射を

検査する際に使用する。 

本品は、外装色の相違により種類がある。 

 

１． 形状及び寸法 

 

 

ヘッド 

ハンドル 

頭針 

 
寸法 ： 全長 約 217mm 

重量 ： 約 79g 

 

 

 

【使用目的又は効果】 
反射を検査するため身体に力を伝達するために用いる。本

品は神経学的検査に用いる。 

 

 

 

【使用方法等】 
１． 打診 

１） 診察者が、ハンドルを把持し、大小のあるヘッドの

どちらの円頭端で患者を叩打するかを決め、その円

頭端を患者の診察部位に叩打する。 

２） 患者の反応を観察して、検査する。 

２． 頭針 

１）診察者が、ハンドル末端にある頭針を患者に向けて、

ハンドルを把持し、頭針を患者の足裏等の診察部位

をなぞる。 

２） 患者の反応を観察して、検査する。 

 

 

 

【使用上の注意】 
１． 診察・処置などの医療行為以外の目的で使用しないこ

と。 

２． 頭針を人体に強く押し当てると裂傷、出血等の恐れが

ある。 

３． 使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。[折損、

曲がり等の原因になる] 

４． 万一、本品に破損などの異常が認められる場合は、使

用しないこと。 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 
１． 保管方法 

直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 
１． 使用後に、汚れ、傷、曲がりなど異常がないかを点検

すること。 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者：eastsidemed株式会社 

東京都文京区本郷３-２４-５ 

TEL ０３-３８１５-００５６  FAX ０３-３８１８-４０８５ 


