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機械器具 65歯科用充填器 

管理医療機器 電動式歯科用歯内ペーストキャリヤ JMDN 41539000 

ＦＫＧ糊材充填器 
 

 

 

 

 

 

 

*【形状・構造及び原理等】 

1.形状 

  ペーストフィラー ＣＡ（軸径：2.35ｍｍ） 

 

 

 

  スクリューバー ＣＡ（軸径：2.35ｍｍ） 

 

 

 

 

2.材質  

作業部：ステンレススチール 

   軸 部：銅合金／ステンレススチール 

 

*【使用目的叉は効果】 

作業部分がらせん又は円錐コイル様のばね形状を備えた動力型歯

内器具である。根管に充填物又は薬剤を送達するために用いる。 

 

*【使用方法等】 

①使用目的に応じた適切なサイズを選び、破損等の異常がないこ

とを確認する。 

②変速可能なコントラアングルハンドピースに装着する。 

③適切な速度で回転させ、充填物又は薬剤を挿入する。 

 

*【使用上の注意】 

［重要な基本的注意］ 

・無理な力を加えないこと。 

・能動型機器への装着は底部まで正しく挿入すること。 

・使用前に予め回転させ、正常であることを確認すること。 

・狂っている製品は使用しないこと。 

・損傷、型崩れしているものは使用しないこと。 

・押し込んだり、テコのような使用は避けること。 

・ラバーダムシート等を使用し、誤飲、落下に注意すること。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

・歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

・直射日光のあたる場所、高温になる場所は避け、乾燥した冷暗

所で保管すること。 

 

*【保守・点検に係る事項】 

①滅菌 

使用前に必ず滅菌すること。滅菌はオートクレーブ滅菌器によ

り行い、温度は 200℃を超えないこと。 

（推奨：高圧蒸気滅菌温度 134℃） 

②洗浄 

使用後は超音波洗浄し、付着した血液、体液、組織及び薬品等

を速やかに除去すること。 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名叉は名称等】 

製造販売業者：株式会社エスエスデンタル工業所 
電話番号  ：０５２－３３１－２４３８ 
製造業者  ：ＦＫＧ Ｄｅｎｔａｉｒｅ ＳＡ 

国名    ：スイス 

 

 

＊【警告】 

・使用前に必ず滅菌すること。 

［感染の恐れがある。］ 


