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歯科材料(02) 歯冠材料 

管理医療機器  歯科セラミックス用着色材料（70823000） 

TANAKA ジルカラー 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 1．形状：リキット 

 

2. 色調：  

A1／A2／A3／A3.5／A4／B1／B2／B3／B4／Occlusal／C1／C2

／C3／C4／D2／D3／D4／Inc Dark／Inc Light／Pink 

 

3．原材料 

・エチルヘキサン酸鉄 

・エチルヘキサン酸ジルコニウム  

 他 

 

4. 原理 

本品はリキット状で、半焼成状態のジルコニアセラミックス

やポーセレン等のセラミックス系歯科修復物・補綴物に塗布

して、炉で焼成することによって、色素が溶着し、色調調整

を行うことができる。 

 

 

【使用目的又は効果】 

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いること。 

 

 

【使用方法等】 

1.準備 

半焼状態のセラミックス系歯科修復物又は補綴物の表面の汚

れや油分を除去する。 

   

2.混和、塗布 

1) 本品を適量、容器等に取り出す。 

2) 対象となるセラミックス系歯科修復物又は補綴物を、容器

に 10 秒程度浸漬するか、本品を筆で塗布する。 

3) セラミックス系歯科修復物又は補綴物を完全に乾燥させる。 

              

3.焼成 

対象となるセラミックス系歯科修復物又は補綴物の焼成条件に

従い焼成する。 

 

4.使用後ボトルの口を拭く。 

 

 

【使用上の注意】 

１ 使用上の注意 

1)本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には

使用しないこと。 

2)本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

 

2. 重要な基本的注意 

本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた

患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 直射日光、高温、多湿を避けて､保管すること。 

2. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理するこ

と。 

3．誤飲とならないように飲料水と区別して保管すること。 

 

 

** *【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

1.製造販売業者  株式会社エーティーディー・ジャパン 

TEL           03-5319-1581 

FAX           03-5319-1582 

【禁忌・禁止】 

・使用目的以外には使用しないこと。 

・本品に使用される原材料に、発疹・皮膚炎等の過敏症の

既往歴のある患者には使用しないこと。 


