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＊＊２０２０年３月改訂 （第４版） 

＊２０１８年３月改訂 （第３版） 

届出番号：13B1X000880KS862 

機械器具（２５） 医療用鏡 
一般医療機器  顕微鏡付属品  37294000 

特定保守管理医療機器 

 

ＶＩＴＯＭ ３Ｄ ホールディングアーム 
 

【形状・構造及び原理等】 ＊＊ 

＜全体図＞ 

（１） 本体 
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（２） クランピングジョウ 

  
タイプ１ タイプ２ 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、顕微鏡下手術、開腹手術、内視鏡下手術時に、顕微鏡とともに使用

し、顕微鏡を保持するために用いる。 

 

【使用方法等】 

１．平らな安定した場所に設置する。 

２．ホールディングアームにクランピングジョウを接続する。 

３．クランプに併用する顕微鏡を取り付ける。 

４．可動域内の任意の位置でアームを固定する。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

以下の条件で保管すること。 

１．周囲温度：－２０～＋６０℃ 

２．相対湿度：１０～９０％ 

 

【保守・点検に係る事項】 ＊ 

◆使用者による保守点検事項 

１．しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常

かつ安全に作動することを確認すること。 

２．使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。 ［特に可動部

分については入念に確認すること］ 

３．器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄するこ

と。 ［付着物は修復不能な損傷の原因になる］ 

 

◆業者による保守点検事項 

１．定期的に当社の保守点検を受けること。 

２．故障したときは、勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は当社に任せ

ること。 

３．修理・保守に関するご相談は担当営業者若しくは下記にご連絡くださ

い。 

エム・シー・メディカル株式会社 物流センター 

TEL：０３‐５６６５‐７０８２ 

FAX：０３‐５６６５‐７０８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 
製造販売業者： エム･シー･メディカル株式会社 

電話：０３‐５７１５‐２８００ （代表） 

製 造 業 者 ： カールストルツ社 （KARL STORZ SE & Co. KG） 
国名：ドイツ 
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