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  医療機器届出番号 13B1X00277000454号   
機械器具 25 医療用鏡 一般医療機器 内視鏡用送水タンク JMDNコード36500042 

 
 送水タンク MD-431 
   

 

【形状・構造及び原理等】 

構造・構成ユニット 
1.構成 

・送水タンク MD-431 

    
2.各部の名称 

 
    

3.仕様 

全長 ： 600mm 
タンク外径 ： 65mm 
容量 ： 250mL 

    

作動・動作原理 
本品は、内視鏡の送気、送水口金に接続し、送気送水機能付きの

光源装置の送気ポンプからの加圧空気を圧力源として、滅菌水を

内視鏡へ送水するためのタンクである。 
    

【使用目的又は効果】 

使用目的 
本品は、当社指定の送気送水機能付きの光源装置および内視鏡と

組み合わせて、内視鏡から送水を行うことを目的とする。 
    

【使用方法等】 

1.洗浄、消毒、滅菌 
決められた方法で洗浄、消毒（または滅菌）を行う。 

2.滅菌水の注入 
(1)送水タンクの2/3程度まで滅菌水を入れる。 
(2)キャップをタンクに締め付ける。 

3.内視鏡への接続 
(1)送水タンクを設置するため、フックを当社指定の光源装置、ま

たはトロリーのタンク受けに掛ける。 
(2)送水タンクを使用するため、取付口金を当社指定の内視鏡に接

続する。 
4.洗浄、消毒、滅菌 
使用後は、内視鏡から取りはずし、１項と同様に洗浄、消毒（ま

たは滅菌）を行う。 
    

詳しくは、『取扱説明書』の「第 3 章 使用方法」、「第 4 章 使用後

の手入れ」を参照すること。 
    

使用方法等に関連する使用上の注意 
1.必ず使用前にタンク、キャップ、チューブなどに磨耗や破損がな

いことを定期的に確認し、必要に応じて交換すること。 
2.タンクを落としたり強くぶつけたりしないこと。タンクが破損し、

送気、送水できなくなるおそれがある。 
3.チューブに無理な曲げ、ねじり、引っ張りを加えないこと。チュ

ーブが破損し、送気、送水できなくなるおそれがある。 
4.滅菌水を入れた送水タンクは、必ず光源装置、またはトロリーの

タンク受けにかけること。送水タンクが倒れて、滅菌水がこぼれ

ることにより周辺機器が故障するおそれがある。 
5.取付口金は内視鏡にまっすぐ押し込むこと。大きく傾いた状態で

内視鏡と接続すると、取付口金および内視鏡の送水口金を破損す

るおそれがある。 
6.内視鏡から取りはずした取付口金は、タンクの水位よりも下げな

いこと。取付口金から滅菌水が垂れることにより、周辺機器が故

障するおそれがある。 
7.送水タンクの使用中は滅菌水の水位に注意し、必要に応じて滅菌

水を補充すること。 
8.指定条件以外で高圧蒸気滅菌を行わないこと。指定条件以外の方

法で高圧蒸気滅菌を行うと、機器に損傷を与えるおそれがある。 
    

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 
1.本品は、出荷前に洗浄、消毒および滅菌されていない。洗浄、消

毒（または滅菌）せずに使用すると感染するおそれがある。 
2.送水タンクは、少なくとも一日の症例が終了した際にはタンク内

の滅菌水を捨て、洗浄、消毒（または滅菌）を行うこと。手入れ

を怠った送水タンクを用いると、感染を引き起こすおそれがある。 
    

不具合 

その他の不具合 

機器の破損、故障 
    

有害事象 

その他の有害事象 

感電、感染 
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【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 
使用後は、『取扱説明書 第 4 章 使用後の手入れ』に従い保管す

ること。 
    

耐用期間 
本品は、消耗品（修理不可能）である。 
    

【保守・点検に係る事項】 

洗浄・消毒・滅菌 
1.送水タンクの洗浄、消毒（または滅菌）は、必ず送水タンクから

キャップを取りはずして行うこと。 
2.洗浄、消毒（または滅菌）を行うときに取りはずす部品は、キャ

ップ部、シメワ、タンクの 3 部分である。キャップ部、シメワ、

タンク以外の部分は、決して取りはずさないこと。送気、送水で

きなくなるおそれがある。 
3.低泡性の洗浄液を使用すること。洗浄液が過度に泡立つと、洗浄

液がチューブ管路内に十分には接触できず、意図した消毒（また

は滅菌）の効果が得られない。 
4.本製品を消毒（または滅菌）する前に十分に洗浄すること。洗浄

が十分に行われないと、意図した消毒（または滅菌）の効果が得

られない。 
5.本製品に消毒液が残らないように、滅菌水で十分に洗い流すこと。 
*6.本添付文書および本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、

消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質で

あるプリオンを消失または不活化することはできない。クロイツ

フェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、その患者専

用の機器として使用するか、使用後適切な方法で廃棄すること。

クロイツフェルト・ヤコブ病への対応は、種々のガイドラインに

従うこと。 
*    

使用者による保守点検事項 
使用前点検において、『取扱説明書』に従って点検すること。点

検結果により必要であれば新品と交換すること。 
    

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    

お問い合わせ先 
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 

    

GT6769 06 ©2010 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. All rights reserved. 
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