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2018年1月 （第1版）   
  医療機器届出番号 13B1X00277000636号   

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 一般医療機器 排気用チューブ JMDNコード70354000 
 

 ディスポーザブル吸引チューブ WA95007A 
 
再使用禁止  

   
 

【禁忌・禁止】 
再使用禁止 
    

適用対象（患者） 
重症心不全、呼吸不全の患者には使用しないこと。［吸引操作が

心肺機能に悪影響を与えるおそれがある。］ 
     

【形状・構造及び原理等】 

構造・構成ユニット 
1.構成 

ディスポーザブル吸引チューブ WA95007A 
    
注）本製品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。 
    

2.各部の名称 
    

 

    
3.仕様 

全長 太径チューブ1 2500mm 

細径チューブ 200mm 

太径チューブ2 2500mm 

    

作動・動作原理 
当社指定の高速気腹装置およびトラカールと接続し、腹腔内の気

体を吸引する。 
    

【使用目的又は効果】 

使用目的 
本品は、当社指定の高速気腹装置と組み合わせて、腹腔内の気体

を吸引することを目的とする。 
    

【使用方法等】 

使用方法 
1.点検 

(1)滅菌パックおよび本製品を点検する。 
(2)使用の直前に滅菌パックを開封する。 

2.機器の準備、操作 
(1)当社指定の高速気腹装置を設置、準備する。 
(2)ルアロックコネクターをトラカールに接続する。 
(3)細径チューブを高速気腹装置の CO2 吸引制御ピンチバルブに

はさみ込み、吸引容器用コネクターを吸引装置または吸引設備

に接続する。 
(4)高速気腹装置を操作して吸引を行う。 

3.廃棄 
使用終了後は適切な方法で廃棄する。 
    

組み合わせて使用する医療機器 
1.本製品は、以下の高速気腹装置または同等品と組み合わせて使

用する。 

販売名 医療機器承認番号または認証番号 

高速気腹装置 UHI-3 21300BZZ00543000 

高速気腹装置 UHI-4 223ABBZX00114000 

そのほかの組み合わせ可能な高速気腹装置については、オリ

ンパスまで問い合わせること。 
2.吸引設備は以下の日本工業規格（JIS）に従った設備を使用する。 

(1)JIS T7101 医療ガス配管設備 
(2)配管端末器最大流量 40L/min 以上（101.3kPa、0℃での

量） 
(3)吸引圧を-39.9～53.2kPa（-300～-400mmHg（参考））に調

整する。 
    

使用方法等に関連する使用上の注意 
1.本製品にキズや亀裂がないことを確認すること。キズや亀裂が

ある場合は、新しい本製品と交換すること。 
2.吸引チューブ（特に CO2吸引制御ピンチバルブにはさみ込む細

径チューブ）にねじれ、折れ、つぶれがないようにすること。 
    

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 
一般的事項 

1.腹腔圧が測定できず、腹腔圧の維持ができなくなるおそれがあ

るため、吸引チューブと気腹チューブはそれぞれ別のトラカー

ルに接続すること。 
2.連続して吸引が起こり腹腔圧の維持／視野の確保ができなくな

るおそれがあるため、吸引チューブは確実に接続し、使用中に

はずれることがないようにすること。 
    

不具合 

その他の不具合 

破損 
    

有害事象 

その他の有害事象 

感染、水分過多、塞栓症、不整脈、気胸 
    

【保管方法及び有効期間等】 

有効期間 
包装に記載の使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）

による）。 
    

保管の条件 
常温、清潔で、乾燥した換気のよい状態で保管すること。 
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    
お問い合わせ先 
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 

    
外国製造元： 
プロメプラ社 
PROMEPLA S.A.M. 
国名：モナコ公国 

    

RA4000 02 
©2018 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. All rights reserved. 

Printed in Japan H 
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