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  医療機器届出番号 13B1X00277000675号   
機械器具 25 医療用鏡 一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 JMDNコード38819001 

 
 ディスポーザブル砕石具 BML-610A 
 
再使用禁止  
   

 

【禁忌・禁止】 
1.再使用禁止 
2.本製品で砕石できないと予想される結石には本製品を使用しない

こと。［操作パイプやバスケットワイヤなどが破損し、本製品の

一部が体内に残る可能性がある。］ 
     

【形状・構造及び原理等】 

構造・構成ユニット 
1.構成 
本製品はコイルシースとハンドルから構成されており、砕石具や

バスケットタイプの把持鉗子のワイヤと組み合わせた状態で使用

する。 
    

2.各部の名称 
・コイルシース 

 

    
・ハンドル 

 

    

3.仕様 

モデル名 BML-610A 
コイルシース先端の 
形状 

 
最大外径（mm） Φ3.9 
有効長（mm） 885 

詳細は『取扱説明書』の「8 仕様」を参照すること。 
    

作動・動作原理 
コイルシースの固定管をハンドルのシース挿入孔へ挿入し、各種

バスケットのワイヤを回転軸のワイヤ挿入孔に差し込んで回転ノ

ブを回転させることで、回転軸にバスケットワイヤが巻き取られ、

バスケットに入った結石を砕石する。 
    

【使用目的又は効果】 

使用目的 
本品は、当社指定のバスケット砕石具またはバスケット把持鉗子

が結石を把持したまま胆管内から引き抜くことができない場合に、

結石を把持しているバスケットを利用して、胆管内の結石を砕石

し、バスケット砕石具およびバスケット把持鉗子を引き抜くこと

を目的としている。 
    

【使用方法等】 

使用方法 
1.点検、準備 

(1)滅菌パックの点検、本製品の外観の点検、作動の点検をする。 
(2)『取扱説明書』の「10.2 本製品の点検」に従って、本製品の

接続の点検をする。 
2.内視鏡の引き抜き 

(1)内視鏡の鉗子栓から出ているシースおよびワイヤを、ペンチな

どを用いて操作部付近で切断する。 
(2)ワイヤ切断後、ワイヤに操作パイプが残っている場合は、ペン

チなどで操作パイプを取り除く。 
(3)内視鏡およびシースを体腔内からゆっくりと引き抜く。 

3.体腔内への挿入 
(1)ワイヤを先端チップ側からコイルシース内にゆっくりと挿入す

る。 
(2)コイルシースの固定管からワイヤ端面が出てきたらワイヤを保

持し、X 線透視下で確認しながら、コイルシース先端が目的の

結石に突き当たるまで、コイルシースを体腔内にゆっくりと挿

入する。 
4.ハンドルの取り付け 

(1)ハンドルの締めネジを止まるところまで緩める。 
(2)ハンドルのシース挿入孔およびワイヤ挿入孔へワイヤを挿入す

る。 
(3)シース挿入孔に固定管を突き当たるまで挿入する。 
(4)締めネジを止まるところまで締める。 
(5)固定管を押し引きして、固定管が確実に固定されていることを

確認する。 
(6)ハンドルのラチェット爪が上になるようにし、余分なワイヤと

共に、左手でハンドルのグリップを握る。 
5.結石の砕石 

(1)コイルシースとハンドルをストレートにし、X 線透視下で、挿

入部、組み合わせ可能な当社処置具、結石を確認しながら、ハ

ンドルの回転ノブをゆっくりと前方へ回して結石を砕石する。 
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(2)砕石後、回転ノブを更に前方へ回して、コイルシース内にバス

ケットを引き込む。 
(3)ハンドルおよびコイルシースを持ち、体腔内からコイルシース

をゆっくりと引き抜く。 
6.取りはずし 

(1)ハンドルの締めネジを止まるところまで緩め、ラチェット爪を

持ち上げる。 
(2)固定管をハンドルから取りはずす。 
(3)コイルシースの固定管から出ているワイヤをペンチなどで切断

する。 
(4)コイルシースをストレートにし、バスケットの先端チップを持

ってコイルシースからワイヤを引き抜く。 
7.廃棄 
本製品の使用が終了したら、本製品を適切な方法で廃棄する。 
    

詳細は『取扱説明書』の「10 使用法」、「11 廃棄」を参照するこ

と。 
    

組み合わせ可能な当社処置具 

FG-22Q-1、FG-23Q-1、FG-301Q、 
FG-401Q、FG-402Q、FG-403Q、 
FG-V425PR、FG-V426PR、FG-V435P、 
FG-V436P、FG-V451P、BML-203Q、 
BML-V232QR-26、BML-V232QR-30、 
BML-V237QR-30、BML-V242QR-30、 
BML-V437QR-30、BML-V442QR-30、 
MAJ-240、MAJ-241、MAJ-244、MAJ-247 

    

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 
一般的事項 

(1)本製品を落下させた場合には使用しないこと。 
(2)硬い結石を砕石した場合、バスケットワイヤなどが破損し、砕

石具の一部が体内に残る可能性がある。砕石具の破損の可能性

および外科手術への移行の可能性を十分に理解したうえで使用

すること。使用中にバスケットワイヤが破損するなどの異常が

確認されたら、直ちに使用を中止し、『取扱説明書』の「12 
緊急時の処置」に沿って処置を行うこと。 

(3)使用前にコイルシース全体を確認し、つぶれ、著しい折れ曲が

り、ずれがあった場合は使用しないこと。 
(4)X 線透視下で挿入部が確認できていない状態で、砕石具の一連

の操作をしないこと。 
(5)内視鏡を体内に挿入したままの状態で、組み合わせ機器（バス

ケット型把持鉗子や砕石具）のシースを内視鏡から引き抜かな

いこと。また、内視鏡や組み合わせ機器のシースを勢いよく引

き抜かないこと。 
(6)切断後のワイヤ端面に触れないこと。また、ワイヤを無理な力

で引っ張らないこと。 
(7)コイルシースの固定管とハンドルの接続は確実に行うこと。 
(8)組立後にハンドルの作動に異常がないか確認すること。 
(9)無理な力で挿入部先端を体腔内組織に押し付けないこと。 
(10)ハンドルにワイヤを取り付ける際、すべてのワイヤを張った

状態で取り付けること。 
(11)ハンドルの操作を患者の顔の上でしないこと。 
(12)砕石をする際は、左手でグリップと共に余分なワイヤを保持

し、患者の食道からコイルシース、ハンドルまでをできるだけ

まっすぐにした状態にすること。また、コイルシースおよびハ

ンドルを無理な力で押し引きしたり、ハンドルの回転ノブを急

激に回転させたりしないこと。 
(13)コイルシースおよびワイヤを胆管内から急激に引き抜かない

こと。 
(14)コイルシースおよびワイヤを体腔内から引き抜く際や、ワイ

ヤをコイルシースから引き抜く際は、ゆっくり引き抜くこと。 
(15)結石を把持したままコイルシースを胆管内から無理にあるい

は急激に引き抜かないこと。 
(16)バスケットワイヤが切断し、ワイヤの破断部がコイルシース

内に引き込めない場合は、無理にコイルシースおよびワイヤを

引き抜かず、適切な処置を行うこと。 
(17)バスケットワイヤが脱落した場合は、無理な力で脱落部を胆

管内から引き抜かず、適切な処置を行うこと。 

    
詳細は『取扱説明書』の、「10 使用法」、「12 緊急時の処置」を

参照すること。 
    

不具合 

その他の不具合 

機器の破損、機能の低下 
    

有害事象 

その他の有害事象 

感染、組織の炎症、穿孔、出血、粘膜損傷、浮腫、結石の嵌頓、

術者・患者の外傷 
    

詳細は『取扱説明書』の「9 保管」、「10 使用法」、「11 廃棄」

を参照すること。 
    

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 
詳細は『取扱説明書』の「8.1 環境」、「9 保管」を参照するこ

と。 
    

有効期限 
滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。 
（自己認証（当社データ）による） 
    

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    
お問い合わせ先 
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 
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