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**2018年5月 （第8版）   
*2016年12月 （第7版）（新記載要領に基づく改訂）   

  医療機器認証番号 219ABBZX00137000号  
機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 管理医療機器 オーバチューブ JMDNコード70244000 

 

 ディスポーザブルスライディングチューブ ST-SB1 
 
再使用禁止  

   
 

*【禁忌・禁止】 
再使用禁止 
     

【形状・構造及び原理等】 

**構造・構成ユニット 
1.構成 
詳しい構成は、滅菌パックおよび本製品の『取扱説明書』に記載

の構成品を参照すること。 

・本体 ： ディスポーザブルスライディング 
チューブ ST-SB1 

・付属品 ： 送気チューブ 
リモートコントローラーカバー 

    

2.各部の名称 
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*3.仕様 

挿入部 外径 Φ13.2mm 
内径 Φ11mm 
最大外径 Φ15.9mm 

挿入部長 1320mm 
全長 1400mm 
バルーン 最小膨張外径 Φ40mm 
滅菌の有無 滅菌済み（EOG） 
組み合わせ 
可能な機器 

・EVIS LUCERA 小腸ビデオスコープ 
 OLYMPUS SIF TYPE Q260 
・バルーンコントロールユニット 
 OBCU 

    

作動・動作原理 
バルーン送気口金から送気するとバルーンが膨張し、排気すると

収縮する。送水口金から挿入部およびグリップ部内へ潤滑用の水

を注入すると、潤滑コーティングが水にぬれることにより内視鏡

との摩擦が軽減される。 
    

*【使用目的又は効果】 

使用目的 
**本品は、内視鏡、バルーンコントロールユニットと組み合わせて、

内視鏡又はカテーテルの小腸及び小腸に至る上部消化管、下部消

化管への挿入を補助することを目的とする。 
    

*【使用方法等】 

**使用方法 
1.点検 
滅菌パックの点検、スライディングチューブ、送気チューブ、リ

モートコントローラーカバーの点検を行う。 
2.バルーンコントロールユニットの準備 

(1)バルーンコントロールユニットのリモートコントローラーにリ

モートコントローラーカバーをかぶせる。 
(2)送気チューブをバルーンコントロールユニットと、スライディ

ングチューブのバルーン送気口金に接続する。接続後にバルー

ン動作の点検を行う。 
3.内視鏡の準備 

(1)送水口金から滅菌水を注入し、スライディングチューブの内面

全体をぬらす。 
(2)スライディングチューブを内視鏡挿入部に装着し、内視鏡の操

作部下部まで移動させる。その際、バルーンが収縮された状態

であることを確認する。 
4.挿入 

(1)スライディングチューブ本体を装着した内視鏡を経口的または、

経肛門的に患者の体腔内に挿入する。 
(2)バルーンコントロールユニットの操作により適宜バルーンの膨

張・収縮を行うと共に、内視鏡、スライディングチューブを押

し引きしながら内視鏡を目的部位まで誘導する。 
(3)必要に応じて滅菌水を送水口金からスライディングチューブ内

に追加注入する。 
(4)必要な場合は、スライディングチューブ本体を残して内視鏡の

みを体腔内から引き抜き、カテーテルなどを体腔内の目的部位

まで挿入する。 
5.引き抜き 
バルーンが収縮していることを確認し、内視鏡とスライディング

チューブを体腔内から引き抜く。 
6.廃棄 
使用終了後、スライディングチューブ、送気チューブ、リモート

コントローラーカバーを適切な方法で廃棄する。 
    

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』の「11 
使用法」を参照すること。 
    

組み合わせて使用する医療機器については、【形状・構造及び原理

等】の「3.仕様」を参照すること。 
    

【使用上の注意】 

** *重要な基本的注意 
一般的事項 
1.内視鏡挿入部に沿ってスムーズに動かない場合、あるいはバルー

ンの膨張、収縮に異常がある場合は使用をしなこと。 
2.本製品は X 線透視下で使用することを前提としている。体腔内を

傷付けるおそれがあるため、バルーンの膨張、収縮などの各操作

を行うには、X 線画像で内視鏡およびスライディングチューブの

状態を確認しながら操作すること。 
3.バルーンの収縮操作をしても収縮しない場合、または収縮操作を

した後に挿入、抜去するときに異常な抵抗感を感じる場合は、直

ちにバルーンコントロールユニットの電源を切り、使用を中止し、

以下の操作をすること。 
(1)X 線画像で内視鏡の先端部がスライディングチューブ内に引き

込まれてスライディングチューブが折れていないか確認するこ

と。また、目視で送気チューブにつぶれがないか確認すること。 
(2)内視鏡の先端部がスライディングチューブ内に引き込まれ、ス

ライディングチューブに折れがある場合は、X 線画像および内

視鏡画像を確認しながら、内視鏡の先端部をスライディングチ

ューブ先端から出すこと。また、送気チューブにつぶれがある

場合は、つぶれを直すか新しい送気チューブと交換すること。 
(3)バルーンコントロールユニットの電源スイッチを押して電源を

入れ、バルーンコントロールユニットまたはリモートコントロ

ーラーの膨張／収縮スイッチを押して 10 秒間バルーンを膨張

させる。その後、バルーンコントロールユニットまたはリモー

トコントローラーの膨張／収縮スイッチを再度押す。バルーン

収縮中、内視鏡挿入部に対してスライディングチューブ本体を

ゆっくり回し、バルーンを収縮させて、内視鏡とスライディン

グチューブ本体を一緒にゆっくり引き抜くこと。 
(4)正常状態に戻らない場合は、スライディングチューブのバルー

ン送気口金から送気チューブをはずし、三方活栓を介してシリ

ンジを取り付け、X 線画像でバルーンの状態を確認しながら、

シリンジを操作してバルーンを収縮させること。 
(5)シリンジの操作によってもバルーンを収縮させることができな

い場合は、X 線画像を確認しながら、内視鏡をスライディング

チューブに引き込んで、内視鏡の先端をバルーンの内側に位置

させ、内視鏡画像を確認しながら、内視鏡用注射針を使ってス

ライディングチューブの内側からバルーン部に孔をあけること。 
(6)バルーン収縮後、内視鏡画像および X 線画像を確認しながら、

内視鏡とスライディングチューブを一緒にゆっくりと引き抜く

こと。 
4.スライディングチューブを挿入、抜去するときは、粘膜の巻き込

みがないように十分注意し、内視鏡に対してゆっくり操作するこ

と。 
5.大腸や胃で発生した挿入部のループを解除する場合には、スライ

ディングチューブのグリップ部と内視鏡挿入部を一緒に把持し、

必ず X 線画像で内視鏡およびスライディングチューブの状態を

確認しながら行うこと。 
6.処置を行う際、スライディングチューブのグリップ部と内視鏡挿

入部を一緒に把持し、必ず X 線画像で内視鏡およびスライディ

ングチューブの状態を確認しながら、内視鏡挿入部や湾曲部を可

能な限り直線化すること。また、バルーンを収縮させてから行う

こと。 
7.体腔内を傷付けるおそれがあるため、内視鏡とスライディングチ

ューブをしっかり保持すること。 
8.体腔内を傷付けるおそれがあるため、バルーン操作中は、スライ

ディングチューブを押し引きしないこと。 
9.処置具を内視鏡の先端から突き出したまま、スライディングチュ

ーブを操作しないこと。 
    

**不具合 

その他の不具合 

破損、引き抜き不能、バルーンの破損 
    

**有害事象 

その他の有害事象 

感染、粘膜の損傷、組織の損傷、出血、穿孔 
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*【保管方法及び有効期間等】 

**保管方法 
本製品の『取扱説明書』の「9 仕様」を参照すること。 
    

**有効期間 
滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当

社データ）による）。 
    

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 
  〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    
 お問い合わせ先 
  TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 
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