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**2018年9月 （第7版）   
*2017年6月 （第6版）（新記載要領に基づく改訂）   

  医療機器認証番号 223ABBZX00143000号   
機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 内視鏡用能動切除器具 JMDNコード35326002 

 

 ディエゴ電動ディセクターシステム 
 
再使用禁止 （マストイドドリル ラウンドカッティングバー） 
 （マストイドドリル ダイアモンドバー） 

   
 

*【禁忌・禁止】 
再使用禁止 
     

【形状・構造及び原理等】 

構造・構成ユニット 
1.構成 
本添付文書は、ディエゴ電動ディセクターシステムの構成品の中

で、以下のマストイドドリル ラウンドカッティングバー、マス

トイドドリル ダイアモンドバーの品目について記載する。 
    
マストイドドリル ラウンドカッティングバー 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ0.5×65mm 
(70326532) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.0×65mm 
(70326533) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.5×65mm 
(70326534) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.0×65mm 
(70326535) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.5×65mm 
(70326536) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ3.0×65mm 
(70326537) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ3.5×65mm 
(70326538) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ4.0×65mm 
(70326539) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ4.5×65mm 
(70326540) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ5.0×65mm 
(70326541) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ5.5×65mm 
(70326542) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ6.0×65mm 
(70326543) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ6.5×65mm 
(70326544) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.0×70mm 
(70327033) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.5×70mm 
(70327034) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.0×70mm 
(70327035) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.5×70mm 
(70327036) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ3.0×70mm 
(70327037) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ3.5×70mm 
(70327038) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ4.0×70mm 
(70327039) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ4.5×70mm 
(70327040) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ5.0×70mm 
(70327041) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ5.5×70mm 
(70327042) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ6.0×70mm 
(70327043) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ6.5×70mm 
(70327044) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.0×80mm 
(70328013) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.5×80mm 
(70328014) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.0×80mm 
(70328015) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.5×80mm 
(70328016) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ3.0×80mm 
(70328017) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ1.5×90mm 
(70329029) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ2.0×90mm 
(70329031) 

・マストイドドリル ラウンドカッティングバーΦ3.0×90mm 
(70329035) 

    
マストイドドリル ダイアモンドバー 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ0.5×65mm 
(70326500) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.0×65mm 
(70326501) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.5×65mm 
(70326502) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.0×65mm 
(70326503) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.5×65mm 
(70326504) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ3.0×65mm 
(70326505) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ3.5×65mm 
(70326506) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ4.0×65mm 
(70326507) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ4.5×65mm 
(70326508) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ5.0×65mm 
(70326509) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ5.5×65mm 
(70326510) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ6.0×65mm 
(70326511) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ6.5×65mm 
(70326512) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ0.5×70mm 
(70327000) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.0×70mm 
(70327001) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.5×70mm 
(70327002) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.0×70mm 
(70327003) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.5×70mm 
(70327004) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ3.0×70mm 
(70327005) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ3.5×70mm 
(70327006) 
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・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ4.0×70mm 
(70327007) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ4.5×70mm 
(70327008) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ5.0×70mm 
(70327009) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ5.5×70mm 
(70327010) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ6.0×70mm 
(70327011) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ6.5×70mm 
(70327012) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ0.5×80mm 
(70328000) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.0×80mm 
(70328001) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.5×80mm 
(70328002) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.0×80mm 
(70328003) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.5×80mm 
(70328004) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ3.0×80mm 
(70328005) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.0×90mm 
(70329003) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ1.5×90mm 
(70329005) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.0×90mm 
(70329007) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ2.5×90mm 
(70329009) 

・マストイドドリル ダイアモンドバーΦ3.0×90mm 
(70329011) 

    
*注1）本製品は再使用禁止である。 
*注 2）本製品は単品、または任意の組み合わせで販売する場合が

ある。 
    

2.各部の名称 

 
    
・マストイドドリル ラウンドカッティングバー 

 

    
・マストイドドリル ダイアモンドバー 

 

    
*3.仕様 

商品記号 全長（mm） 先端部外径（mm） 

70326532 65.0±0.7 Φ0.50±0.15 

70326533 65.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70326534 65.0±0.7 Φ1.50±0.15 

    

商品記号 全長（mm） 先端部外径（mm） 

70326535 65.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70326536 65.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70326537 65.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70326538 65.0±0.7 Φ3.50±0.15 

70326539 65.0±0.7 Φ4.00±0.15 

70326540 65.0±0.7 Φ4.50±0.15 

70326541 65.0±0.7 Φ5.00±0.15 

70326542 65.0±0.7 Φ5.50±0.15 

70326543 65.0±0.7 Φ6.00±0.15 

70326544 65.0±0.7 Φ6.50±0.15 

70327033 70.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70327034 70.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70327035 70.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70327036 70.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70327037 70.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70327038 70.0±0.7 Φ3.50±0.15 

70327039 70.0±0.7 Φ4.00±0.15 

70327040 70.0±0.7 Φ4.50±0.15 

70327041 70.0±0.7 Φ5.00±0.15 

70327042 70.0±0.7 Φ5.50±0.15 

70327043 70.0±0.7 Φ6.00±0.15 

70327044 70.0±0.7 Φ6.50±0.15 

70328013 80.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70328014 80.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70328015 80.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70328016 80.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70328017 80.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70329029 90.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70329031 90.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70329035 90.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70326500 65.0±0.7 Φ0.50±0.15 

70326501 65.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70326502 65.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70326503 65.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70326504 65.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70326505 65.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70326506 65.0±0.7 Φ3.50±0.15 

70326507 65.0±0.7 Φ4.00±0.15 

70326508 65.0±0.7 Φ4.50±0.15 

70326509 65.0±0.7 Φ5.00±0.15 

70326510 65.0±0.7 Φ5.50±0.15 

70326511 65.0±0.7 Φ6.00±0.15 

70326512 65.0±0.7 Φ6.50±0.15 

70327000 70.0±0.7 Φ0.50±0.15 

70327001 70.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70327002 70.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70327003 70.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70327004 70.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70327005 70.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70327006 70.0±0.7 Φ3.50±0.15 

70327007 70.0±0.7 Φ4.00±0.15 

70327008 70.0±0.7 Φ4.50±0.15 

70327009 70.0±0.7 Φ5.00±0.15 

70327010 70.0±0.7 Φ5.50±0.15 

70327011 70.0±0.7 Φ6.00±0.15 

70327012 70.0±0.7 Φ6.50±0.15 

70328000 80.0±0.7 Φ0.50±0.15 

70328001 80.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70328002 80.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70328003 80.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70328004 80.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70328005 80.0±0.7 Φ3.00±0.15 

70329003 90.0±0.7 Φ1.00±0.15 

70329005 90.0±0.7 Φ1.50±0.15 

70329007 90.0±0.7 Φ2.00±0.15 

70329009 90.0±0.7 Φ2.50±0.15 

70329011 90.0±0.7 Φ3.00±0.15 
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作動・動作原理 
ディエゴシステム本体、フットスイッチ、ハンドピース、ドリル

バーよりなり、ディエゴシステム本体からは、駆動電力の供給お

よび制御を行う。 
ハンドピース内にはモーターが内蔵され、先端にドリルバーを接

続することにより、ディエゴシステム本体から供給される駆動電

力によりドリルバーを回転させる。 
また、ディエゴシステム本体には蠕動式の灌流ポンプが内蔵され、

灌流チューブを設置することにより液体をハンドピースに送るこ

とができる。 
    

*【使用目的又は効果】 

使用目的 
本品は、耳鼻咽喉科領域、頭頸部領域において骨などの組織の切

削・切除を行うことを目的とする。 
    

*【使用方法等】 

使用方法 
1.点検 
以下を確認する。 
(1)滅菌パックに破れなどの異常がないこと。 
(2)製品に腐食、へこみ、亀裂、曲がり、スリキズがないこと。 
(3)先端部に損傷、磨耗、はがれなどがないこと。また、本製品の

向きが変わったり、よじれたり、形状の変形がないこと。 
(4)不足の部品や緩んでいる部品がないこと。 
(5)本製品をハンドピースに装着しチャックを閉めた後、本製品が

ハンドピースからぬけないこと。 
2.接続 

(1)使用するハンドピースを本体のハンドピースコネクターに接続

する。 
(2)フットスイッチを本体のフットスイッチコネクターに接続する。 
(3)ディエゴマストイドハンドピースの場合は、灌流チューブを本

体の灌流ポンプにセットし、ディエゴマストイドハンドピース

の送液クチガネに接続する。 
(4)使用するブレード、ドリルバーを対応するハンドピースに接続

する。 
(5)ディエゴシステムマストイドハンドピース（アングル）の場合

は、必要に応じて先端にイリゲーションアタッチメントを取り

付ける。 
3.設定 

(1)灌流ポンプのオン／オフスイッチをオンにする。 
(2)灌流ポンプ流量制御スイッチにより、流量の設定を行う。 
(3)灌流ポンプのプライムスイッチを押して、ブレード、ドリルバ

ー、灌流チューブ、ハンドピース内を灌流液で満たす。 
(4)フットスイッチのモード変更ボタンを押して、可変モードと一

定モードの切り替えを行う。 
(5)本体のハンドピース選択スイッチを押して、使用するハンドピ

ースを選択する。 
(6)最大回転数制御スイッチにより、最大毎分回転数を設定する。 

4.切削・切除 
(1)ハンドピース操作モードスイッチにより前方、後方と回転方向

の切り替えを行う。 
(2)内視鏡下または直視下にて挿入し、ブレード、ドリルバーの刃

を目的部位に押し当てて切削・切除を行う。 
(3)必要に応じ、灌流を行う。 

5.廃棄 
(1)使用後、ブレード、マストイドドリル ラウンドカッティング

バー、マストイドドリル ダイアモンドバーをハンドピースか

ら取りはずす。 
(2)ディエゴシステムマストイドハンドピース（アングル）は、イ

リゲーションアタッチメント、灌流チューブも取りはずす。 
(3)適切な方法で廃棄を行う。 

    

組み合わせて使用する医療機器 
本製品は、以下の機器またはその同等品と接続して用いる。 

組み合わせ機

器 
商品記号 販売名 医療機器認

証番号 

ディエゴシス

テム本体 
70339000 ディエゴ電動ディセク

ターシステム 
223ABBZX
00143000 

ハンドピース 70338021 ディエゴ電動ディセク

ターシステム 
223ABBZX
00143000 

    

【使用上の注意】 

** *重要な基本的注意 
一般的事項 
1.本製品は精密な電気機器のため、本製品のシャフトを曲げる、組

織への過度な押し付けなど無理な力や衝撃を加えず、術野が確保

された状態で慎重に扱うこと。 
2.本製品のシャフト部分には、黒でラインが引かれている。本製品

をハンドピースに装着する際、ラインがハンドピースの先端に隠

れるまで挿入すること。本製品を回転させながら挿入することで

容易に装着できる。 
3.本製品の先端は細かい金属粉を作り出すことがあり、この金属粉

を完全に除去することが困難である。 
4.手術部位およびバーの先端を定期的に灌注させること。 
5.本製品の使用時間は必要最小限にとどめること。 
    

*不具合 

その他の不具合 

破損、部品の脱落、変形 
    

*有害事象 

その他の有害事象 

穿孔、出血、感染、やけど 
    

** *【保管方法及び有効期間等】 

有効期間 
滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当

社データ）による）。 
    

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 
  〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    
  お問い合わせ先 
  TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 
    
外国製造元： 
 ジャイラス・エーシーエムアイ社 
 Gyrus ACMI, Inc. 
 国名：アメリカ合衆国 
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