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機械器具（58）整形用機械器具 

一般医療機器 手術用ドリルビット 32390000 

GBR 用ドリル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造 

① Twist Drill 

φ1.0mm、φ1.5mm 

 

 

② Stopper 

3mm、5mm、7mm 

 

 

③ Machine Driver Handle 

 

 

2. 原材料 

ステンレス鋼、チタン合金 

 

【使用目的又は効果】 

GBR の手術の際に使用し、手動式又は動力式の手術用穿孔器に

取り付け適切な速度で回転させることにより、骨に本品の径と同じ

寸法の孔を作製する。本品は再使用可能である。 

 

【使用方法等】 

［使用方法］ 

1. Twist Drill を Machine Driver Handle 又は電動式のハンドピース

に装着し、本品を回転させて使用する。 

2. Stopper は、穿孔深さを調整する場合に Twist Drill と併用して使

用する。 

 
［使用方法に関連する使用上の注意］ 

1. 未滅菌のため、使用前には必ず洗浄、滅菌を行い、次回の使用時

にも同様に行うこと。 

2. 使用するまで常に滅菌後の汚染に注意すること。 

3. 外科用ハンドピースへの取り付けは、脱落や破損につながらない

よう、確実に奥まで挿入し、固定されていることを確認すること。 

4. 使用の際には、発熱、外科的損傷等最小限にするため、十分な生

理食塩水の注水下で適正な回転数にて使用すること。 

5. 本製品を使用する前に、破損、曲り等がないことを確認すること。

破損等が認められた場合は使用しないこと。 

6. 本製品は快削性を保つために早めに新品に交換すること。 

［消耗したドリルの使用は、発熱や不正確な窩洞形成の原因にな

る。］ 

7. 本品に、過度の力、衝撃をかけないこと。 

［本品の破損につながる恐れがある。］ 
 
【使用上の注意】 

① 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使

用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意する

こと。 

② 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこ

と。 

③ 使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、

体液、組織片を速やかに除去すること。 

④ 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。 

⑤ 洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して保管すること。 

⑥ 磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避

け、室温で清潔な場所に保管すること。 

 
【保守・点検に係る事項】 

[滅菌方法] 

1. 高圧蒸気滅菌（132℃、15分）で滅菌し、室温で保管する。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN 

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号 

TEL：03-5747-9441 

FAX：03-5747-9442 

製 造 業 者 ：オステムインプラント株式会社（大韓民国） 

（OSSTEM Implant CO., LTD.） 

 

【禁忌・禁止】 

＜併用医療機器＞ 

・当社以外の製品と併用しないこと。 

＜使用方法＞ 

① 本製品のハンドピース取り付けは、本品を確実に奥まで挿入

し、固定されていることを確認すること。［器具の破損や脱落

につながる恐れがある］ 

② 本製品を変形させたり切削したりするなどの加工・改造は行

わないこと。［器具の破損や不適切な設置による術後成績不良

が発生するおそれがある。］ 

③ 変形や破損した場合は使用しないこと。［器具の破損や不適切

な設置による術後成績不良が発生するおそれがある。］ 
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