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器(58) 整形用機械器具 

一般医療機器 歯科矯正用結さつ器 (JMDN コード: 37413000) 

リガチャーガン OA 
 

【禁忌・禁止】 

 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。 

 器具の形態変更や改造はしないこと。 

 器具を落下させないこと。また、強い衝撃を与えないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

 リガチャーガン OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜原理＞ 

ブラケットウイングの下に結さつモジュールを入れ込んで誘導し所

定の位置に押し込むために用いる歯科用器具をいう。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、ブラケットウイングへ歯列矯正用エラスチック器材の装着に

用いる歯科器具である。 

【使用方法等】 

1. 本品の保持部先端にモジュールを装着し、本体のグリップを握る

ことにより先端のモジュールが開く。 

 

 

 

 

 

2. 開いたモジュールをブラケットに輸送する。 

 

 

 

 

 

 

3. 本体のグリップを離すとバネの力により先端が閉じ、モジュール

を装着する。 

 

 【使用上の注意】 

1. 使用前後に必ず洗浄、消毒し、清潔な場所に保管して下さい。 

2. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意

を守ること。薬剤の種類によっては素材に影響を及ぼすことがあ

ります。 

3. 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌など）は器具が変形または変色

するため行わないこと。 

4. 使用前に破損・腐食（錆び）等がないか確認し、異常がある場合

は使用を中止すること。 

5. 無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲がったりするこ

とがあるので避けること。 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 本品は歯科医療従事者が適切に保管・管理すること。 

2. 本品を保管する場所は、高温・多湿を避け、塵やほこりのない清

潔な場所に保管すること。 

 

【包装】 

1 本／包装 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者：有限会社オーラルアカデミー 

住 所 ：〒165-0025 東京都中野区沼袋三丁目 30 番 15 号 

電 話 番 号 ：03-5380-2336 

F A X 番 号 ：03-3389-6810 

製 造 業 者 ：有限会社オーラルアカデミー 

 

添付文書 


