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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

管理医療機器 短期的使用腎瘻用カテーテル 10735002 

シラスコンⓇピッグティルカテーテルｗ型 
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

〈使用方法〉 

1. 再使用禁止。 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状、構造 

 

2. 材質 

シリコーンゴム 

 

【使用目的又は効果】 

術後に腎盂、尿管、膀胱に留置し早期排尿を目的に使用される。 

 

【使用方法等】 

下記の使用方法は一般的方法であり、細部については医師各位の医療

経験に照らし合わせて行なうこと。 

 

1. 超音波画像をよく観察し穿刺部位を決定する。 

2. 超音波ガイド下に穿刺針を腎杯まで刺入する。 

3. 穿刺針から尿の流出を確認後、ガイドワイヤーを挿入する。 

4. ガイドワイヤーにダイレーターをかぶせて腎瘻を拡張する。 

5. 目的の腎瘻の太さまで拡張後、ピッグティルカテーテルを留置し、

このカテーテルを皮膚固定する。 

 

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

1. 本品は必ずＸ線透視下又は内視鏡下・超音波診断装置下にて使用し、

留置後は定期的なカテーテルのチェックを行なうこと。 

2. カテーテルの先端部には手を触れないようにすること。 

 

【使用上の注意】 
*〈使用注意〉（次の患者には慎重に適用すること） 

血液凝固障害又は顕著な出血傾向のある患者。 

 

〈重要な基本的注意〉 
** 1.本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。 

 
*〈不具合・有害事象〉 

本品の使用に伴い、以下の不具合が発生する可能性がある。 

1. 重大な不具合 

(1)カテーテルの切断 

(2)カテーテルの抜去困難 

 

 

2. その他の不具合 

(1)カテーテルのキンク 

(2)カテーテルの閉塞 

(3)カテーテルの亀裂、損傷部位からの排尿漏れ 

 

本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する可能性がある。 

1. 重大な有害事象 

(1)血管損傷 

(2)気胸 

(3)尿路感染 

 

【保管方法及び有効期間等】 

〈保管の条件〉 

水漏れ及び直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。 

 

〈有効期間〉 

外箱に使用期限を記載。［自己認証（当社データ）による。］ 

 
*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〈製造販売元〉 

名  称：株式会社カネカ 

電話番号：06-6226-5256 

 

〈販売元の氏名又は名称等〉 

名  称：株式会社カネカメディックス 


