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医療用品 04 整形用品 

一般医療機器  綿状パッド  32572000 

滅 菌 ベ ン シ ー ツ®Ｘ(R) 
再使用禁止                                                      

【 禁忌・禁止 】1 
 再滅菌、再使用禁止 

使用方法 
 本品は脳組織の保護用パッドです。脳組織の保護以外には使用しな

いでください。 

 体内に留置しないでください。[摘出のために再手術が必要になる
場合があります] 

 本品（不織布、Ｘ線造影糸、縫い糸）を切る等の加工をしないでく

ださい。[Ｘ線造影糸が付いていない破片が切開創に入る恐れや、
Ｘ線造影糸を短くしたことにより、Ｘ線撮影での検出が困難になる
恐れがあります。このような場合、体内に残留し、異物反応を起こ

す可能性があります] 
 シアノアクリレート系軟組織接合用接着剤と併用しないでくださ

い。[本品は、臨床的にシアノアクリレート系外科用接着剤との併

用において脳動脈の閉塞性血管病変が認められているので、血管の
全周性の使用、及びシアノアクリレート系外科用接着剤によるコー
ティングを避けてください] 

【 形状・構造及び原理等 】 
本品は不織布を縫製し、Ｘ線造影糸※1を圧着して滅菌したものです。 
（代表図） 

    

不織布                  ：キュプラ 
Ｘ線造影糸※1     固定材：ポリプロピレン 

補強材：ポリエステル 

造影材：硫酸バリウム 
着色料：青色顔料 

縫い糸                  ：ポリエステル又は絹 

染料：黒色染料 
※1：術野確認糸としての用途を併せ持つ 

【 使用目的又は効果 】 
 神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコット

ンまたは合成繊維等のパッドです。 
【 使用方法等】 

 本品を清潔に取り出し、生理食塩液に浸して、術野確認糸を体外に出
したままパッド部分を対象部位にあてて使用してください。 

 使用中は生理食塩液を用いて湿潤を維持し、適宜交換してください。

〔長時間の使用や乾燥で組織に付着し、剥がれにくくなることがあり
ます。〕 

【 使用方法等に関連する使用上の注意 】 
 本品を乾燥した状態で使用しないでください。[脳組織が損傷する恐れ

があります] 
 患者の体内への残留を防止するため、手術前と手術後（閉創前）に必ず

本品の数を確認してください。 
 Ｘ線造影糸は確認のために付いています。当該糸を直接掴んで、本品

を切開創から引張らないでください。糸が切れたり、抜け落ちて、体内

残留の原因になります。 
 本品を体内から除去する際は丁寧に行ってください。無理に力を加え

て除去を行うと、組織の損傷、出血等の恐れがあります。 

 開封後は直ちに使用してください。 
 開封した残品は使用しないでください。 
 本品を生理食塩水に浸す際は 1 枚ずつに分けて浸してください。まと

めて生理食塩水に浸し、その後、1枚ずつに分けると本品が破損する恐
れがあります。 

 

 

【 使用上の注意 】 

１．不具合・有害事象 
①動脈狭窄： 脳動脈瘤の親動脈、あるいは紡錘状動脈瘤の血管補強を
目的として全周にわたり滅菌済脳外科用パッドなど不織布でラッピ

ングし､その上全面にシアノアクリレート系軟組織接合用接着剤で
コーティングした症例で動脈狭窄を認めたとの報告があります。全
周性に囲む手技は、遅発性の求心性狭窄、あるいは閉塞を生じる危険

性があるとされていますので、血管の全周性の使用、及びシアノアク
リレート系軟組織接合用接着剤によるコーティングを避けてくださ
い。 

②未破裂動脈瘤： 脳動脈瘤頚部などの補強のために行った滅菌済脳外
科用パッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリレート系軟
組織接合用接着剤によるコーティングに伴い、閉塞性血管病変を認

めた未破裂動脈瘤症例が報告されています。発生要因として､接着剤
の含有成分であるシアノアクリレートによる血管毒性と滅菌済脳外
科用パッドなど不織布による高度の線維化が推定されていますので､

滅菌済脳外科用パッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリ
レート系軟組織接合用接着剤によるコーティングを避けてください。 

③脳動脈閉塞： 脳動脈瘤頚部の補強のために行った滅菌済脳外科用パ

ッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリレート系軟組織接
合用接着剤によるコーティングに伴い、脳動脈閉塞が認められ、また、
肉芽腫形成、炎症性肉芽反応が疑われたとの報告がありますので、滅

菌済脳外科用パッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリレ
ート系軟組織接合用接着剤によるコーティングを避けてください。 

２．その他の注意 

 本品はＸ線造影糸が付いていますがＸ線の撮影状態によっては本品を
検出しにくい場合があります。その場合は、複数の角度からのＸ線撮
影や、撮影条件を変更してください。 

 推奨Ｘ線撮影条件：75kV,25mAs。但し、頭部の外にあるX線造影糸は
確認できません。 

【 保管方法及び有効期間等 】 

１．保管方法 
 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管して

ください。 

２．使用期限（耐用期間） 
 使用期限(自己認証)をパッケージに記載しています。 
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 文献請求先  

   川本産業株式会社 
    TEL 06-6943-9641（品質保証室） 
【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】 

  製造販売元：川本産業株式会社 

 TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口） 
 (10：00～17：00月～金ただし祝日を除く)   

®：登録商標
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