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プログラム１ 疾病診断用プログラム 

管理医療機器 MR装置ワークステーション用プログラム JMDNコード：40940012 

心臓MRI画像解析用ワークステーション cmr42 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

禁忌・禁止 

 

 

使用方法 

(1) 汎用 IT機器は患者環境外に設置すること。 

(2) 本プログラムは、「使用方法等」に記載した仕様を 

満たした汎用 IT機器に、製造販売業者が指定した 

方法でインストールして使用すること。 

 

 

 

形状・構造及び原理等 

 

形状 

 

          CD あるいは DVD 等の記憶媒体 

          またはダウンロードにより取得した 

          インストーラー 

 

 

構成 

 （1）本プログラムが記録された記憶媒体 

 （2）取扱説明書 

 

 

作動・動作原理 

1. 概要 

本プログラムは、磁気共鳴画像装置（MRI）で得られた情報を更に

処理して診療のために提供するプログラムである。三次元画像表示を

行う標準機能の他、部位に特化した解析を行うオプション機能がある。 

本プログラムは汎用 IT 機器にインストールして使用する。記憶媒

体で提供される場合とダウンロードで提供される場合がある。 

 

2. 動作原理 

MRIまたはこれらの画像を保管しているサーバから画像を受信し、

診療のために表示する。解析結果を保存することができる。 

画像等の情報はDICOM規格に準拠している。 

 

 

 

 

 

接続例：汎用 IT機器は「使用方法等」に記載した仕様を 

満たすものであること。 

 

    
 

 

使用目的又は効果 

 

画像診断装置等から提供された人体の心臓の画像情報を 

コンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療のために提供す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



使用方法等 

 

本プログラムを使用するにあたり、本プログラムのインストール先の 

機器付属の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。 

 

設置方法 

本製品は、以下の仕様を満たす汎用 IT機器に製造販売業者が指定した 

方法でインストールして使用する。 

 

○汎用PC性能 

OS：Windows10/11 64bit / Mac OS 13x,14x 

    SSD (空き容量)：1TB以上 

  メモリ：16ＧＢ以上 

  CPU：Intel Core i5 第7世代以上 

  GPU：Intel HD 630以上 

 

○画像表示モニタ 

  解像度1920×1080ピクセル以上 

  24bit以上のカラー表示 

 

使用方法 

1. 使用準備 

(1) インストール先の機器の電源を入れる。 

(2) 本プログラムを起動する。 

2. 操作 

(1) 画像データを取得する。 

(2) 機能を選択する。 

(3) 解析処理をする。 

(4) 結果を保存・確定する。 

3. 終了 

(1) 画像上の終了アイコンをクリックするかあるいはメニュー

項目から終了機能を選択し本プログラムを終了させる。 

(2) 必要に応じて電源を切る。 

 

操作方法の詳細については、本プログラムの取扱説明書を参照すること。 

 

使用上の注意 

 

使用注意 

1. ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータ 

ウイルス及び情報の漏洩等に注意すること。 

2. プログラムの同時使用に注意すること。 

3. 自動解析機能については、自動解析のみで判断することなく、 

必ず専門的知識を有する医師が確認・修正を行うこと。 

 

重要な基本的注意 

推奨仕様を満たす機器にインストールすること。 

 

 

 

 

 

 

取扱い上の注意 

 

1. ダウンロードしたプログラムの法定表示は、プログラムの 

バージョン情報に記載される。 

2. ダウンロードしたプログラムには梱包箱等がありませんので、 

標準バーコード（GS1／JAN コード）は表示されていません。 

必要な場合は下記の連絡先に問い合わせること。 

 

保守・点検に係る事項 

 

使用者による保守点検事項 

自己点検プログラムが起動する場合は、問題がないことを確認 

してから、使用すること。 

 

業者による保守点検事項 

リモートメンテナンスによる点検を行う場合は、JESRATR-0036 

「画像診断装置等のリモートメンテナンスに関するガイドライン」 

を参照すること。 

 

主要文献及び文献請求先 

  

文献請求先 

Circle Cardiovascular Imaging Inc. 
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製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 
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