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※本品を術中に使用する際には次の方法に従って滅菌を行う
こと。

［洗浄及び滅菌方法］
研磨剤を含まない医療機器洗浄剤とともに、5分間の超音波洗
浄を行う。その後、流水下で2分間以上洗浄し、洗浄剤を完全
に洗い流すこと。
滅菌法：高圧蒸気滅菌すること。
滅菌条件：
予備真空がある場合：温　　度：132〜134℃

暴露時間： 4分間以上
予備真空がない場合：温　　度：132〜134℃

暴露時間：20分間以上

【使用上の注意】
1 ．重要な基本的注意
⑴インプラント治療に関して、治療法・危険性等について患
者に十分な説明を行い、同意を得ること。
⑵本品を使用する際には、術式マニュアル等をよく理解した
うえで、適切な手順に従い、インプラント治療を行うこと。
⑶本品は未滅菌製品であるため、口腔内に適用する前には必
ず洗浄・滅菌すること。
⑷本品を使用している際には、常に患者の全身的および口腔
内の状態を観察し、異常が認められた場合、直ちに使用を
やめ、適切な処置をとり、患者の安全を確保すること。
⑸術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用す
ること。
⑹組み合わせて使用する製品類は、適度な嵌合状態を保つこ
とを術前に確認すること。
⑺患者管理のために、製品番号・ロット番号をカルテに記載
すること。

2 ．相互作用
使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

他メーカーのイン
プラント及び関連
部品

磨耗、弛み等が発
生する。

形状が異なるため
適切な組み合わせ
が得られない。

【保管方法及び有効期間等】
1 ．本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場
所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

2．歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：エンビスタジャパン株式会社
電	話	番	号：0120-147-118

【禁忌・禁止】
（使用方法）
・�他社製品と組み合わせて使用しないこと。［相互作用の項参
照］

【形状・構造及び原理等】

トライ-イン アバットメント
1 ．ノーベルリプレイス 2 ．ブローネマルクシステム

種　類 製品番号

NP 32416

RP 32417

WP 32418

6.0 32419

キット 32414

種　類 製品番号

NP 32420

RP 32421

WP 32422

キット 32415

付属品：キットボックス（製品番号：32429）

［原材料］
ポリアミド樹脂

【使用目的又は効果】
本品は、歯科インプラント用の補綴物を製作する際に用いるア
バットメントの模型であり、再使用可能である。

【使用方法等】
1 ．各トライ-イン アバットメントは折り取って使用する。

⑴技工用模型として使用する場合
顎骨模型上に埋め込まれたインプラントレプリカのプラッ
トフォームに適当なトライ-イン アバットメントを差込
み、隣接歯とのあき具合や咬合を確認する。
⑵術中に試着する場合
顎骨に埋め込まれたインプラントのプラットフォームに適
当なトライ-イン アバットメントを差込み、隣接歯とのあ
き具合や咬合を確認する。

2．折りとったトライ-イン アバットメントは、元あった部位
の根元に開いている穴に取り付けて保管することができ
る。
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