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機械器具（24）知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 歯接触分析装置 70700000

オステルモジュールSI-SQ

〈不具合・有害事象〉
１．不具合
本測定に伴う合併症は下記のものが含まれるが、それだけに
限局されるものではない。
⑴ 遅発性金属アレルギー疾患を発症することがある。
⑵ 局所的、全身的感染
⑶ 漏電

【保管方法及び有効期間等】
１． 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場

所を避け、常温で清潔な場所に保管すること。
２． 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する

こと。

【包装】
１個／箱

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売元　エンビスタジャパン株式会社
電 話 番 号　0120-147-118

　【

H177 C

H177 C

【禁忌・禁止】
（使用方法）
・他社製品と組み合わせて使用しないこと。［相互作用の項参照］

【形状・構造及び原理等】
１．本体（製品番号NB30210001）

２．構成品
本品には以下の梱包が含まれる。

番号 製品名
NB30210001 オステルモジュール SI－SQ

［原材料］
注釈番号 原材料

オステルモジュールSI－SQ ステンレススチール

【使用目的又は効果】
本品は、咬合圧の不均衡や咬合干渉を引き起こすとされる早期
接触の検査を行う。

【使用方法等】
１．スマートペグ＊をインプラント＊に連結する。
２． プローブ＊から磁気パルスを発信させてスマートペグ＊と
の共振周波数を測定してISQ値により安定性を確認する。

注）＊印を付した機器類は、本申請に含まれない。
３．洗浄方法
⑴ オステルモジュールSI－SQは器械による洗浄（洗浄消毒
器）と滅菌には適していません。本体は水に浸したり、流
水で洗ったりしないで下さい。汚れている場合は、塩素を
含まない消毒液を染み込ませた布で拭いて下さい。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
１． 本品は、オッセオセット300に適合したモジュールである
ため、他製品への接続はしないこと。

〈相互作用〉
１．使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）
医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
他メーカーの機器 誤作動等が発生する。適切なデータが得

られない。

特定保守管理医療機器

取扱説明書を必ずご参照下さい。




