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**【形状・構造及び原理等】 
性 状：ペースト 

容 器：シリンジ 

色 調：A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  

C2, XL1, XL2, ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｵﾍﾟｰｸ 

付属品: ディスペンサーチップ 

 

**成 分：Bis-GMA､ｴﾄｷｼﾚｲﾃｯﾄﾞﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A ｼﾞﾒﾀｸﾘﾚｰﾄ、ｶﾝﾌｧｰｷﾉ

ﾝ、ｼﾗﾝ化ﾊﾞﾘｳﾑﾎﾞﾛｼﾘｹｰﾄｶﾞﾗｽ、ｼﾗﾝ化ｼﾘｶ、その他 

 

原 理：歯科重合用光照射器で光照射すると、成分のモノマーが

重合反応して硬化する。 

 

【使用目的又は効果】 
口腔内での歯の窩洞・欠損の成形修復（根管内への適用を除

く。）又は人工歯冠の補修に用いること。 

 

[効能又は効果に関連する使用上の注意] 

適切な重合条件で使用すること。 

本品の重合には、出力ピーク波長域が 400～515nm であり、出力

光量が 300mＷ/cm2以上の歯科重合用光照射器で重合すること。 

下記の[操作方法又は使用方法]に記載の重合時間(照射時間)は

｢オプチラックス 501｣（カー社製)の標準照射モード、11mm ライ

トガイド使用時を前提に記述しているので、他の歯科用可視光

線照射器を使用する場合には、使用説明書に指定された重合時

間で重合すること。 

 

【使用方法等】 
1.歯の窩洞・欠損の成形修復 

1)修復部位をラバーダム等で防湿し、乾燥させる。 

2)修復部位を洗浄し、使用する接着材の使用説明書に従って接

着材を塗布する。 

3)患者の歯列及び歯牙にあった本品の色調(注 1)を選択する。 

4)シリンジのキャップを外し、ディスペンサーチップを先端に

装着する。 

5)ブラシするように動かしながら、ペーストを修復部位の辺縁

部の境界や深部に 1 層注出する。2 mm 以下の厚さになるよう

に積層充填し、各層ごとに歯科重合用光照射器で、約 20 秒(注

2)光照射して硬化させる。 

6)通法に従って歯科用研削器材等を用いて形態修正し、歯科用

研磨器材等で研磨を行って仕上げる。 

 

2.人工歯冠の補修 

1)必要に応じて歯面及び歯冠修復物の表面処理を行う。 

2)使用する接着材の使用説明書に従って接着材を塗布する。 

3)修復する歯冠にあった本品の色調(注 1)を選択する。 

4)シリンジのキャップを外し、ディスペンサーチップを先端に

装着する。 

5)ブラシするように動かしながら、ペーストを補修部位に 1 層

注出する。2 mm 以下の厚さになるように積層充填し、各層ご

とに歯科重合用光照射器で、約 20 秒(注 2)光照射して硬化させ

る。 

6)通法に従って歯科用研削器材等を用いて形態修正し、歯科用

研磨器材等で研磨を行って仕上げる。 

 

（注 1）「ポイント 4 シェードガイド」を使用。 

ただし、XL1 はｼｪｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ XL2、XL2 はｼｪｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ XL3に

対応する。 

（注 2）｢オプチラックス 501｣（カー社製）の標準照射モード、

11mm ライトガイド使用時 

 

カー社製歯科重合用光照射器 推奨照射時間： 

「LED デメトロンⅡ」、「デミ」、「デミ プラス」－5 秒 

「LED デメトロン 1」－10 秒 

「オプチラックス LCT」－20秒 

 
[使用方法に関連する使用上の注意] 

①マージン部や窩洞の奥までいきわたるために、本製品を充填

する際には、ブラッシングモーションで行うこと。 

②ディスペンサーチップは、患者１人の使用ごとに交換し、再

使用しないこと。 

③窓際、ライト直下等、明るい場所に長時間放置しないこと。 

④ペーストを必要量注出したら、ペーストが過剰に流れるのを

防ぐために、シリンジのプランジャーを少し戻すこと。 

⑤ペーストを注出したら、直ちにシリンジのキャップを装着す

ること。 

⑥未重合の本材（メタクリ酸系モノマー含有樹脂）は、接触皮

膚炎や、歯髄損傷を起こすことがあるので、皮膚、眼及び柔

組織への接触を避け、接触した場合は、十分に水洗するこ

と。 

⑦気泡の混入、及び材料特性の低下を防ぐため、他の歯科充填

用コンポジットレジン、又は他の材料を混ぜて使用しないこ

と。 

⑧露髄部や、窩洞が深いときは、覆髄材により歯髄を保護する

こと。ただし、ユージノール系のものは使用しないこと。 

⑨光重合が不十分な場合は、十分な性能が得られないので､使用

する歯科重合用光照射器の説明書に従い、適切に光照射する

こと。 

 

【使用上の注意】 
[重要な基本的注意] 

1)本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、

しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師

の診断を受けさせること。 

2)本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の

過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接触れないようにす

ること。また、本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、

腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を

中止し、医師の診断を受けること。 

3)本材及び使用するエッチング材、接着材等は、柔組織や皮膚

への接触を避け、眼に入らないように注意すること。付着し

た場合には、すぐに大量の流水で洗浄すること。万一目に入

った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を

うけること。 

 

【保存方法及び有効期間等】 
[保管方法] 

・本材は、高温多湿を避けて室温で保管し直射日光、デンタルラ

イト等の強い光があたる場所に置かないこと。 

[有効期間] 

・24 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による] 

使用期限は、包装に記載。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社 

製造業者        ：カー社(Kerr Corporation) 

国名            ：アメリカ 

【禁忌・禁止】 

・本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等

の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。 

・再使用禁止（ディスペンサーチップ） 


