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 *2026年 4月改訂（第 2版） 
  2026年 4月（第 1版） 製造販売届出番号 13B1X10451500078 
 

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 
一般医療機器 モータなし手動絞り X線診断装置用コリメータ（42253000） 

特定保守管理医療機器 医用Ｘ線可動絞り 
ＢＬＲ－５００Ａ形 

 

【形状・構造及び原理等】 
〈形状・構造等〉 
1. 各部の名称 

 

 

2. 構成 
1) 標準構成 

・Ｘ線可動絞り装置本体 
・システム総ろ過調整板 
・線質フィルタキット１ 
・面積線量計ガイドキット 
・開度マスク 
・絞り回転 0°固定ユニット 
・校正用ファントム 

注) 線質フィルタキット 1、面積線量計ガイ
ドキット、開度マスク、絞り回転 0°固定
ユニット、校正用ファントムは構成しな
い場合もある。 

2) オプション 
・線質フィルタキット 2 
・面積線量計ガイドキット 
・カメラ取付キット 

3) 組み合わせ装置 
・Ｘ線管保持装置 
・Ｘ線管装置 
・Ｘ線高電圧装置 
・Ｘ線撮影台 (臥位用) (立位用) 

4) 本体寸法 
タイプ 1 
・214(幅)mm、214(高さ)mm、267(奥行)mm 
タイプ2 
・214(幅)mm、225(高さ)mm、280(奥行)mm 

〈使用条件〉 
周囲温度：10℃～35℃ 
相対湿度：30%～80%（結露しないこと） 

〈動作原理〉 
本装置は、組み合わせ装置のＸ線管装置（届出対
象範囲外）に取り付けて、Ｘ線照射野の大きさを
手動の操作で撮影サイズに絞り込むことができ
る診断用Ｘ線可動絞りである。照射野ランプを点
灯することによりＸ線照射野の確認をすること
ができる。 

〈電気的定格〉 
・電源 
 電源電圧 ：1) Ｘ線管装置選択表示ランプ： 
  単相交流 100 V 
  （ネオンランプ） 
  又は 
  Ｘ線管装置選択切り替え： 
  単相交流 100 V 
  2) Ｘ線照射野ランプ： 
  単相交流 12 V又は直流 24 V 
 電源周波数 ：50/60 Hz 
 電源入力 ：30 VA 

 
【使用目的又は効果】 
Ｘ線画像診断を対象とするＸ線撮影に際して、手
動でＸ線照射野を撮影サイズに調整することで、
画像の品質に及ぼす散乱放射線の影響を抑制す
る。標的としていない身体部分への放射線の到達
を抑制又は排除することにより患者を保護する。 
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【使用方法等】 
1. 検査の準備 

1) システムの電源を投入する。 
2) 日常の始業点検を実施する。 

2. 撮影 
1) 患者を組み合わせ装置のＸ線撮影台（臥位用）

（届出対象範囲外）に乗せるか、またはＸ線撮
影台（立位用）（届出対象範囲外）の前に立た
せて患者の位置合わせをする。 

2) Ｘ線照射野ランプを点灯させ、組み合わせ装置
のＸ線管保持装置（届出対象範囲外）の位置移
動により、患者の撮影位置合わせを行う。 

3) 羽根開閉つまみを回してＸ線照射野の大きさ
を調整し照射サイズを決める。 

4) 組み合わせ装置のＸ線高電圧装置（届出対象 
範囲外）によりＸ線撮影を行う。 

5) 撮影終了後、組み合わせ装置のＸ線管保持装置
（届出対象範囲外）を移動し、退避させる。 

6) 患者を撮影位置から退避させる。 

3. 終業時の作業 
1) 終業点検を実施する。 
2) システムの電源を遮断する。 

 
【使用上の注意】 
〈重要な基本的注意〉 

1) この装置は防爆型ではないので、装置の近くで
可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。 

2) 指定された機器以外の装置を接続した場合、所
定の EMC性能（電磁両立性）を発揮できない
おそれがあるので指定機器以外は接続しない
こと。 

3) 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する
機器の使用は、装置に障害を及ぼすおそれがあ
るので使用しないこと。 

〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉 
妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者、及び小
児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に
行うこと。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
〈保管の条件〉 
周囲温度 ：-10～60℃ 
相対湿度 ：30～85%（結露、氷結のないこと） 
気圧 ：700～1060 hPa 

〈耐用期間〉 
10年［自己認証（当社データ）による］ 
（但し、指定された使用環境において標準的な頻
度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・
消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況
によっては異なる場合がある） 

 

【保守・点検に係る事項】 
〈使用者による保守点検（日常点検）〉 

1) 目視による点検 
(1) 外観の確認 

装置の外観に異常がないことを確認する
こと。 
・ケーブル、附属品などに損傷や磨耗が 
 ないこと。 

(2) 清浄性の確認 
清浄な状態であることを確認すること。 
・装置に被検者の体液、血液、汚物及び 
 造影剤等が付着していないこと。 

(3) 装置周辺の確認 
装置の妨げになる物がないこと。 

2) 機能の確認 
(1) 装置の正常状態の確認 

装置の正常状態・正常動作を確認すること。 
・可動部の動作 
・装置（附属品含む）の動作 
・システムの起動 
・異音、異臭がないことを確認すること。 
・X線照射野表示器の点灯を確認するこ 
 と。 

(2) 装置の固定状態の確認 
装置（附属品含む）の固定を確認すること。 

(3) 安全機能の確認 
所定の安全機能が正常に作動することを
確認すること。 

詳細は取扱説明書を参照すること。 

〈業者による保守点検〉 
12ヶ月ごとの定期点検を弊社または弊社の指定
する業者に依頼すること。詳細は取扱説明書を参
照すること。 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
〈製造販売業者〉 
キヤノン株式会社 
 電話番号 03-3758-2111 

〈販売業者〉 
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
 電話番号 0120-503251（コールセンタ） 
 ホームページ https://jp.medical.canon 

〔販売業者（販売店）〕 
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