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**2026年 4月改訂（第 8版） 
 *2018年 11月改訂（第 7版） 認証番号 224ADBZX00112000 
 

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 
管理医療機器 据置型診断用 X線発生装置（37604010） 

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器 医用Ｘ線高電圧装置 
ＫＸＯ－５０ＳＳ 

 

【形状・構造及び原理等】 
〈形状・構造等〉 
1. 各部の名称 

 

 

 

 

2. 構成 
1) 標準構成 

・コントロールキャビネット 
・コンソールパネル（シートタイプ） 
・ハンドスイッチ 

2) オプション 
・撮影条件表示器 
・撮影用フットスイッチ 
・通信キット 
・コンソールパネル用スタンド 
・スイッチユニット 
・コンソールパネル（液晶タイプ） 

3) 本体寸法 
・コントロールキャビネット 
  680(幅)mm、1280(高さ)mm、380(奥行)mm 
・コンソールパネル（シートタイプ） 
  280(幅)mm、280(高さ)mm、50(奥行)mm 
※寸法は最大値です。(突起、ダイヤル含まず) 

〈使用条件〉 
周囲温度：5℃～40℃ 
相対湿度：30%～85%（結露しないこと） 

〈動作原理〉 
本装置は、インバータ式高電圧発生装置とそれを
制御する制御回路部および操作部・表示部により
構成される。操作部の入力操作により制御回路部
のコントロールで高電圧発生装置においてＸ線ビ
ームの発生に必要とする高電圧、電流を発生する。
そして、Ｘ線ビームを発生させるために必要とす
るその制御した管電圧と管電流の電力をＸ線管装
置（申請対象範囲外）に供給する。 

〈電気的定格〉 
・電源 

(a) 電源電圧 ：単相交流 200/220/230/ 
  240 Vまたは、 
  三相交流 200／220 V 
  または、三相交流 380/ 
  400/415/440/480 V 

(b) 電源周波数 ：50/60 Hz 
(c) 電源入力 ：100 kVA 

 
【使用目的又は効果】 

X線管装置に対してX線出力に必要な電気を供給
し、かつ、それを制御すること（治療に使用する
ことを除く。）。 
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【使用方法等】 
1. 使用前の作業 

1) 装置の外観を点検する。 
2) 各構成品間及び外部接続機器（申請対象範囲 

外）との接続を点検する。 
3) 装置の電源を投入する。 
4) 電源投入後の点検（異音、異臭の確認等）を実

施する。 
5) 電源投入して約30秒でスタンバイ表示が点灯

していることを確認する。操作パネル上の警告
ランプや異常表示がないことを確認する。 

6) 装置の暖機運転（ウォームアップ）を実施する。 

2. 患者の準備 
1) 外部接続機器（申請対象範囲外）にて患者の位

置決め及び撮影位置決めを行う。 

3. 撮影 
1) 患者の撮影部位に応じた撮影条件を設定する。 
2) ハンドスイッチまたは READY／X-RAYスイ

ッチによりＸ線撮影の照射を行う。 

4. 使用後の作業 
1) 終業点検を実施する。 
2) 電源を遮断する。 

〈組合せ可能な医療機器〉 
1. 販売名 ：ロータノード DRX-1603B 
認証番号 ：22000BZX00592000 

2. 販売名 ：ロータノード DRX-1724B 
認証番号 ：22000BZX00594000 

3. 販売名 ：ロータノード DRX-1824B 
認証番号 ：22000BZX00596000 

4. 販売名 ：ロータノード DRX-2724HD 
認証番号 ：22000BZX00600000 

5. 販売名 ：ロータノード DRX-3535HD 
認証番号 ：22000BZX00606000 

6. 販売名 ：ロータノード DRX-3724HC 
認証番号 ：22000BZX00609000 

7. 販売名 ：ロータノード DRX-3724HD 
認証番号 ：22000BZX00610000 

8. 販売名 ：ロータノード DRX-4634HC 
認証番号 ：22000BZX00612000 

9. 販売名 ：ロータノード DRX-6624HC 
認証番号 ：220AGBZX00076000 

10. 販売名 ：ロータノード E7252X 
認証番号 ：22000BZX00662000 

11. 販売名 ：X線管 DXB-0324CS 
承認番号 ：22000BZX01372000 

12. 販売名 ：X線管球 DXB-0434ES 
承認番号 ：22000BZX01378000 

 

【使用上の注意】 
〈重要な基本的注意〉 

1) この装置は防爆型ではないので、装置の近くで
可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。 

2) 被検者の X線被ばく低減のため、以下の条件
等を考慮し使用すること。 
・X線条件 
・照射時間 
・照射領域（関心領域への効果的な照射） 
・フィルタ 
・プロトコル 
・プロテクタ着用 
・被ばく管理 
また、この装置を使用する者及びこの装置に関
わる者は、個人線量計を装着し被ばく管理を行
うこと。 

3) Ｘ線発生時には、被検者以外の人は、検査室に
とどまらないように注意し、やむを得ず被検者
以外の人が検査室内にとどまる必要がある時
は、十分な防護処置（例えばプロテクタの着用
など）を施し放射線診療従事者等の線量限度を
超えないように管理すること。 

4) 植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細
動器の本体の植込み部位にパルス状の連続し
た X線束を照射する検査を行う場合、これら
の機器に不適切な動作が発生する可能性があ
る。検査や処置上やむを得ず、本体の植込み部
位に X線束を照射する場合には、植込み型心
臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の添付
文書の「重要な基本的注意」の項及び「相互作
用」の項等を参照し、適切な処置を行うこと。 

5) 指定された機器以外の装置を接続した場合、所
定の EMC性能（電磁両立性）を発揮できない
おそれがあるので指定機器以外は接続しない
こと。 

6) 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する
機器の使用は、装置に障害を及ぼすおそれがあ
るので使用しないこと。 

** 
* 
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〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関
すること）〉 

1. 併用注意（併用に注意すること） 
医療機器
の名称等 

臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

植込み型
心臓ペー
スメー
カ・植込
み型除細
動器 

・植込み型心臓ペー
スメーカ又は植込
み型除細動器の本
体の植込み部位に
パルス状の連続し
たＸ線束を照射す
る検査を行う場合、
これらの機器に不
適切な動作が発生
する可能性がある。 
・検査や処置上やむ
を得ず、本体の植込
み部位にパルス状
の連続したＸ線束
を照射する場合に
は、植込み型心臓ペ
ースメーカ又は植
込み型除細動器の
添付文書の「重要な
基本的注意」の項及
び「相互作用」の項
等を参照し、適切な
処置を行うこと。 

パルス状の連続し
たＸ線束を照射す
る透視及び撮影
（一度の操作で X
線出力/停止を繰
り返す撮影、パル
ス透視、DA撮影、
DSA撮影、シネ撮
影等）を行う場合、
植込み型心臓ペー
スメーカ又は植込
み型除細動器内部
の C-MOS回路に
影響を与えること
等により、オーバ
ーセンシングが起
こり、ペーシング
パルス出力が一時
的に抑制された
り、不適切な頻拍
治療を行うことが
ある。 

 
〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉 
妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者、及び小
児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に
行うこと。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
〈耐用期間〉 

10年［自己認証（当社データ）による］ 
（但し、指定された使用環境において標準的な頻
度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・
消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況
によっては異なる場合がある） 

 
【保守・点検に係る事項】 
〈使用者による保守点検（日常点検）〉 

1) 目視による点検 
(1) 外観の確認 

装置の外観に異常がないことを確認する
こと。 
・ケーブル、附属品などに損傷や磨耗が 
 ないこと。 

(2) 清浄性の確認 
清浄な状態であることを確認すること。 

(3) 装置周辺の確認 
装置の妨げになる物がないこと。 

2) 機能の確認 
(1) 装置の正常状態の確認 

装置の正常状態・正常動作を確認すること。 
・可動部の動作 
・装置（附属品含む）の動作 
・システムの起動 
・異音、異臭がないことを確認すること。 

(2) 装置の固定状態の確認 
装置（附属品含む）の固定を確認すること。 

(3) 安全機能の確認 
所定の安全機能が正常に作動することを
確認すること。 

詳細は取扱説明書を参照すること。 

〈業者による保守点検〉 
12ヶ月ごとの定期点検を弊社又は弊社の指定す
る業者に依頼すること。詳細は取扱説明書を参照
すること。 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
〈製造販売業者〉 
キヤノン株式会社 
 電話番号 03-3758-2111 

〈販売業者〉 
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
 電話番号 0120-503251（コールセンタ） 
 ホームページ https://jp.medical.canon 

〔販売業者（販売店）〕 
 
 
 
 
 
 

** 
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