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機械器具 30  結紮器及び縫合器 

一般医療機器 縫合糸固定用具（JMDN 33519000） 

                    ベアースーチャーキャッチ 
再使用禁止 
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【形状・構造及び原理等】 

1. 形状及び寸法 

 代表例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.原材料 

本体：ステンレス 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、縫合糸の張力をより広範に分布させることで、創傷の 

治癒を補助することを目的とする糸支え器具である。 

 

 

【使用方法等】 

1.本品は、未滅菌品であるので、手術前に予め次に示す滅菌条件

を参考に滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された

滅菌条件により滅菌を行って下さい。  

 

滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方） 

滅菌温度 保持時間 

115～118℃ 30 分 

121～124℃ 15 分 

126～129℃ 10 分 

 

2. 本品の押さえ部を押し、体外へ引き出された縫合糸を

スリット部に通す。 

3. 押さえ部を離すと縫合糸を固定できる。 

4. 複数個使用することで縫合糸の張力を分散できる。 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意 

1)使用前には、 

⑴本品の仕様は予告なく変更する場合がある。仕様変更による誤

操作を防ぐため、添付文書は必ず使用する製品に添付のものを

参照すること。 

⑵併用する医療機器の添付文書も参照して、適切に使用すること。 

⑶本品に関して不明な点は販売元まで問い合わせること。 

⑷本品に傷、汚れ、バリなどの異常があるものは使用しないこと。 

⑸適用糸サイズは 2-0,3-0 のこと。 

 

 

2)使用中の注意 

⑴本品が脱落する可能性がある場合には、底面を両面テープ等で

体表に固定すること。 

 

2.重要な基本的注意 

1)表面等に傷をつけないよう注意すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1.貯蔵方法・保管方法 

1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管するこ

と。 

2) 包装材料に傷を付けたり、ピンホールを生じさせないように

取り扱うこと。 

 

2.使用の期限 

適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は外箱に表示。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】  

株式会社 ベアーメディック 

電話番号：03-3818-4041 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。[感染の恐れ

のため] 

2. 本品を加工、改造しないこと。[本来の性能が発揮されないことが

あるため] 

3. 再使用禁止。［製品の品質低下や汚染の恐れがあるため］ 
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