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**2026 年 4 月改訂（第 4 版） 医療機器届出番号：14B1X00006000286 
**2021 年 3 月改訂（第 3 版） 

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器 

一般医療機器 歯科用プラスチックバー 70684000 

 

ＳＳＷ スマートバー２
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

 

「使用方法」 

・再使用禁止 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

軸部形状：ISO1797-1 タイプ 1（RA） 

材質：作業部：シリコーンポリマー 

   軸部 ：シリコーンポリマー 

 

【使用目的又は効果】 

 

プラスチック製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、特

に軟化象牙質を研削するために用いる回転式研削器具をいう。 

 

【使用方法等】 

 

歯科用ハンドピースに装着し、回転させてソフトタッチで断続的に

被研削物に押し付けて研削を行う。 

 

「使用方法に関連する使用上の注意」 

 

・ 本品が併用される機器は以下の内容に適合する機器に限定する。 

・本品のシャンクを確実に把持することが可能である。 

・使用中、規定する最大回転数以内に制御が可能である。 

・ 接続する機器の取扱説明書等に従ってシャンク（軸）を確実に

奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。 

・ 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認するこ

と。 

・ 折れ、曲がりが生じる可能性があるため、無理な角度、過度の

加圧での使用は避けること。 

・ 過剰な熱を発生させないため、フェザータッチで使用すること。 

・ 5,000 rpm を超えて使用しないこと。 

 

【使用上の注意】 

 

・ 本品は感染象牙質より硬い部位は切削できない。う蝕病巣への

アクセスには、通常の切削力のあるバーを使用すること。 

・ 使用前に必ず製品及び包装の点検をし、破損、磨耗、変形、孔

の発生、脱落、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。 

・ 研削作業時には、目の損傷、飛沫感染を防ぐために保護メガネ、

マスク等を着用すること。 

・ 研削作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マス

ク等を使用し、粉塵を吸入しないよう努めること。 

・ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。 

・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打

刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。 

・ 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取

り扱うこと。 

・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこ

と。 

・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に

従った安全な方法で適切に処理すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 

・ 高温、低温、多湿、水分（水濡れ）、オゾン、及び汚染を受けな

い清潔な場所に保管すること。 

・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* ** 

 

製造販売業者：フィード株式会社 
商品インフォメーションデスク 
電話 0120-004-504 

 

製造業者  ：エスエス ホワイト バーズ エルエルシー 

 （SS White Burs LLC）（アメリカ合衆国） 


