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歯 06 歯科用印象材料 

一般医療機器 歯肉圧排材料 70882000 

 

クイックスタットＦＲＥＥの 付 属 品  

ス タ ッ ト フ ロ ー チ ッ プ  

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

「使用方法」 

スタットフローチップは一回限りの使用で廃棄し、再使用しない

こと。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

材質：ステンレス、ポリプロピレン 

 

クイックスタットＦＲＥＥのシリンジへ取り付け、ジェルを注入す

るために用いる。 

 

【使用目的又は効果】 

 

本品はクイックスタットＦＲＥＥ専用のチップである。 

クイックスタットＦＲＥＥは支台歯形成、印象採得などの際に、歯

肉を圧排するために一時的に用いる、医薬品非含有のジェルである。 

 

【使用方法等】 

 

1.シリンジのキャップを外し、スタットフローチップをしっかりと

取り付ける。 

2.口腔内へ塗布する前に流動性の確認を行う。 

3.クイックスタットＦＲＥＥを滲出部に押し出し、組織にしっかり

とすりこむ。 

 

｢使用方法に関連する使用上の注意｣ 

 

・クイックスタットＦＲＥＥ以外には使用しないこと。 

・口腔内に入れる前に、スタットフローチップがシリンジと確実に

装着していることを確認すること。 

・口腔内へ塗布する前に流動性を確認し、スタットフローチップか

ら問題なく出ることを確認すること。うまく出ない場合にはスタ

ットフローチップを交換し、再確認すること。 

 

【使用上の注意】 

 

・本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しな

いこと。 

・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従

った安全な方法で適切に処理すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 

「保管方法」 

 

・直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔

な場所に保管すること。 

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

製造販売業者：フィード株式会社 

商品インフォメーションデスク 

電話 0120-004-504 

 

 

製造業者  ：インターメド／ビスタ デンタル プロダクツ 

（アメリカ合衆国） 

（Inter-Med/Vista Dental Products） 

 


