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医療用品（4）整形用品 

高度管理医療機器 体内固定用プレート JMDNコード：35241003 

フィジオ有角プレート 
 

 
【禁忌・禁止】 

〈適用対象(患者)〉 

(1) 適用部位もしくはその近くに局所の炎症、膿瘍、発熱、急

性の骨吸収の所見など、感染の兆候を示す患者、または赤

血球沈降速度の亢進や白血球の増加を示す患者には適用し

ないこと。[手術により症状が悪化する恐れがある。治療の

為にインプラント抜去が必要になる恐れがある。] 

(2) 本製品の材料に含まれている金属成分にアレルギーが確認

されている患者には適用しないこと。[手術により当該症状

の発生する恐れがある。] 

〈使用方法〉 

再使用禁止 
 

 

【形状・構造等及び原理等】 

(1) 本製品は、金属製有角プレートである。 

(2) 症例に応じ選択できるよう、複数のサイズが用意されてい

る。 

(3) 材質は、チタン合金(Ti-6Al-4V)である。 
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※ 形状・構造の例として、2 種のタイプを示しています。製品は、外箱に記載され

ている形状と品名に対応する 1 種が包装されています。 

 

（原理等） 
・ 骨接合用の有角プレートである。 

・ 骨への固定には、スクリューを併用する。 

 

【使用目的又は効果】 
骨切り術もしくは骨折手術時の骨の内固定を行うために用い

る。 

 

【使用方法等】 

・ 本品の滅菌は、高圧蒸気法（オートクレーブ）で行う。 

滅菌を行う際の条件は、次に示す通りである。 

115℃：30分間 

121℃：20分間 

126℃：15分間 

134℃：７分間 

 

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

(1) 本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用すること。 

組合せ製品については当社に問い合わせること。 

(2) インプラントの把持、骨への設置は、定められた方法で行

うこと。 

(3) 本製品は未滅菌である。使用前に必ずオートクレーブなど

で滅菌すること。 

(4) 術前に形状を把握し、設置する方向や位置、骨切り量など

の検討を十分に行うこと。 

 

【使用上の注意】 
1．使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 

(1) 以下のような術後管理ができない患者。[インプラントの安

定性が得られなかったり、手術後のケアが困難であったり

する恐れがある。] 

・ 認知症またはその他精神的障害 

・ 薬物中毒 

・ アルコール中毒 

(2) 重度の骨粗鬆症などで、骨質が不良、または骨量が不十分

な患者。［期待した固定力が得られない恐れがある。］ 

 
2．重要な基本的注意 

(1) 本製品については、試験による MR 安全性評価を実施してい

ない。 

(2) 患者に対し、インプラントの耐用年数には限りがあること、

また耐用年数の延長のため運動制限などの術後管理が課せ

られる場合があることを、事前に十分説明すること。 

 

3．不具合・有害事象 

(1) 重大な不具合 

インプラントの基材に過大な応力が加わった場合、インプ

ラントの破損につながる恐れがある。 

(2) 重大な有害事象 

インプラントに用いられている金属材料が、アレルギー反

応の原因になることが報告されている。 

(3) その他の有害事象 

周囲の骨質が骨粗鬆症などにより脆弱な場合は、インプラン

トの周囲の骨が吸収される場合がある。 

 

4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

妊娠中の患者には慎重に適用すること。[骨密度が低下し、イ

ンプラントが適正に固定されない恐れがある。体重が増加し、

インプラントへの負荷が大きくなり破損する恐れがある。] 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管の条件 

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

京セラメディカル株式会社 

TEL : 0120-923725 

医療機器承認番号：20100BZZ00899000 
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再使用禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 


