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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
 一般医療機器 単回使用気管イントロデューサチューブ 41829000 

気管内挿管用イントロデューサ 
 
再使用禁止 
 

【警告】 

1) イントロデューサは気管竜骨より先に進めないこと。［新たな併発

症のリスクや外傷を引き起こす可能性がある］ 

2) 患者の気管内へのイントロデューサの挿入深度と、気管内チュー

ブが気管内の正しい位置に留置されていることを確認すること。ま

た、イントロデューサ先端からの挿入深度はイントロデューサのイ

ンクマークを参照すること。 

3) イントロデューサの使用中、喉頭蓋、声門、気管、気管支、及び肺

実質の損傷、また梨状陥凹を穿孔しないよう注意すること。 

4) 気管内チューブに挿入するイントロデューサのサイズが適切であ

ることを必ず確認すること。 

5) 圧外傷を避けるため、イントロデューサの先端が常に気管竜骨よ

り上方（2～3 cm 上が望ましい）にあることを確認すること。 

 
【禁忌・禁止】 

1) 再使用禁止 

2) 再滅菌禁止［品質が劣化するおそれがある］ 

3) 使用方法 

(1) 血管内で使用しないこと。 

(2) 内径が 3mm 未満の気管内チューブには使用しないこと。 

(3) 最終的な気道管理には使用しないこと。 

 
【形状・構造及び原理等】 
1. 形状・構造 

本品は、本体であるイントロデューサ及び附属品である補強用スタイレ

ットから構成される。 
 

1) イントロデューサ 

 

 

 

2) 補強用スタイレット 

 

 

 

 

材料及びサイズ 

 材料 

エックス線不透過性ポリエチレン、ブラックインク、ステンレス鋼 

 サイズ 

外径 8Fr、長さ 35cm 
 

2. 原理 

本品は、気管内挿管手技において気管内チューブを挿入するために

使用される。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、声門を視覚的に確認することが困難な患者において気管内

挿管を補助するために使用される。 

 

【使用方法等】 

1. 使用方法 

① 適切なサイズの気管内チューブ（構成品外別品目）およびイントロデ

ューサに潤滑剤（構成品外別品目）を塗布する。 

② 必要に応じて、気管内チューブをイントロデューサ近位部にあらかじ

め被せておく。 

③ 喉頭鏡下で、イントロデューサの先端が喉頭蓋を越えるまでイントロ

デューサを挿入し、声門に対して真っ直ぐ進める。 

④ イントロデューサを 2～3 cm 程気管内に進める。抵抗を感じた場合

はイントロデューサを無理に進めずに、ゆっくり回転させて進める。 

⑤ 補強用スタイレットを取り外し、イントロデューサを気管内に 10cm 以

内で進める（進める距離は患者の気管の大きさ等によって異なる）。 

注記：挿入中に気管軟骨に触れる場合がある。 

⑥ 標準的手法（カプノグラフィ、呼吸音、及びエックス線等）により位置

を確認する。  

⑦ イントロデューサの位置を保持しながら、気管内チューブを適切な深

さまで気管内に進める。  

⑧ 気管内チューブの位置を保持しながら、イントロデューサと喉頭鏡を

抜去する。 

標準的手法（カプノグラフィ、呼吸音、エックス線、および気管内チュ

ーブの深度マーカ等）で気管内チューブの位置を確認する。 

 

【使用上の注意】 
1. 重要な基本的注意 

1) 挿管の確認にはカプノグラフィの使用を強く推奨する。 

2) 使用前に、イントロデューサと気管内チューブに滅菌潤滑剤を塗布

すること。 

3) 併用デバイスの適合サイズ 

品番 適合気管内チューブの最小内径 

C-CAE-8.0-35-FII 3mm 

 

2. 不具合・有害事象 

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生する場合が

ある。 

1) 重大な不具合 

(1) イントロデューサの移動 

(2) 気管内チューブの挿管不成功 

2) 重大な有害事象 

(1) 圧外傷 

(2) 気胸 

(3) 低酸素症 

(4) 気管、気管支、肺実質の穿孔 

(5) 喉頭蓋の損傷 

 

【保管方法及び有効期間等】 
1. 保管方法 

水濡れに注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装置等の光、高温及び

多湿を避けて保管すること。 
 

2. 有効期間 

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による] 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

《製造販売業者》 

クックメディカルジャパン合同会社 

連絡先 TEL：0120-289-902 

 


