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**2025年10月（第5版） 

*2024年4月（第4版）                                        医療機器認証番号：302ACBZX00039000 

 機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

管理医療機器 直腸用チューブ 14227000 

ペリスティーン トランスアナルイリゲーション 

（コーンカテーテル） 

再使用禁止（直腸カテーテル） 

 

【警告】 

関連学会が定める指針に従い、指針に定める講習会を受講した上で使用す

ること。【主要文献1及び2】 

 

1. 使用方法 

⚫ 肛門、結腸、直腸又は骨盤外科手術、放射線療法を受けた患者に

使用する場合は、腸穿孔のリスクが高いため、大腸内視鏡等の検

査による十分な評価及び指導を行うこと。 【主要文献3】 

⚫ 腸穿孔の可能性が考えられるため、使用中又は使用後に以下のい

ずれかが生じた場合、直ちに主治医に連絡するよう、患者に指導

すること。 

⚫ 重度または持続性の腹痛、背部痛あるいは肛門部痛（特に

発熱を伴う場合） 

⚫ 重度または持続性の肛門出血 

 

【禁忌・禁止】 

1. 使用方法 

⚫ 再使用禁止（直腸カテーテル） 

2. 適用対象（患者) 

⚫ 既知の肛門狭窄または結腸直腸狭窄［適用が困難になるおそれ

がある。］ 

⚫ 結腸直腸癌［出血、腸の損傷、穿孔のおそれがある。］ 

⚫ 急性炎症性腸疾患［出血、腸の損傷、穿孔のおそれがある。］ 

⚫ 急性憩室炎［出血、腸の損傷、穿孔のおそれがある。］ 

⚫ 肛門または結腸直腸の手術から 3 ヶ月以内［出血、腸の損傷、

穿孔のおそれがある。］ 

⚫ 内視鏡的ポリープ摘出手術から 4 週間以内［出血、腸の損傷、

穿孔のおそれがある。］ 

⚫ 虚血性大腸炎［出血、腸の損傷、穿孔のおそれがある。］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状 

・直腸カテーテル：コーンカテーテル（未滅菌） 

・付属品：ウォーターバッグ、コントロールユニット、チューブ、 

ストラップ、収納用バッグ、*クリップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度インジケーターは付属していない場合があります。 

・コーンカテーテル 

カテーテル先端部の外径：30Fr（10mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 材質 

＜直腸カテーテル＞ 

SEBS（水添スチレン系熱可塑性エラストマー）、ポリプロピレン、 

**フタル酸ジブチル（DBP）又はポリビニルピロリドン（テレフタル酸ビ

ス（2-エチルヘキシル）（DEHT）を含む。） 

 

*＜付属品＞ 

ABS、MABS、塩化ビニル、ポリアミド／低密度ポリエチレン、ポリアミ

ド／ポリエステル／ポリウレタン、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレ

ン 

 

3. 原理 

以下の原理により経肛門的洗腸療法（逆行性洗腸法）を行う医療機器であ

る。患者自身や介助者が操作する場合もある。 

直腸カテーテルと必要な付属品を接続した後、直腸カテーテルを肛門から

挿入し、コントロールユニットのポンプを押すことによりウォーターバッ

グに満たした微温水を直腸カテーテルから腸内へ注入する。直腸カテーテ

ルを抜去すると、注入した微温水と共に腸管内容物が体外へ排出される。 

 

【使用目的又は効果】 

経肛門的に下部消化管（直腸）に挿入し、腸管内容物を体外へ排出するた

めに用いる。 

 

【使用方法等】 

＜セレクター記号の説明＞ 

：脱気記号 ：水記号 ：バルーン記号 ：完了記号 

 

＜コーンカテーテルの場合＞ 

コントロールユニットの脱気記号 は使用しません。 

 

1．準備 

①ウォーターバッグのキャップのフタを開き、ウォ

ーターバッグの目盛より上まで微温水（34～40℃）

を入れる。 

注意 微温水には何も加えないこと。 

 

②ウォーターバッグのキャップのフタをカチッと鳴るまで閉める。 

 

③温度インジケーターが付属されている場合には、水温が適切な範囲にあ

るかバッグ表面の温度インジケーターを確認し、温度インジケーターが緑

色になってから洗腸を開始する。付属されていない場合には、バッグ及び

水に触れて、適温であるか確認する。 

 

④チューブのコネクター（灰色）をバッグのキャップ

に接続する。チューブのコネクター（灰色）を時計回

りに 90°回してロックする。 

 

 

 

*⑤チューブのコネクター（灰色）とウォーターバッグ

のキャップの接続が緩いと感じる場合には、同梱され

ているクリップをコネクター上部から滑らせてかぶ

せます。クリップのつまみをキャップの境目に挿し込

んで留めます。 

バッグ 

ベースプレート グリップ 

チューブ 

セレクター 

ポンプ 

キャップ 

コネクター 

コントロール
ユニット 

カテーテル

先端部 

ウォーター

バッグ 

温度インジケーター 

コーンカテーテル 
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⑥コップなどの容器に微温水を入れておく。コーンカ

テーテルの包装を開封して取り出し、ベースプレート

の下まで図のように容器の水に30秒間浸す。 

必要に応じて、コントロールユニットをストラップで

大腿等に固定する。 

 

⑦チューブのコネクター（水色）をコーンカテーテル

に接続し、コネクター（水色）を時計回りに 90°回

してロックする。 

注意 コーティングが乾燥しないように、コーンカ

テーテルは浸した水から取り出して 2 分以内に使用

すること。 

 

⑧コントロールユニットのセレクターを水記号

まで回し、コーンカテーテル先端から水が出る

までポンプ動作によりチューブへ水を送る。チュ

ーブが水で満たされたら、コントロールユニット

のセレクターをバルーン記号 まで回し、水流を

止める。 

 

2．コーンカテーテルの挿入 

①コントロールユニットのセレクターがバルーン記号 を指している

ことを確認する。 

 

②コーンカテーテルのグリップを持ち、コーンカテ

ーテルを慎重に力を入れずに肛門から挿入する。コ

ーンカテーテルは、コーン部分が肛門を密閉するま

で挿入する。 

注意 コーンのベースプレート部分は体外に出して

おくこと。 

 

③グリップを持つ、又はコーンのベースプレート部分を

支えることにより、洗腸中はコーンカテーテルを押さえ

ておく。 

 

 

3．水の注入 

コントロールユニットのセレクターを反時計回りに回し水記号 に合わ

せ、必要な水量をゆっくりとポンプで直腸に注入する。 

注意 注入する水量は、医療従事者が指示すること。 

成人の場合、300-1000ml、小児の場合、10-20ml／体重kgを目安とする。 

 

4．コーンカテーテルの抜去 

①必要な水量が注入されたら、コントロールユニットのセレクターをバル

ーン記号 まで回して水流を停止させ、カテーテルを引いて抜去する。 

 

②ロックを解除してチューブのコネクター（水色）か

らコーンカテーテルを取り外し、コーンカテーテル

を廃棄する。 

 

5．排便 

コーンカテーテルを抜去後、腸管内容物が排出される。 

 

6．後処理 

*①クリップを使用している場合には、クリップのつまみを軽く引っ張りウ

ォーターバッグのキャップから外します。 

 

② ロックを解除してウォーターバッグのキャップからチューブのコネク

ター（灰色）を外し、キャップのフタを開けてバッグに残った水を廃棄す

る。キャップのフタを開けたままウォーターバッグを 1時間以上乾燥させ

る。可能であれば、キャップ側が下になるようにウォーターバッグを逆さ

にしておく。 

 
 
 

③付属品を保管する際は、コントロールユニットのセレクターを完了記号

まで回し、チューブ内に残った水を排出する。コントロールユニットは

チューブを接続した状態でポンプが上になるように吊るし、1時間以上乾

燥させる。 

 

④ウォーターバッグ、コントロールユニット及びチューブは直射日光を避

け、室温にて保管する。収納用バッグに入れることが望ましい。チューブ

は折れないようにし、全ての付属品は鋭いものを避けておく。 

 

付属品交換の目安 

付属品 交換の目安 

(使用回数) 

ウォーターバッグのバッグ 15回 

ウォーターバッグのキャップ 90回 

コントロールユニット 90回 

チューブ 90回 

ストラップ 伸縮が弱まった際 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること) 

⚫ 裂肛、痔瘻、3～4度の内痔核などの痛みや出血が生じる可能性のあ

る肛門直腸病変のある患者［症状悪化の可能性がある］ 

⚫ 重い便秘の患者［直腸内圧があがる可能性がある］ 

⚫ 腹部または骨盤部での放射線治療を受けたことがある患者［腸の脆

弱性の為、腸穿孔の可能性がある］ 

⚫ 重度の憩室症または憩室膿瘍がある患者。［憩室が破裂する可能性が

ある］ 

⚫ 重度の自律神経反射異常がある患者［迷走神経反射による血圧低下

等の可能性がある］ 

⚫ 長期間のステロイド療法を受けたことがある患者［腸の脆弱性の為、

腸穿孔の可能性がある］ 

⚫ *出血傾向のある患者、または抗血栓薬（アスピリンまたはクロピド

グレルを除く）を服用中の患者［出血の可能性がある］ 

 

2. 重要な基本的注意 

⚫ 初回洗腸実施前に、潜在的な禁忌・禁止や予防措置を調査するため病

歴を十分に確認し、直腸指診を行うこと。 

⚫ 直腸糞便塞栓がある患者は、直腸カテーテルの挿入ができない又は洗

腸液を十分に注入できない可能性があることから、本品を使用する前

に必ず糞便を除去すること。 

⚫ 本品を用いた経肛門的洗腸療法は、座薬等の経肛門的薬物療法の薬効

に影響を及ぼす可能性がある。 

⚫ 初回の洗腸は医療従事者が必ず監督して行うこと。 

⚫ 衛生上の理由により、本品を複数の患者で共用しないこと。 

 

3. 不具合･有害事象 

 (1) 重大な有害事象 

⚫ 腸穿孔 

 (2) その他の不具合 

⚫ 排泄物の過度の漏れ 

⚫ 意図しない抜去 

⚫ 抜去困難 

⚫ 破損 

⚫ 閉塞 

  (3) その他の有害事象 

⚫  疼痛、違和感、不快感 

⚫  肛門括約筋の機能障害 

⚫  直腸又は肛門粘膜の潰瘍、圧迫壊死 

⚫  感染 

⚫  腸閉塞 

⚫  直腸出血、裂傷 
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4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

下記の患者での使用は推奨しない。 

⚫ 妊娠中、妊娠計画中若しくは授乳中の患者［妊娠中及び妊娠

計画中の患者に対する安全性は確認されていない。］ 

⚫ 3歳未満の小児［3歳未満の小児に対する安全性は確認されて

いない。］ 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法：直射日光及び高温多湿を避け、室温で保管すること。 

2. 直腸カテーテルの使用期限：直接の包装を参照。 

 

*【主要文献及び文献請求先】 

(1) 経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針  

202３年9月 第４版 日本大腸肛門病学会 

(2) 脊髄障害による難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法

(transanal irrigation :TAI)の適応および指導管理に関する指針 

   2021 年 10 月 第 3 版 日本脊髄障害医学会、日本大腸肛門病

学会、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 

(3) 難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法 前向き他施設共同

研究 日本大腸肛門病学会雑誌 71：70-85、2018 

 

文献請求先 

コロプラスト株式会社 薬事品質保証部 

東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 

電話：0120-664-469 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：コロプラスト株式会社 

住所：東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル 

 

*製品問い合わせ窓口： 

コロプラスト サポートライン 

0120-56-1515 

 

製造業者：Coloplast A/S（コロプラスト社） 

国名：デンマーク 

 

 


