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【禁忌 ･ 禁止】 

使用方法 

1）再使用禁止 

2）再滅菌禁止 

 

【形状 ･ 構造及 び原理 等】 

1. 形状(一例) 

 

2. 材質 

ステンレス鋼､合成樹脂 

 

【使用 目的又 は効果】 

一般手術又は診療に用いる強い光(冷光ということが多い)を

発生させる装置をいう。 

 

【使用 方法等】 

 使用方法 

本品は､滅菌済みの製品であるため､包装に破損及び亀裂等が

ないことを確認する。 

本品は再使用できない。 

本品の一般的手技は以下に示すとおりである。 

1）本品の先端部を開創器に装着し､ハンドル部の電源ボタン

を押して発光させる。 

2）使用後は､電源ボタンを押して電源を切ってから本品を取

り外す。 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

1）本品の発光部を開創器に装着する際は､先端やケーブル部

に負荷をかけないように注意すること。 

2）一時的な視力障害を起こす可能性があるため､使用中に本

品の先端を直接眼に向けないこと。 

 

【使用 上の注 意】 

1. 重要な基本的注意 

本品は､体腔､中空器官及び身体開口部には直接挿入しない

こと。 

2. 相互作用 

併用注意(併用に注意すること。) 

医療機器の名称等 臨床症状･措置方法 機序･危険因子 

当社が認めていな

い他社製品 

目的の効果が得ら

れないおそれがあ

る。 

当社以外の製品と

併用できることを

検証していない。 

3. 不具合･有害事象 

1）不具合 

（1）破損､変形 

（2）機能不良 

（3）先端の接続不良 

2）有害事象 

（1）組織損傷 

（2）熱傷 

（3）感電 

（4）体内遺残 

（5）感染症 

（6）本品の不具合による手術時間の延長､手技の変更及び

再手術 

 

【保管 方法及 び有効 期間等 】 

1. 保管方法 

1）高温･多湿･直射日光を避けて室温で保管すること。 

2）水等の液体の影響を受けない場所に保管すること。 

2. 有効期間 

外箱に表示 

 

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： メドトロニックソファモアダネック株式会社 
カスタマーサポートセンター 
0120-998-305 

 

 

 

 

* 

* 本品の手技書を必ず参照すること 

* 


