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本品の手技書を必ず参照すること。 

 機械器具 (58) 整形用機械器具  

管理医療機器 単回使用脊椎手術用器械 ＪＭＤＮコード：70963012 

CDH 骨セメントデリバリーシステム 
(セメントデリバリーシャフト) 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

使用方法 
再使用禁止 

【 形状 ・構 造 及び原理 等 】  

1. 形状(一例) 

＜セメントデリバリーシャフト＞ 

 

2. 機能 

＜セメントデリバリーシャフト＞ 

脊椎スクリューを介して脊椎に骨セメントを注入する際に、ロックスリー
ブに挿入して、セメントデリバリーデバイス(CDD)のガイドとして用いる。 

3. 材質 

ステンレス鋼 

4. 原理 

ロックスリーブに挿入して取り付けた本品のセメントデリバリーシャフト
に、本品のセメントデリバリーデバイス(CDD)のアウターシースを挿入
する。あらかじめアウターシース内に注入しておいた骨セメントをプラ
ンジャーで押し出し、脊椎スクリューを介して脊椎に注入する。 

【 使用 目 的又 は効 果 】  

本品は、脊椎手術における切削、切除、切断、穿孔後の脊椎スクリュー
及び脊椎内への骨セメントの注入に用いる(頚椎及び腸骨を除く)。 

【 使用 方 法等 】  

本品の一般的手技は以下に示すとおりである｡ 

1. 準備 

セメントデリバリーシャフトは未滅菌のため、湿熱滅菌法で滅菌した上
で使用する。 

2. 脊椎手術における使用方法例 

1) 骨セメント※1をセメントデリバリーデバイス(CDD)のアウターシー
ス内に注入する。 

2) アウターシース先端から少量の骨セメント※1を押し出し、骨セメ
ントの粘度を確認する。 

3) ロックスリーブ※2にセメントデリバリーシャフトを挿入し固定する。 

4) ロックスリーブ※2に挿入したセメントデリバリーシャフトを、脊椎
に挿入した横穴付き脊椎スクリュー※3のスクリューヘッドにねじ
込む。 

5) セメントデリバリーシャフトに CDD のアウターシースを挿入し固
定する。 

6) CDD のプランジャーをアウターシースに挿入し、X 線透視下で
意図した量の骨セメント※1が注入されるまでプランジャーを押し
て骨セメントを注入する。 

7) 骨セメント※1硬化後、CDD 及びセメントデリバリーシャフトを挿入
したロックスリーブ※2を横穴付き脊椎スクリュー※3から取り外す。 

※1 販売名：KYPHON HV-R 骨セメント(承認番号：
22200BZX00119000) 

※2 販売名：FNS 骨セメント用器械(届出番号：13B1X10244S00057) 

※3 販売名：CDH SOLERA Voyager FNS システム(承認番号：
30300BZX00108000) 

[使用方法等に関連する使用上の注意] 

1. 本品は未滅菌で供給されるため、各施設で定められた基準に
従って使用前に洗浄及び湿熱滅菌を行うこと。 
なお、製造元が推奨する滅菌方法の一例を以下に示す。 
湿熱滅菌法 

サイクル 温度 滅菌時間 乾燥時間 
前真空方式 134℃ 20 分 30 分 

2. 使用前に、本品が破損又は変形していないか、確認すること。 

3. 本品への消毒剤、殺菌剤などの使用は推奨しない。 

4. 本品の変性、劣化などが生じるおそれがあるため、135℃を超える
温度を加えないこと。 

5. 緊急時に備えて代用品を準備すること。 

6. CDD は、セメントデリバリーシャフト、ロックスリーブ及び横穴付き
脊椎スクリューと組み合わせて使用すること。 

7. 骨セメントを横穴付き脊椎スクリューに注入する際は、必ず術中透
視下又は術中イメージで骨セメントの注入状態を確認しながら作
業を行い、椎体外への骨セメントの漏出が確認された場合は直ち
に注入作業を中止すること。 

8. 横穴付き脊椎スクリューのヘッド部からの骨セメントの漏出やイン
プラントへの骨セメントの付着を避けるため、CDD 及びセメントデリ
バリーシャフトを挿入したロックスリーブは、セメント硬化後に取り除
くこと。 

9. 横穴付き脊椎スクリューのヘッド部及びスクリュー部が同軸上に
揃っていない状態では、ヘッド部にセメントデリバリーシャフトを正
しく取り付けられないため、セメントの漏出が起こる可能性がある。 

【 使用 上の注 意 】  

1. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること。) 

併用注意(併用に注意すること。) 

医療機器の名称等 臨床症状･措置方法 機序･危険因子 
当社が認めていない
他社製品 

正常な機能が得られ
ないおそれがある｡ 

当社以外の製品と併
用できることを検証し
ていない。 

2. 不具合・有害事象 

1) 重大な不具合 

(1) 本品の破損又は変形 

(2) 本品の機能不良 

2) 重大な有害事象 

(1) 血管、神経、組織、骨、内臓又は関節の損傷及び穿孔、ま
たそれに伴う出血、疼痛、硬膜損傷(髄液漏)、骨折、神経
障害等 

(2) 感染 

(3) 破損片の体内遺残 

(4) アレルギー反応 

(5) 本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変
更及び再手術 

3) その他の不具合及び有害事象 

患者及び手術従事者の負傷 
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【 保管 方 法及 び有効 期間 等 】  

保管方法 

1. 室温で保管すること。 

2. 水などの液体の影響を受けない場所に保管すること。 

3. 湿度の高い場所及び直射日光の当たる場所を避けて保管すること。 

【 製造 販 売業 者及 び製造 業者 の氏 名 又は名称 等 】  

製造販売業者： メドトロニックソファモアダネック株式会社 
カスタマーサポートセンター 0120-998-305 

製造業者： メドトロニック ソファモアダネック ユーエスエー インク (米国) 
[Medtronic Sofamor Danek USA, Inc] 
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