
１．外筒 

２．内筒 

鏡面処理された外筒と内筒でできており、外 

筒には任意の挿入位置で留まるようストッパ

ー及び手元部には小孔を設け皮膚表面に縫合

糸で固定できる。 

軟部組織又は骨に貫通させるために用いる。 

・使用前に必ず洗浄、滅菌をする。 

・本品は再利用できる。 

・使用前に必ず損傷や不具合がないか確認す 

る。 

・内筒を外筒に挿入し内筒を右回転させ外筒 

にロックする。 

・不適切な取り扱い、洗浄、管理等により破 

損、変形、腐食、変色等及び金属疲労によ 

り不具合、有害事象となる可能性がある。 

・高温、多湿、直射日光、水濡れ等を避けて 

 保管する。 

・異種金属との保管は避けること。 

・破損、欠損することがあるので、落下及び 

堅い物品との強度な接触に注意する。 

・適切な洗浄、取扱、滅菌及び一般的なメン 

テナンスを怠った場合、機能低下の要因と

なる。 

・次亜塩素酸ナトリウム、生理食塩水、ヨー 

ド液等には、腐食や孔食等を誘発し易いも

のがある為、長時間の接触を避け、接触後

は速やかに洗浄する。 
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機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器 

一般医療機器 穿孔器 12989001 

ポートカニューラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用方法】 

 

【警告】 

・本品の改造等はしないで下さい。 

 製品の性能等の劣化を招きます。 

【禁忌・禁止】 

＜適用対象（患者）＞ 

・金属に対する過敏症を有する患者等。 

【形状・構造及び原理等】 

 

【使用目的又は効果】 

 

【使用上の注意】 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 

【取り扱い上の注意】 

 

【保守点検に係る事項】 

 



・洗浄は金属製ブラシ等、本品を傷付け易い 

ものの使用は控える。 

製造販売元：神戸バイオメディクス株式会社 

      TEL078-647-8347 

製造元：有限会社河島製鋏所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】 

 


