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機械器具（12）理学診療用器具 

特定保守管理医療機器 低周波治療器 JMDN コード：35372000 

 
デプスパルス AWG 
 
【警告】 

1.次の医療用電子機器との併用は、機器に誤動作をまねくおそれ

があるので使用しないこと 

(1)超音波治療器、マイクロ波治療器、電気メスなどの強力な電

磁波を放出する装置、又は X 線を放出する装置との近接した操

作（例えば 1m 程の距離）や直接照射は、機器の出力を不安定に

する 

(2)心電計などの装着型医用電子機器の使用時 

(3)電気メス（電気手術器）との同時接続は、機器の電極位置で

人体に火傷を起こし、機器に損傷を与える 

2.以下の場合は医師の判断に従うこと 

(1) 高血圧症、高熱疾患、感染症の疑いのある患者、 

骨粗鬆症の患者、高齢者、小柄で細い虚弱患者、運動を制御で

きない患者、精神疾患、その他体に異常を感じている人 

(2)留置型の横隔膜神経刺激装置や膀胱刺激装置の装着患者 

(3)重度の局所循環障害を持つ患者の当該患部への適用は、専門

医の医学的知見を必要とする 

(4)悪性腫瘍と診断された患者で、疼痛緩和を目的とする場合 

(5)病名などがはっきりしない場合 

(6)心室細動の危険を増幅させる恐れがあるため胸部付近での

電極の装着 

3.胸部付近での電極の装着は、心室細動の危険を増大させる 

4.頸椎周辺部は、安静状態で十分注意して治療すること 

5.使い捨てカイロなどは、体から外す 

6.磁気の影響を受ける場所では使用しない 

7.絶対に製品の分解、改造および修理をしないこと 

8 濡れた手での操作は、感電することがあり非常に危険なので絶

対にしないこと 

9.パット同士が接触しないように装着すること 

出力が急激に変動し思わぬ刺激を受けることや、発熱による火傷

の危険性がある 

10. パットは、頭部を交差させたり通過させたり、直接目に当て

たり、口に当てたり、頸部の前面（特に、頸動脈洞）に当てたり、

若しくは胸部と背中上部に、又は心臓を横切るように配置しない

こと 

11.本来の目的以外の使用を禁止する 

＜使用方法＞ 

・付属の電源ケーブル、パット、粘着ゲル以外は使用しないこと 

・患者の肌がかぶれる恐れがあるため、同じ粘着ゲルを長期間使

用しないこと。粘着ゲルまたは一体型パットを異なる患者間で

使いまわさないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

1.本機は低周波治療器である 

他の目的に使用しないこと 

2.次のような人には使用しないこと 

(1)植込み形電子装置（例えば、ペースメーカ）を装着した患者 

(2)糖尿病などによる高度な末梢神経障害による知覚障害者 

(3)温度感知喪失者 

(4)酒気を帯びた人 

3.次の人は介護者なしで使用しないこと 

(1)麻痺のある人 

(2)12 歳以下の子供 

(3)意思表示ができない人 

4.使用してはならない部位、領域、状態 

(1)皮膚が過敏、損傷、病変がある領域 

(2)心臓病の病歴がある患者の胸部 

(3)循環血液量増大によって悪化しうる状態 

(4)脳血管障害やてんかん発作の病歴をもつ患者の頭蓋顔面領

域や頸部 

*(5)妊婦の腹部、腰仙部、骨盤領域 

*(6)感覚が損なわれている領域 

(7)出血や血腫が起こりやすい組織または月経時の腹部 

*(8)急性の損傷や炎症のある部位 

 

【形状、構造及び原理等】 

（1）構成品 

1.本体 

＜AC5000 モデル＞ 

 
**＜AC5100 モデル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**付属品 

品名 本体付属 

電顕ケーブル 〇 

リモコン 〇 

通電コード 〇 

Y 字二股コード 〇 

パット（4タイプ） 〇 

粘着ゲル（3 サイズ） 〇 

一体型パット（3サイズ） - 

※本体に付属していないものは別売りオプションとなります。 

詳しくは販売元にお問い合わせください。 
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 (2)動作原理 

本装置は商用電源にて作動します。 

出力部は 2 つの出力チャンネルを持っており、出力電圧は共通

の出力レベルスイッチで調節します。 

スタート/ポーズボタンを押すとマイコンがそれを検出し、前も

って行った設定情報に従って、導子コネクタへ低周波の出力を

開始します。 

低周波の出力波形はマイコンにプログラムされ、所定の低周波

波形信号として生成されます。低周波波形信号は、電力増幅回

路により増幅され、出力トランスを経由して導子コネクタから

適切な治療波形として出力されます。 

出力開始とともに治療タイマーのカウントダウンを開始し、残

り時間を LED モニタに表示します。登録された治療時間が終了

すると出力は自動停止します。また、治療時間中であっても、

スタート/ポーズボタンを押すことにより、任意に出力を停止す

ることができます。 

 

【使用目的、効果】 

本品は、経皮的に鎮痛及び筋萎縮改善に用いられる神経及び筋

刺激を行うこと。 

 

【使用方法】 

＜使用前＞ 

装置を安定した場所に設置し、電源ケーブルを接続します。プ

ラグはコンセントに接続してください。 

 

＜使用中＞ 

①本体背面の電源スイッチを ONにします。 

②POWER スイッチを長押しします。 

（LED 表示部及び出力ランプがすべて点灯し、起動音が鳴りま

す。） 

③No 選択スイッチにて、登録したい Noを選択します。 

④セットボタンを押します。 

（No とコードと TIME が点滅し、登録状態になります。） 

⑤エンコーダを回し、希望のコードを選択します。 

⑥CH 切り替えスイッチで出力チャンネル（CH1、CH2、同時）を

選択します。 

⑦RECORD ボタンを長押ししてコード登録を完了します。 

⑧設定した出力チャンネルの本体側の端子に、各チャンネル専

用の通電コードを接続します。 

⑨治療部位と治療目的に合わせたゲル付きパットを装着し、通

電コードに接続してください。 

⑩患者の治療部位にパットをセットします。 

⑪START/PAUSE スイッチを押して治療を開始します。 

⑫治療時間が過ぎると終了音が鳴り、自動的に出力を停止しま

す。 

※強制終了させたい場合には、POWER スイッチを長押しすると出

力を停止し、電源が OFF になります。 

 

＜使用後＞ 

通電コードを本体から外し、パットを治療部位から外してくだ

さい。 

治療後は、治療部位を濡れタオル・蒸しタオル等で良く拭いて

ください。 

 

＜使用するパット及び粘着ゲルについて＞ 

本品を使用の際には、必ず専用のパット及び粘着ゲルを使用し

てください。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

使用環境及び使用条件 

・湿気の多いところ、水のかかりやすい場所での使用は危険で

すので絶対にしないでください。 

・本品の仕様によって発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた

場合には、使用を中止してください。 

使用前の注意事項 

・全てのコネクタは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続

してください。 

・エンコーダ、スイッチ、タイマーなどが正しく動作するか確

認してください。 

使用中の注意事項 

・使用中に身体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、販売

店にご連絡ください。 

・電極に金属を接触させないでください。 

【保管方法及び有効期間】 

＜保管方法＞ 

・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。 

・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意して

ください。 

・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないで

ください。 

 

＜耐用期間＞ 

6 年（当社認証による） 

 

【保守・点検に係る事項】 

＜使用者による保守点検事項＞ 

使用前に、必ず以下の項目について点検を行い、機器が正常

に動作することを確認してください。 

点検の手順および判定については別添えの取扱説明書を参照

してください。 

 

使用後は、付属品を清潔な状態に保ってください。 

機器お手入れの際は乾いた布で汚れを拭いてください。汚れ

が落ちない場合は、水を少し含んだ布を固く絞ってから拭い

てください。アルコールなどの薬品で拭かないでください。 

 

＜業者による保守点検事項＞ 

年 1 回、販売業者、賃貸業者または製造販売業者に保守点検

を依頼してください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

＜製造販売業者・製造業者＞ 

株式会社コスミックエムイー 

〒333-0848 

埼玉県川口市芝下二丁目 31 番 3号 

電話：048-268-9811 FAX：048-269-0845 

 

【販売業者の氏名又は名称等】 

株式会社アジアス 

〒433-8104 浜松市北区東三方町 477-11 

TEL：053-430-1111 

FAX：053-430-1114 


