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【AM-23】  
** 2024 年  4 月 (第 4版) 

 * 2017 年  1 月 (第 3版) (新記載要領に基づく改訂) 医療機器届出番号:27B1X00116000214 

機械器具 58 整形用機械器具 

一般医療機器 ドライバ及び抜出器 (JMDN コード：11345000) 

 

アキュメッド 抜去器具 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

* <使用方法> 

再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

<形状> 

代表的な本品の製品番号、製品名および適合スクリュー 

(※を付した製品は再使用禁止) 

 

イージーアウト※ 

 

製品番号 適合スクリュー 

80-0598 

アキュトラック ミニ 

アキュトラック 2 マイクロ 

2.3mm スクリュー 

80-0599 
アキュトラック スタンダード 

アキュトラック 2 ミニ 

80-0600 

アキュトラック 4/5 

アキュトラック 2 スタンダード 

2.7mm スクリュー 

3.5mm スクリュー 

80-0601 アキュトラック プラス 

トレフィン（アキュトラック用）※ 

 

製品番号 適合スクリュー 

80-0210 アキュトラックミニ 

80-0209 
アキュトラック スタンダード 

（全長 20mm 以下） 

80-0208 
アキュトラック スタンダード 

（全長 20mm 以上） 

80-0207 アキュトラック 4/5 

80-0206 アキュトラック プラス 

80-0213 アキュトラック 2 マイクロ 

80-0212 アキュトラック 2 ミニ 

80-0211 アキュトラック 2 スタンダード 

トレフィン（スクリュー用）※ 

 

製品番号 適合スクリュー 

80-0217 
2.3mm スクリュー 

2.7mm スクリュー 

80-0216 3.5mm スクリュー 

 

LH ドリル※ 

 

製品番号 適合スクリュー 

80-0399 
アキュトラック ミニ 

アキュトラック 2 マイクロ 

80-0400 
アキュトラック スタンダード 

アキュトラック 2 ミニ 

80-0401 

アキュトラック 4/5 

アキュトラック 2 スタンダード 

2.3mm スクリュー 

2.7mm スクリュー 

80-0402 
アキュトラック プラス 

3.5mm スクリュー 

リムーバルティップ※ 

 

製品番号 適合スクリュー 

80-0613 

アキュトラックミニ 

アキュトラック スタンダード 

（全長 20mm 以下） 

アキュトラック 2ミニ 

3.5mm スクリュー 

80-0614 

アキュトラック スタンダード 

（全長 20mm 以上） 

アキュトラック 2 スタンダード 

80-0615 アキュトラック 4/5 

80-0616 アキュトラック プラス 

80-0612 
アキュトラック 2 マイクロ 

2.7mm スクリュー 

スクリューリムーバルティップシャフト 製品番号 80-0610 

 

Ｔハンドル 製品番号 80-0637 

 

リムーバルティップレンチ 製品番号 80-0611 
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骨膜エレベーター 製品番号 MS-46211 

 

シャープフック 製品番号 PL-CL06 

 

<組成> 

ステンレス鋼（ニッケル、クロムを含む） 

<作動・動作原理> 

スクリュー及びプレートを効率的に抜去する手術器具である。 

 

【使用目的又は効果】 

<使用目的> 

本品は、主に以下のインプラントを抜去するために用いる手術器

具である。 

販売名  ：アキュトラックスクリュー 

承認番号 ：21200BZG00039000 

承認年月日：平成 12年 7月 12 日 

販売名  ：ボーン スクリュー Ti 

承認番号 ：21600BZG00006000 

承認年月日：平成 16年 2月 23 日 

販売名  ：アキュメッド ネイル 

承認番号 ：21200BZG00038000 

承認年月日：平成 12年 7月 12 日 

 

【使用方法等】 

<使用方法> 

 1. 使用前の注意事項 

本品は未滅菌品であるため、手術前に予め、次に示す滅菌条

件を参考に滅菌バリデーション等を行い、無菌性保証が確保

された条件で滅菌処理を施すこと。(滅菌方法については、

滅菌装置の添付文書[取扱説明書]を必ず参照すること。） 

(滅菌方法及び滅菌条件) 

高圧蒸気滅菌 温度 時間 

重力置換 132℃ 60 分 

プレバキューム 132℃ 25 分 

 2. 使用方法 (使用例) 

  (1) 六角ドライバーを用手的に押しながら反時計回しに回転

させることでスクリューを抜去する。 

 

 

  (2) 六角ドライバーで抜去できない場合  

イージーアウトを用手的に押しながら反時計回しに回転

させることでスクリューを抜去する。

 

 

 

 

 

 

  (3) イージーアウトで抜去できない場合 

     1. アキュトラックスクリュー 

トレフィンをパワーツールに接続して、先端をスクリュ

ーの後端にかぶせて、低回転で押しながら反時計回しに

回転させて、スクリューを抜去する。アキュトラック用

のトレフィンは中空部を有するため、ガイドワイヤーと

併用することもできる。 

 

 

     2. ボーン スクリュー Ti 

プレートを除去するために、LH ドリルをパワーツール

に接続した後、反時計回しでスクリューヘッドを切削す

る(この時スクリューが抜去される場合もある)。プレー

トが除去できたら、トレフィンをパワーツールに接続し

て、先端をスクリューの後端にかぶせて、低回転で押し

ながら反時計回しに回転させて、スクリューを抜去する。 

 

 

  (4) トレフィンで抜去できない場合 

リムーバルティップをスクリューリムーバルティップシ

ャフトに接続した後、スクリューにかぶせて、軽く叩き込

みながら嵌合させ、用手的に押しながら反時計回しに回転

させることでスクリューを抜去する。必要に応じて、木槌

などを使用して、リムーバルティップをスクリューに固く

嵌合させる。 

 

 

  (5) スクリュー先端の破損片が骨内に埋没した場合 

     1. LH ドリルをパワーツールに接続した後、破損片の中空

部を低または中程度の回転で押しながら反時計回しで

穿孔して破損片を抜去する。なお、スクリューの破損片

の全長が、元の全長の 2 分の 1 以下である場合は、【形

状・構造及び原理等】に記載されている抜去器具のサイ

ズよりも 1 サイズ落とすこと。  

     2. 切り刃が引っかからない場合は、同サイズのイージーア

ウトを使用して、（2）と同様の方法で破損片を抜去する。 
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<使用方法等に関連する使用上の注意> 

* 1. トレフィンや LH ドリルなどの刃物類は先端が鋭利であるの

で取扱に注意すること。 

 2. 本品に必要以上の負荷を加えないこと。特にトレフィンや LH

ドリルなどの刃物、および六角ドライバーなどの回転工具に

は注意すること。[本品の破損や変形、または再骨折を生じ

るおそれがある。] 

 3. スクリューを抜去する際は、本品をスクリューの軸に対して

真っ直ぐにして使用すること。[本品を傾けて使用すると曲

げの力が複合して、本品が破損または変形するおそれがあ

る。] 

 4. 六角ドライバーまたはイージーアウトを使用する際は、抜去

するスクリューのスクリューヘッドの六角穴の内部を洗浄

しておくこと。[本品とスクリューヘッドの六角穴の嵌合が

浅くなり、スクリューが抜去できないおそれがある。] 

* 5. 六角ドライバーティップ、イージーアウト、リムーバルティ

ップおよびインパクトドライバーティップにはパワーツー

ルを使用しないこと。[本品または抜去するインプラントの

破損や変形の原因となるおそれがある。] 

 6. 六角ドライバーおよびイージーアウトで抜去を行う際に過

度の抵抗を感じた場合は、無理に抜去しようとせずに LH ド

リルおよびトレフィン、またはリムーバルティップを使用し

て抜去すること。[プレートとスクリューの抜去の場合、先

端の破損片がスクリューヘッドの六角穴の内部に詰まると、

LH ドリルではスクリューヘッドを穿孔できなくなり、スク

リューの抜去が困難になるおそれがある。] 

 7. LH ドリルを使用して抜去するスクリューまたはプレートを

穿孔する際は、穿孔部の温度が過度に上昇しないように注意

すること。[骨や周囲の軟部組織に熱による障害が生じるお

それがある。] 

 8. トレフィンを使用する際は、周囲の軟部組織を十分に展開す

ること。[周囲の軟部組織を十分に展開せずにトレフィンを

用いた操作を行った場合、神経等の軟部組織を巻き込み、損

傷が発生するおそれがある。] 

 9. トレフィンはパワーツールに接続して低回転で使用するこ

と。[骨や周囲の軟部組織に熱による障害が生じるおそれが

ある。] 

* <組み合わせて使用する医療機器> 

販売名又は名称 承認番号 

アキュトラックスクリュー 21200BZG00039000 

ボーン スクリュー Ti 21600BZG00006000 

アキュメッド ネイル 21200BZG00038000 

 

【使用上の注意】 

 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること) 

  (1) 骨癒合後、長期間が経過しており、インプラントと骨の固

着が非常に強いと考えられる患者。[抜去に必要なトルク

が本品やスクリューの設計上の強度を上回り、抜去途中で

本品またはインプラントが破損するおそれがある。] 

 2. 重要な基本的注意 

  (1) 【形状・構造及び原理等】を参照して、抜去するスクリュ

ーに対応した手術器具を選択すること。 

  (2) 抜去の際に、本品またはインプラントから生じる金属片は

適切に除去すること。 

  * (3) 使用後は、隙間部分・内管及び中空部分や複雑な構造を有

する部分に血塊等が残らないように速やかに洗浄後、滅菌

すること。（【保守・点検に係る事項】の頁参照）[嵌合部

等にある血塊や異物を除去しきれないおそれがある。] 

 3. 不具合・有害事象 

本品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合

の状態などにより、次のような不具合・有害事象がまれに現

れることがあるので、その場合は直ちに適切な処置を施すこ

と。 

  (1) 重大な不具合 

     1. 本品または抜去するインプラントの破損および変形 

  (2) 重大な有害事象 

     1. 手術侵襲に起因する神経および軟部組織の損傷 

     2. 適用部位の骨や周囲組織の穿孔時の発熱による障害 

     3. 再骨折 

  (3) その他の有害事象 

     1. 破損または抜去で生じる金属片の体内遺残 

 4. 高齢者への適用 

一般的に高齢者は骨量・骨質が十分でないことが多いので、

本品の使用は慎重に行い、術後の経過にも十分注意すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 1. 保管上の注意 

直射日光および高温多湿をさけて保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

<使用者による保守点検事項> 

 1. 使用後は、速やかに洗浄を行い、血塊等を除去すること。[血

液や分泌物などの乾燥した有機残留物が、本品を腐食させる

原因となるおそれがある。] 

 2. 本品にハロゲンイオン(臭素イオン、ヨウ素イオン、塩化物

イオン)を含む生理食塩水や消毒剤が残存することのないよ

うに注意すること。[ハロゲンイオン(臭素イオン、ヨウ素イ

オン、塩化物イオン)、特に塩化物イオンの曝露によって、

ステンレス鋼の不動態皮膜に孔食が生じるおそれがある。] 

* 3. 分解可能な器具、或いは組み合わせて使用する器具は、最小

単位まで分解して洗浄を行うこと。 

* 4. 可動部を有する器具は可動部分を操作しながら洗浄すること。 

 5. 洗浄の際、本品の表面等にキズがつかないようブラシ・スポ

ンジ等を使用し、金属製たわし・クレンザー（磨き粉）等の

使用は避けること。 

 6. 隙間部分や中空穴を有する器具は、ブラシ等で隙間部分や中

空穴部分を入念に洗浄して異物を除去し、洗浄後の器具に異

物がないことを十分確認すること。ブラシ等で血塊等を除去

できない場合は、血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤などを用い

て洗浄後、超音波洗浄器を用いて洗浄すること。 

* 7. 超音波洗浄器を使用する際は、取扱説明書を参照の上使用す

ること。また、ドリル等の刃物が接触し、キズ等が発生しな

いように注意すること。 

 8. 洗浄剤は、医療用中性洗剤等の専用の洗剤を用いること。[強

アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれ

があるため、できる限り使用を避けること。] 

 9. 洗浄剤や消毒剤を使用する際は、製造業者の取扱説明書に従

い、希釈濃度、温度、および浸漬時間を遵守すること。 

* 10. 血液溶解剤または蛋白分解酵素剤等の薬剤を使用する場合

は、取扱説明書を参照すること。  

11. 洗浄中又は洗浄後は、水分または洗剤などが付着した状態で

むやみに放置しないこと。[本品の腐食の原因になるおそれ

がある。] 

12. 洗浄後は、脱イオン化水を使用して、洗浄剤などを十分にす

すいだ後、速やかに乾燥を行うこと。 

13. 洗浄後、滅菌する前に、摩耗、割れ、有害なバリ、錆び、接

合不良等がないか、外観検査を実施すること。 

* 14. 合成樹脂が使用されている器具に高圧蒸気滅菌を行う場合、

合成樹脂部分が滅菌トレイまたは金網容器等の金属部分に

直接触れないように注意すること。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 

** エム･シー･メディカル株式会社 

 電話番号：06-6222-6606 

製造元 

 アキュメッド社(アメリカ合衆国) 

 ACUMED LLC 


