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添付文書 

歯科材料05 歯科用接着充填材料 

管理医療機器   歯科用エッチング材   JMDN：36153000 

ＦＥＥＤエッチング材 
 

【禁忌・禁止】 

・本品は強酸性であるため、口腔粘膜、皮膚及び、目への

接触を避けること。 

・先端チップの再使用禁止。（*） 

 

【形状、構造及び原理等】 

［形状・構造］（*） 

形状 成分 

高粘度の青色ゲル 蒸留水、りん酸、増粘材 

 

 [原理] 

小窩裂溝封鎖材又はコンポジットレジン等の維持のために

歯の表面を処理するゲル状の酸である。 

本品に37％含まれるリン酸により歯質又は歯科修復物が

粗造され、充填物の接着力を強化する。 

 

［包装］（*） 

チャームエッチ（5ml）×３本 

先端チップ（25Gカーブ）    ×15本 

 

【使用目的又は効果】（**） 

歯又は歯科修復物のエッチング（技工専用を除く）に用い

る。 

 

【使用方法等】 

1.歯面清掃 

通法に従い、歯面清掃、消毒などを行う。 

2.除湿 

隣接組織と修復部位を隔離して保護を確実にするために、

ラバーダム等を用い、通法に従い除湿を行う。 

3.エッチング材の塗布 

本品をアプリケーターや小筆などを用いて塗布し、10秒～

30秒間放置する。 

4.水洗、乾燥 

 エッチング面を15秒間水洗し、エッチング剤を完全に洗

い流してエアー乾燥さる。 

5.接着、充填 

唾液、水、他の物質で汚染されないように注意し、処置

部位、修復材料等により適切なボンディング材、またはシ

ーリング材を塗布する。 

当該品の使用方法は添付文書に従うこと。 

 

[使用方法に関する使用上の注意] 

1.除湿が不十分な場合、脱落の原因となるので使用前には

ラバーダム装着等による除湿を行うこと。 

 

 

2.シリンジに装着する先端チップ、塗布に使用するアプリ

ケーター、筆等は、感染のおそれがあるため、患者ごとに

交換すること。 

3.エッチングした歯面に唾液、滲出液等が触れた場合には

再度エッチング処理を行うこと。 

4.本品を容器から採取した後は、速やかに容器のキャップ

を閉めること。 

5 患者の頭の上でのシリンジ操作、エッチング材の受け渡

しはしないこと。 

6.深く形成した窩洞に本品を適用する場合は、裏罩・裏装

を行うこと。 

 

【使用上の注意】 

［使用注意］ 

・本品の使用に際して必要に応じてラバーダム等の防湿処

置を行うこと。 

・本品を誤飲させないように注意すること。 

・使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避ける

こと。 

・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載に用途以外には

使用しないこと。 

・本品は、歯科医療有資格者以外は、使用しないこと。 

・先端チップは、再使用しないこと。（*） 

 

［重要な基本的注意］ 

・本品の使用により発疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、し

びれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師

の診断を受けさせること。 

・本品との接触による過敏症状の予防のため、使用に際し

ては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。 

・本品が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないよ

うに注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合、

炎症を起こす恐れがあるため、ただちに、多量の水で洗

浄すること。目に入った場合には直ちに多量の水で洗浄

し、眼科医の診断を受けさせること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 

・本品は、高温、多湿、直射日光、火気等を避けて室温で

保管すること。 

・本品は歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管

理すること。 

［有効期間］ 

製造日より２年 

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。 

[記載の使用期限は自己認証（当社データ）による] 

先端チップの再使用禁止 



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者  株式会社ビーエスエーサクライ 

住    所  名古屋市天白区高島一丁目117-1 

電 話 番 号  052-805-1181 

外国製造業者  デンキスト インク 

        DENTKIST，Inc 

国    名  韓国 

 

 


