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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 耳鼻咽喉科用カテーテル 16432001

鼻水吸引キットA

【形状・構造及び原理等】
<主要部の形状と名称>

【使用目的又は効果】

　鼻水の吸引用管状器具と、それを回収するために吸引器とともに

　使用するプラスチック製でふたによって密閉できる用具。

　本品はそれぞれ洗浄・消毒後に再使用可能である。

【使用方法等】

<組み合わせて使用する医療機器>

　本品の吸引源として組み合わせて使用可能な医療機器を下記に示す。

　詳細は製品の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

<使用環境>

　使用環境温湿度　：+5℃から+35℃　30％RHから75％RH

<使用方法>

 1.使用前

　① 鼻水ボトルを鼻水キャップに取り付けます。

　② 患者の外鼻孔に適したサイズのオリーブを選択し、鼻水キャッ
　　プに取り付けます。

　③ 吸引器に付属の吸引ホースを接続します。

　④ ホースを吸引器へ接続します。

　　 下の図はスマイルキュートミニに、鼻水吸引キットA(オリーブ
　　 玉)を取り付けた例です。

<構成>

材質／規格
部品名

構成
No.

サイズなど識別記号材質 色調

Aオリーブ極小 先端径φ6SR 半透明

Dオリーブ玉 先端径φ5.6SR 半透明

--オリーブロング 先端径φ3.3SR 半透明

-透明鼻水キャップ -PC

-鼻水ボトル -PP -
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販売名 認証番号

スマイルキュートミニ 303AHBZX00018000

【警告】

 1.医師又は医療従事者の指導に従い使用すること。

　 [誤った使い方をすると鼓膜を損傷するおそれがあります。]

 2.初めてお使いになるときや、長期間ご使用にならなかったとき

　 は必ず洗浄・消毒してから使用すること。

　 [本製品は未消毒で出荷されます。]

 3.複数の患者が使用する場合は、必ず使用する患者ごとに洗浄・

　 消毒済みのオリーブを使用すること。

　 [感染するおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

 1.鼻水の吸引以外の目的で使用しないこと。

　 [誤った使い方により、けがをするおそれがあります。]

 2.小さなお子様が使用する場合は保護者の方が必ず付き添うこと。

　 [誤った使い方により、症状が悪化するおそれがあります。]

 3.オリーブ挿入時は、鼻腔粘膜の損傷に注意すること。

　 特にオリーブロングの取扱いには注意し、無理に奥まで挿入し

　 ないこと。

　 [誤った使い方により、鼻腔粘膜を損傷させ出血のおそれがあり

　  ます。]

 4.エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌しないこと。

　 [残留、残存したエチレンオキサイドガスにより、人体に悪影響

　  を及ぼすおそれがあります。]

 5.幼児の手の届くところには置かないこと。

　 [小さな部品を飲み込む原因になります。万一、飲み込んだ場合

　  は直ちに医師にご相談ください。]

<併用医療機器>

 1.当社指定の機器以外との組み合わせでは使用しないこと。

　 [正しい吸引が行えず、症状が悪化するおそれがあります。]

材質：SR(シリコーンゴム)、PC(ポリカーボネート)、
　　　PP(ポリプロピレン)
同梱：構成0(スマイルキュートミニ用構成)
　　　オリーブロングは別売品
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注記製品例成分名(一般名)

エタノール
消毒用エタノール
イソプルパノール

シリコーンゴム製品は若干
白濁することがあります。

次亜塩素酸
ナトリウム

ミルトン
ピューラックス

0.0125%に希釈してご使
用ください。

機序・危険因子臨床症状・措置方法医療機器の名称等

本書【使用方法等】<
組み合わせて使用す
る医療機器>に記載さ
れている製品以外の
吸引器。

本製品と接続しない
こと。

正しい吸引が行えず、
症状が悪化するおそ
れがあります。

機序・危険因子臨床症状・措置方法医療機器の名称等

本書【使用方法等】<
組み合わせて使用す
る医療機器>に記載さ
れている吸引器。

本製品を接続した吸
引器の取扱いは、吸
引器の添付文書又は
取扱説明書を必ず読
み、その操作方法を
熟知したうえで使用
すること。

正しい吸引が行えず、
症状が悪化するおそ
れがあります。
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 2.使用中

　① 吸引器の添付文書又は取扱説明書に従い、吸引圧力を調整しま

　　 す。

　② 滑りをよくするため、オリーブ先端を清潔な常水(水道水)又は

　　 精製水などにつけ湿らします。

　③ 吸引時に患者の耳を保護するため、患者には口を開けさせてく

　　 ださい。

　④ オリーブ先端を患者の外鼻孔から挿入し、吸引を開始します。

　⑤ 吸引終了後は、鼻水キャップを取り外し、吸引物を捨ててくだ

　　 さい。

　⑥ 吸引器に付属されている吸引ホースや吸引瓶に吸引物が入って

　　 しまった場合は、吸引器の添付文書又は取扱説明書に従い吸引

     物を捨ててください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

 1.吸引中は感染防止のために、ディスポーザブル手袋などの装着を

 　推奨します。

 2.使用後は必ず洗浄・消毒し、清潔な場所に保管すること。

　 [雑菌が繁殖し、感染のおそれがあります。]

 3.ご不要となった本体や付属品、別売品の廃棄方法は、お住まいの

　 市区町村の指導に従うこと。

　 [環境汚染の原因になります。]

<相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)>

 1.併用禁忌(併用しないこと)

 2.併用注意(併用に注意すること)

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

  次のような環境に保管してください。

　温度：+10℃ から +60℃

　湿度：10％RH から 75％RH

　次の場所には設置及び保管しないこと。

　 ① 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所

　 ② 水のかかる場所

　 ③ ほこり、塩分、イオウ分、湿気などの多い場所

　 ④ 直接日光の当たる場所や火気の近くや車内など高温になる場

      所

<耐用期間>

　本製品の構成部品は全て消耗部品です。

　【保守・点検に係る事項】<使用者による保守点検事項>に基づき

　点検した結果、不良箇所が認められた、及び不良が疑われるとき。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

 
　 

　 
　 

 1.保守点検

   耐久性は使用状況、保管状況に著しく影響を受けるため、耐用期

　 間に差異が生じます。  

   ① 日常点検(使用前点検)として、各構成部品の外観の点検(ヒビ

　　  割れ、変形、変色、著しいキズや汚れ)を行うこと。

　 ② 洗浄・消毒した部品は、十分に水洗いを行い、速やかに乾燥

　　  させたうえ、必ず清潔な場所に保管してください。

　 ③ 点検により異常が発見された場合は使用を中止し、部品又は

　　  製品の交換をしてください。

 2.洗浄・消毒方法

 (1) オリーブ、鼻水ボトル、鼻水キャップ

　 ① 一次洗いとして、中性洗剤を清潔な常水又は精製水などで薄

　　  めた水溶液を吸引してください。

　 ② 吸引ホースを取り外し、各種オリーブ、鼻水ボトル、鼻水キ

　　　ャップをそれぞれ分解します。

　　　鼻水ボトルについているパッキンは分解しないでください。

　 ③ 中性洗剤を清潔な常水又は精製水で薄めた水溶液を用いて、

　　  柔らかいブラシやスポンジなどを使い洗浄します。

　 ④ 洗浄後は下記のいずれかの方法で消毒を行ってください。

 (2) 吸引器に付属されている吸引ホースや吸引瓶、ホース口は、吸

　　 引器の添付文書又は取扱説明書に従い洗浄・消毒を行ってくだ 

     さい。

 3.煮沸消毒方法

　 ① 各種オリーブはそれぞれ分解した状態で容器(厚手の鍋など)
　　　に入れます。

　 ② 容器の中の部品が完全につかるまで常水を入れます。

　 ③ 容器を火にかけ、沸騰させます。

　 ④ 沸騰したらそのまま15分以上煮沸します。

　 ⑤ 部品を取り出し、速やかに乾燥させます。

 4.薬液消毒方法

　 ● 各種オリーブ(SR)、鼻水ボトル(PP)、鼻水キャップ(PC)の消

　　　毒には、下記の消毒薬がご使用になれます。

　 ● 各種消毒薬の取扱いについては、消毒薬付属の添付文書又は

　　  取扱説明書に従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　製造販売元：株式会社 Sanko Medical
　            埼玉県さいたま市西区中釘652番地
　　　　　　　048-624-8121


