
【警告】

 1.口腔内を傷つけないように注意して使用すること。

 2.挿入時に嘔気、嘔吐があった場合は、無理に挿入しない

　 こと。

【禁忌・禁止】

 ・再使用禁止。

　[感染のおそれがあります]

<使用方法>

 1.オートクレーブによる滅菌をしないこと。

 2.ヒビ・割れ・変形・キズ・バリ等のあるものは、使用し

　 ないこと。

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

・右図に示すように、先端部が細く、

　順次太くなっていくネジ部とそれを

　回転させるためのハンドル部が一

　体となった構造となっている。

<材質>

・ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

・呼吸困難な患者に対して行う処置の際、気道を確保する

　ために使用される。

　(固く閉ざされた患者の口を開かせるために使用する。)

【使用方法等】

・患者の前歯の間に開口器のネジ部を挿入し、ハンドル部

　を右に回転させる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

・使用前に消毒する場合は消毒用エタノールで行うこと。

   オートクレーブ滅菌不可。
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【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

 1.40℃以下の、直射日光の当たらないところに保管すること。

 2.高温・高湿になるおそれの無い場所に保管すること。

 3.清潔な場所に保管すること。

 4.化学薬品の保管場所やガスの発生するおそれの無い場所

　 に保管すること。

<有効期間>　　

　製造後3年　[自己認証(自社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

 1.一度使用した開口器は廃棄すること。再使用不可。

 2.使用前及び1年に1度、ヒビ、割れ、変形、汚れ、キズ、

　 バリなどが無いかを点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　製造販売元：株式会社 Sanko Medical
　            埼玉県さいたま市西区中釘652番地
　　　　　　　048-624-8121

再使用禁止


