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機械器具13 聴診器

一般医療機器 機械式聴診器 (13755000)

MDF ステソスコープ

【禁忌・禁止】

1. 本製品を改造、分解しないでください。
2. 製品が破損するおそれがあるので、チューブを

折り曲げないでください。
3. 使用前は製品の構成部が正しく確実に接続されて

いるか確認してから使用ください。

4. 使用前に破損又は破損のおそれがある場合は
使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は Y 形状の耳管及びチューブ、イヤーチップ、

採音部のチェストピースから構成される機械式聴診器である。

形状

(代表例)

①イヤーチップ ②耳管 ③Y チューブ

④チェストピース ⑤ベル ⑥ベルリング

⑦ダイアフラム ⑧ダイアフラムリング

⑨チェストピースステム

原理

採音部のチェストピースで集めた音をチューブ、耳管を
通して使用者の両耳に伝える。

【使用目的又は効果】

心臓及び肺等の音を聴くために用いる機械式の聴取装置
である。

【使用方法等】

使用方法

1. 耳管を正しい方向になるようにし、イヤーチップを

両耳に挿入する。
2. 体表にチェストピースの採音部をあてがい聴診する。

3. デュアルヘッドタイプの聴診器は、チェストピースに
高周波音を検出するダイアフラム側と、低周波音を
検出するベル側の両面に採音部を有する。

聴診の用途に合わせ、採音部側にチェストピースステ
ムのインジケータを合わせた後、聴診する。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外で使用しないこと。

2. 健常な皮膚以外にチェストピースをあてないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・本品は、直射日光、高温多湿、水濡れ等を避け保管
すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

・毎回使用前に、聴診器全体を清潔にすること。
・清潔なコットン製の布または綿棒とイソプロピル

アルコール液を用いて、汚れた部分をすべて拭き

取ること。
・本品を過度の熱、冷気、溶剤、湿気及び油/(皮膚から

分泌される)脂質に長時間さらさないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
サンタメディカル株式会社

〒174-0072
東京都板橋区南常盤台一丁目 11 番 7 号 MT ビル 302
TEL：03-5926-9520

製造業者：
MDF Instruments Medifriend Inc. (中国)
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