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機械器具 ６５ 歯科用充填器 

一般医療機器 歯科用練成充填形成器（41861000） 

ジーシー シーラントアプリケーター 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

全長 126mm 

 

材質 

・ ステンレス鋼（ニッケルメッキ） 

 

【使用目的又は効果】 

１） 小窩裂溝、窩洞及び欠損部位への充填修復に使用する。 

 

【使用方法等】 

１） 使用前に必ず滅菌を行います。滅菌はオートクレーブ、ケミ

クレーブ、EOG にて行います。オートクレーブは 115～118℃

で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれ

かの条件で行います。ケミクレーブ、EOG は製造業者の指示

に従って使用します。 

２） 先端に材料を付着させ、適用部位に材料を塗布します。 

 

［使用方法に関連する使用上の注意］ 

１） 本品は、必ず使用前に傷・バリなどがないことを確認するこ

と。 

２） 破折の原因になるので、無理な角度や力で操作しないこと。 

３） 本品は先端が非常に鋭利な為、使用の際には取り扱いに注意

すること。 

 

【使用上の注意】 

１） 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 
① 薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴が

ある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても

問診を行い、慎重に適用すること。 

 

２） 重要な基本的注意 
① 使用前に滅菌すること。 

② 140℃以上で変色する恐れがあるので、滅菌時の温度及び乾燥

時の温度を 140℃以上に上昇させないこと。 

③ 再使用する際は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した

あとオートクレーブ、ケミクレーブ又はＥＯＧによる滅菌を

すること。なお、塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消

毒は行わないこと。また、その他の消毒剤に長時間浸漬する

場合は錆びる恐れがあるので、防錆剤を添加すること。 

④ 清掃液・消毒剤・滅菌器については、各製造業者の指示に従

い、正しく使用すること。 

⑤ 本品は、清掃時にワイヤーブラシ・ヤスリなどの鋼製工具を

使用しないこと（錆の発生、破損、性能・品質などの低下に

繋がります）。 

⑥ 事故・破損などの原因になるので、細工加工は行わないこと。 

⑦ 他の製品と混用しないこと。 

⑧ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しな

いこと。 

⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

⑩ ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のあ

る患者には使用しないこと。 

⑪ 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、

使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。 

⑫ 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者

は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起

こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けるこ

と。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 

・ 本品は、錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管し

ない。 

・ 本品は、湿度の高い場所に長時間保管すると錆びる恐れがあ

るので、乾燥した場所に保管する。 

・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管

理する。 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用後、洗剤を用いて洗浄し、使用前と同条件で滅菌する。 

 

［使用者による保守点検事項］ 

１） 再使用する際には、使用後できるだけ早く、清掃液を用いて

付着物を除去し、滅菌を行う。 

２） 乾熱滅菌、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤は使用し

ない。 

３） 清掃液・滅菌器については、各製造業者の指示に従い、正し

く使用する。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 ： 株式会社ジーシー 

 

発売元 ： 株式会社ジーシー 

住所 ： 〒113－0033 

  東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号 

電話番号 ： （お客様窓口）0120-416480 

 

03095200 


