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歯科材料 ０２ 歯冠材料 

管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料（70823000） 

ジーシー イニシャル ＩＱ ラスターペースト 
 

 
【形状・構造及び原理等】 

形状・構造 

本品は、セラミックス系歯科修復物等の色調調整を行うた
めのペースト陶材、粉末陶材、希釈液から構成されている。 

 

本品は、以下の陶材、希釈液があり、記載の成分を含有する。 

陶 材 形 状 主成分 

ニュートラル 

ペースト 
長石、 
アルコール類 

ボディ 

エナメルエフェクト 

ガムシェード 

ステインモディファイヤ― 粉末 長石 

希釈液 形 状 主成分 

ディルーティングリキッド 
液体 アルコール類 

リフレッシュリキッド 

 

[色調]* 

品名 色品種番号 

ニュートラル L-N 

ボディ L-A、L-B、L-C、L-D 

エナメルエフェクト 
L-1、L-2、L-3、L-4、 
L-5、L-6、L-7、L-8、 

L-9、L-10、L-V 

ガムシェード G-23、G-24、G-34、G-35、G-36 

ステインモディファイヤ― LP-M1、LP-M2、LP-M3、LP-M4 

 

原理 
ペースト陶材又は粉末陶材を追加調整したペースト陶材を必
要に応じて希釈液で希釈し、セラミックス系修復物に塗布し

て、焼成することにより色調調整を行う。 

 
【使用目的又は効果】 

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いる。 
 

【使用方法等】 

本品をセラミックス系歯科修復物等に塗布し、歯科技工用ポー
セレン焼成炉で焼成します。粘度が高い場合は、ディルーティ
ングリキッドで流動性を高めます。 

また、容器内のペーストの乾燥が進んだ場合は、リフレッシュ
リキッドを用います。 
本品の適用及び焼成は、使用する母材の説明書に従います。 

 
［使用方法に関連する使用上の注意］ 

１） ペーストは、使用前にプラスチック製のスパチュラで攪拌

すること。保管期間が長くなっている場合は、希釈液を適
量加えて、元の稠度に戻すこと。 

２） ペーストの容器は、使用後すぐに蓋をすること。 

 
【使用上の注意】 

１） 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 

薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴
がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなく
ても問診を行い、慎重に適用すること。 

 

２） 重要な基本的注意 
① 本品（ペースト、液）及び、希釈したペーストは、目に入

らないよう注意すること。万一、目に入ったときは、直ぐ
に多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。 

② 患者への装着時には良く洗浄し、汚染物質を除去すること。 

③ ディルーティングリキッドによる希釈は、ペーストがゲル
状をとどめる程度とすること。希釈し過ぎは、焼成後の光
沢が減少します。 

④ ディルーティングリキッドによる希釈は、ペーストを採取
してから行い、容器に直接入れないこと。 

⑤ リフレッシュリキッドは、使用前によく振ること。 

⑥ リフレッシュリキッドの添加は、ゲル状となる程度にとど
めること。 

⑦ 本品の切削・研磨作業などの際には、粉塵による人体への

影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマ
スクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。 

⑧ 本品の切削・研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護め

がねなどを使用すること。 
⑨ 患者への装着の際には、ラバーダムを使用すること。 
⑩ 患者への装着の際には、適切なセメント材（レジンセメン

トなど）を用いて装着すること。 
⑪ 他の製品と混用しないこと。 
⑫ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用し

ないこと。 
⑬ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 
⑭ 本品については、試験による MR安全性評価を実施していな

い。（自己認証による）** 
 
【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 
・ 本品の希釈液は高温場所での保管、蓋をとったままの保管

は避ける。 

・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・
管理する。 

 

［有効期限］* 
本品は、包装に記載の使用期限※までに使用する。 
※ （例 EXP.２０２４－０２ は 

  使用期限２０２４年 ２月 を示す。） 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 ： 株式会社ジーシー 
主たる設計元 ： クレマ社（オーストリア共和国） 
  KLEMA Dentalprodukte GmbH 

 
発売元 ： 株式会社ジーシー 
住所 ： 〒113－0033 

  東京都文京区本郷 3 丁目 2番 14号 
電話番号 ： （お客様窓口）0120-416480 
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 使用説明書を必ずご参照下さい。 
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