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 * 2022年 07月 第 2 版 

承認番号：22600BZX00494000 

医療用品 ０４ 整形用品 

高度管理医療機器 歯科用インプラントアバットメント （70910000） 

ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅳ 
（FD アバットメント Ti、UCLAアバットメントスクリュー） 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

１） 再使用禁止 

２） 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎
などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 
本品は、フィクスチャーに装着する FD アバットメント Ti（A）、
及びこれをフィクスチャーに締結するためのスクリューである

UCLA アバットメントスクリュー（B）からなる。 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
［材質］ 
 

 
 
 

 
 
 

 
［部品名］ 

φ3FD アバットメント Ti 

φ3UCLA アバットメントスクリュー 

 

［原理］ 
歯肉の治癒後にフィクスチャーに装着し、最終補綴物とのセメン
ト固定部を歯肉縁上に形成する。 

 
【使用目的又は効果】 

本品は、顎骨に直接埋入し、咬合機能を回復させるインプラント

システムのうち、最終補綴物との固定部を軟組織上に形成するた
めの補綴用部品である。 

 

【使用方法等】 
１） 骨の穿孔：歯肉を切開して骨を露出し、骨量、骨質、隣在歯

の状態などから選択される、フィクスチャーの形態、径、長

さに対応したドリル※１ステップによって、2000 回転数／分
以下で、埋入のための穿孔を行います。 

２） フィクスチャーの埋入：セティオ Plus※２の埋入用溝に埋入
用ドライバー※３を嵌合させ、25 回転数／分以下の低速で埋

入します。埋入は、プラットフォームが骨頂より 0.5mm低い
位置、或いは骨頂の位置に達する深さまで行います。埋入ト
ルクは 50 N･cmを越えないことを確認します。 

３） カバースクリューの装着：骨に埋入されたフィクスチャーの
上部を保護するためにカバースクリュー※２をフィクスチャー
に装着し、歯肉を縫合します（２回法）。負荷をかけない骨

の治癒期間を下顎で３ヶ月、上顎で６ヶ月とり、フィクス
チャーとのオッセオインテグレーションを待ちます。 
なお、この段階でカバースクリューを装着する代わりに、

ヒーリングアバットメント※２を装着して歯肉を縫合するこ
ともできます（１回法）。この場合には、フィクスチャー径、
歯肉の厚み、補綴物の締結方式及び補綴物のサイズに対応し

たヒーリングアバットメントを 10 N･cm のトルクで装着し、
骨の治癒期間を下顎で３ヶ月、上顎で６ヶ月とります。この
場合には、カバースクリュー除去のための手術４）は行いま

せん。 
４） カバースクリューの除去：オッセオインテグレーションを獲

得した後に歯肉に再び切開を加え、フィクスチャーに締結さ

れていたカバースクリューを除去します。次に、対応する
ヒーリングアバットメントをフィクスチャーに締結して歯
肉を縫合し、歯肉の治癒と歯肉の形態付与を行います。歯肉

の治癒期間中に患者は暫間義歯を装着します。 
５） フィクスチャーレベルの印象採得：歯肉の治癒後に、暫間義

歯を取り外してヒーリングアバットメントを除去します。

フィクスチャー及び補綴物のサイズに応じたフィクスチャー
インプレッションコーピング※４を用いてフィクスチャーレ
ベルの印象採得を行い、作業模型を作製します。 

６） ワックスパターンの築盛及び計測：作業模型上にフィクス
チャーガイドピンを用いてワキシングベース※４を装着し、隣
在歯、咬合関係などを考慮して適切な設計となるよう、ワッ

クスを築盛して支台模型※５を作製します。ワキシングベース
上に築盛されたワックス支台模型の形態を、非接触式計測器
にて計測します。 

７） アバットメントの削合：計測データを基に FD アバットメン
ト Ti（A）を CAD/CAM 装置にて削合し、ワックス支台通りに
形成を行ないます。 

８） 支台の印象採得及び作業模型の作製：削合された FD アバッ
トメント Ti を UCLA アバットメントスクリュー（B）を用い
て口腔内のフィクスチャーに 20 N・cm のトルクで締結し、

支台の印象採得を行い、作業模型を作製します。（支台の印
象採得を行わずに作業模型上で補綴物まで作製することも
可能です。）一方、患者には、チェアサイドで暫間補綴物を

作製し、仮着材でこれを支台に固定します。 
９） 補綴物の作製及び装着：作業模型上の支台で作製したワック

スパターンを埋没・鋳造・研磨し補綴物を作製するか、又は

ワックスパターンを基に CAD/CAM装置等で補綴物を作製しま
す。作製した補綴物は、仮着材を用いて支台となったアバッ
トメントに固定します。 
 

※１： 販売名「ジーシー インプラント ＲｅⅡ・ドリルシステム」 
（認証番号：223AGBZX00205000） 

※２： 販売名「ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅲ」（承認番号：22600BZX00167000） 
販売名「ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ ⅩⅠ」（承認番号：22800BZX00058000） 

※３： 販売名「ジーシーインプラントＲｅⅡ・外科用インスツルメント フィクスチャードライバー」 
（認証番号：225AGBZX00068000） 
販売名「ジーシーインプラント Ｒｅ・外科用インスツルメント トルクレンチ用フィクスチャー
ドライバーＥＸ Ｐｌｕｓ」（届出番号：09B2X00010G00060） 

※４： 販売名「ジーシー インプラント Ｒｅ・補綴用コンポーネント」 
（届出番号：13B1X00155000224） 
販売名「ジーシー インプラント Ｒｅ・技工用コンポーネント」 
（届出番号：13B1X00155000225） 

※５： 削合（築盛）範囲 
厚み：0.4mm 以上、全長：12.5mm 以下、角度：30°以下 

（A）の CAD/CAM による加工

例 

フィクスチャー 

（B） 

 

部位 名称 原材料と金属成分 

（A） FD アバットメント Ti 

チタン合金： 

チタン、アルミニウム、

バナジウム、鉄 

（B） 
UCLA アバットメント 

スクリュー 

チタン合金： 

チタン、アルミニウム、

バナジウム、鉄 

 

セティオ用 
（A） 

左：底面図 

右：側面図（一部断面） 

20004487 
200543AW 

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。 詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。 
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［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

１） 本品の最終締結は、専用の UCLA アバットメントスクリュー
にて 20 N･cm のトルクで行うこと。 

２） アバットメントの設計をする際には、補綴物のマージンを歯

肉縁下深くに設定しないこと。［マージンを歯肉縁下深くに
設定した場合には、清掃性の不良及び余剰セメントの除去が
困難になることがあります。］ 

３） 購入時は未滅菌のため、本品をフィクスチャーに装着する際
には、あらかじめ本品を適切に滅菌すること。** 

４） 本品を削合する必要がある場合には、カーバイトバー、カー

ボランダムなどで粗仕上げを行い、シリコーンポイントなど
で最終仕上げを行うこと。 

５） 本品を取り扱う際には、本品のカラー部、他のコンポーネン

トとの接触面などに傷を付けないように注意すること。 
６） 本品への補綴物の固定には、仮着材を使用すること。［合着

セメントを使用した場合には、補綴物の取り外しが困難にな

ることがあります。］ 
７） 本品をフィクスチャーに装着する際には、本品とフィクス

チャーとの間に軟組織、骨などの介在がなく、完全に適合し

ていることを確認した上で行うこと。 
 
【使用上の注意】 

１） 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 
① 薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴が

ある患者には、本品及び類似品に対して過敏症がなくても問

診を行い、慎重に適用すること。 
 

２） 重要な基本的注意 

① 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使
用を中止し、医師の診断を受けさせること。 

② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術

者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を
起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受ける
こと。 

③ 本品を口腔内で削合しないこと。［口腔内で削合した場合には、
フィクスチャーのオッセオインテグレーションが喪失する可
能性があります。］ 

④ 本品の使用に際しては、使用前にインプラントセミナー等に
参加するなど、必要な知識及び技術を確実に習得すること。
また、必ずジーシーインプラントシステムマニュアルを参照

の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。 
⑤ 補綴物を装着後、余剰セメントは完全に除去すること。また、

使用するセメントの添付文書の使用方法、注意事項を確認し

てから使用すること。 
⑥ 本品を用いて補綴物を設計する際には、埋入されているフィ

クスチャーに過度の側方力、又はモーメントがかからないよ

うに設計すること。［過度の側方力、又はモーメントが作用し
た場合には、スクリューの破折、補綴物の破損、フィクス
チャーのオッセオインテグレーションの喪失などをきたす可

能性があります。］ 
⑦ 開封後の本品に、損傷、汚れなどがないことを確認してから

使用すること。損傷、汚れなどが認められた場合には、使用

を中止すること。 
⑧ 本品を削合する必要がある場合には、公的機関が認可した防

塵マスク、保護めがねなどを着用すること。［切削粉などによ

る人体への影響を避けるため］ 
⑨ 滅菌はオートクレーブで行うこと。（115～118℃で 30 分、121

～124℃で 15 分、又は 126～132℃で 10 分のいずれかの条件

で行ってください。） なお、乾熱滅菌は、高温になり、劣化
の原因になるため、使用しないこと。 

⑩ 本品を装着する際には、患者の口腔内への落下による誤飲を

起こさないように注意すること。 
⑪ UCLAアバットメントスクリューの締結には、専用のドライバー

を用い、ドライバーの先端部を締結用溝に完全に装着して締

結すること。 
⑫ 本品は、専用コンポーネントに対して使用すること。 
⑬ 術後は定期的に患者の診査を行い、UCLA アバットメントスク

リューの締結状態の確認後、必要に応じて咬合調整、口腔内
清掃の指導など、適切な処置を施すこと。 

⑭ 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していな

い。* 

⑮ 本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントシス

テムマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。 
⑯ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 
 

３） 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）** 
洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカー
の指示に従い、正しく使用すること。 

洗浄剤は下記のものをお薦めします。 
・ 防錆効果のある洗浄剤、酵素系洗浄剤（ジーシー ハイ
ジーンウォッシュなど） 

 
４） 不具合・有害事象  
［有害事象］ 

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金
属アレルギー疾患） 
 

【保管方法及び有効期間等】 
［保管方法］ 

１） 本品は、高温、多湿、直射日光を避けて保管する。 

２） 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管
理する。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売元 ： 株式会社ジーシー 
主たる設計元 ： 株式会社ジーシー 

 
発売元 ： 株式会社ジーシー 
住所 ： 〒113-0033 

  東京都文京区本郷３丁目２番 14号 
電話番号 ： （お客様窓口）0120-416480 
 


