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2026年 8 月 第１版 認証番号：307AKBZX00105000 

歯科材料 ０５ 歯科用接着充填材料 
管理医療機器 歯科接着用レジンセメント (70836002)  

（歯科用象牙質接着材(42483002)、歯科金属用接着材料(70921000)、歯科セラミックス用接着材料（70815000）、 

歯科用知覚過敏抑制材料(70926000)、歯科用シーリング・コーティング材(70860000)、歯科用充填・修復材補助器具（38782000）） 

ジーシー ジーセム ユニバーサル カートリッジ 
 

 

【禁忌・禁止】 
[適用対象（患者）] 
・ メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマーに対し

て発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しな
いこと。 

[併用医療機器] 

・ 併用禁忌：ユージノール系製剤、過酸化水素水、ＥＤＴＡ水溶
液、ポリアクリル酸系歯面処理材。（相互作用の項参照） 

 

【形状・構造及び原理等】 
形状： 

構成品 性状 

セメント ペースト状（カートリッジ入） 

 
主成分： 

セメント 

Ａペースト 

フルオロアルミノシリケートガラス、 

メタクリル酸エステル、重合開始剤 

セメント 

Ｂペースト 

シリカフィラー、メタクリル酸エステル、リ

ン酸エステル系モノマー、重合開始剤 
 
色調 

ユニバーサル、トランスルーセント、オペーク、ホワイトオペーク 
 

原理 
ジーシー ＣＤディスペンサーⅢ等に固定され、Ａペースト
とＢペーストが押し出される。ＡペーストとＢペーストの練

和による化学重合反応、及び光照射による光重合反応にて、
重合、硬化する。 

 

種類 
タイプ１（歯との接着性あり） 
クラス３（デュアルキュア型レジン） 

 
特性 

項目 規格 参考値 

操作時間
（23℃） 

60 秒以上 2分 45秒 

硬化時間
（37℃） 

10 分以下 4分 00秒 

X 線造影性 

同じ厚さのアルミニウ
ムの X 線造影性以上 
（象牙質の X 線造影性

以上を示す） 

－ 

※試験方法： JIS T 6611 

 
【使用目的又は効果】 
・金属、セラミックス、レジン製の歯冠修復物や欠損歯科修復物、

補綴装置、歯科装置、歯質のいずれかの相互間の接着に使用する。 
 
ジーシー ＣＤディスペンサーⅢ 

専用のカートリッジを装着し、カートリッジ内のペーストの必
要量を所定の比率で採取する。 
 

【使用方法等】 
１） 窩洞・支台歯、インプラントアバットメント又はフレームの

前処理 

(１) インレー、アンレー、クラウン、ブリッジの症例 
①仮封材、仮着材等を除去します。歯面に残った仮封材、仮着
材は、超音波スケーラー等で機械的に除去します。 

②通法に従い、水洗・乾燥します。 
③強い接着性を必要とする場合、ジーシー Ｇ－ボンド ユ
ニバーサル又は歯科接着用レジンセメント「ジーシー ジー

セム ＯＮＥ（認証番号：228AKBZX00104000）」の構成品であ
る接着強化プライマーを使用します。その際は使用する製品
の電子添文に従い、窩洞・支台歯の前処理を行います。 

(２) レジンコア・メタルコアの症例 
①通法に従い、根管形成、根管充填を行います。 
②強い接着性を必要とする場合、ジーシー Ｇ－ボンド ユ

ニバーサル又はジーシー ジーセム ＯＮＥ 接着強化プラ
イマーを使用します。その際は使用する製品の電子添文に従
い、髄腔・根管の前処理を行います。 

液が残っている場合は充分な接着力が得られませんので、
ペーパーポイント等を併用し、確実に液だまりを除去します。
ジーシー ジーセム ＯＮＥ 接着強化プライマーの場合は

乾燥を行います。 
(３) 接着ブリッジ・ラミネートベニアの症例 
①仮封材、仮着材等を除去した後、水洗・乾燥します。 

②エナメル質に、リン酸エッチングを 10秒間行います。通法
に従い、水洗・乾燥します。 
③被着面の前処理材としてジーシー Ｇ－ボンド ユニバー

サル又はジーシー ジーセム ＯＮＥ 接着強化プライマー
を使用します。その際は使用する製品の電子添文に従い、被
着面の前処理を行います。 

(４) インプラントの症例 
①インプラントアバットメント又はフレームの添付文書に
従って、補綴装置の試適及び前処理を行います。 

２） 補綴装置の前処理 
(１) 金属、ジルコニア、アルミナ 
①アルミナ粒子を用いて、サンドブラスト処理を行います。 

②超音波洗浄・乾燥を行います。 
③試適後の被着面には唾液やタンパク質が付着しているため、
リン酸エッチング処理（30 秒）にて洗浄を行い、充分に水洗、

乾燥します。 
(２) ハイブリッドレジン（ＣＡＤ／ＣＡＭ冠を含む） 
①アルミナ粒子を用いて、補綴装置の電子添文で指定の条件

にてサンドブラスト処理を行います。 
②超音波洗浄・乾燥を行います。 
③試適後の被着面には唾液やタンパク質が付着しているため、

リン酸エッチング処理（30 秒）にて洗浄を行い、充分に水洗、
乾燥します。 
④歯科セラミックス用接着材料（ジーシー Ｇ－ボンド ユ

ニバーサル等）を適用することも可能です。その際は使用す
る製品の電子添文に従います。 

(３) ガラスセラミックス(ラミネートベニアを含む) 

①必要に応じて、被着面のエッチング処理を行います。 
②超音波洗浄・乾燥を行います。 
③試適後の被着面には唾液やタンパク質が付着しているため、

リン酸エッチング処理（30 秒）にて洗浄を行い、充分に水洗、
乾燥します。 
④歯科セラミックス用接着材料（ジーシー Ｇ－ボンド ユ

ニバーサル等）を適用することも可能です。その際は使用す
る製品の電子添文に従います。 

(４) レジンコア・メタルコア 

①アルミナ粒子を用いて、サンドブラスト処理を行います。 
②超音波洗浄・乾燥を行います。 
③レジンコアには歯科セラミックス用接着材料、メタルコア

には歯科金属用接着材料（ジーシー Ｇ－ボンド ユニバー
サル等）を適用することも可能です。その際は使用する製品
の電子添文に従い前処理を行います。 
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(５) ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン樹脂） 

①アルミナ粒子を用いて、補綴装置の電子添文に指定の条件
にて、被着面のサンドブラスト処理を行います。 
②超音波洗浄・乾燥を行います。 

③補綴装置又はプライマーの電子添文に従って前処理を行い
ます。また、前処理材としてジーシー Ｇ－ボンド ユニバー
サルを適用することも可能です。その際は、ジーシー Ｇ－

ボンド ユニバーサルを塗布後に、必要に応じてエアーブ
ローを行い、その後光照射を行います。光照射条件はジーシー 
Ｇ－ボンド ユニバーサルの添付文書に記載の条件を参照し

てください。 
３） セメントの押し出し 

ジーシー ＣＤディスペンサーⅢにカートリッジを装着し

た後、キャップを外し、レバーを押して必要な量のペースト
を押し出した後、ジーシー ＣＤディスペンサーⅢを立てる
ようにしてすり切ります。 

４） セメントの練和 
付属の練和紙にペーストを採取し、プラスチックヘラを用い、
練和紙を広く使って、円を描くように少し強めの力で 10 秒

間、しっかり練り込みます。 
５） 補綴装置の合着 

補綴装置の被着面に、練和されたセメントペーストを塗布し

ます。セメントの塗布は、必ず先に補綴装置に対して行いま
す。支台歯面に先に塗布すると、口腔内の温度によりセメン
トの硬化が進み、充分な操作時間が得られない場合があります。 

セメントがジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル又はジー
シー ジーセム ＯＮＥ 接着強化プライマーを塗布した
面に接すると硬化が促進（タッチキュア）されるため、特に

ラミネートベニアの症例などでは速やかに装着操作を行い
ます。 

６） 余剰セメントの除去 

補綴装置を口腔内に装着後、適切に装着・圧接されているこ
とを確認してから、余剰セメントの除去を行います。余剰セ
メントに２～３秒程度（ハロゲン、ＬＥＤ）の光照射を行い、

半硬化させて補綴装置が動かないよう保持しながら、除去を
行います。光照射が難しい場合は、口腔内装着後１分程度か
ら１分 30 秒の間に補綴装置が動かないよう保持しながら、

半硬化した余剰セメントを探針等で除去します。なお余剰
セメントの半硬化までの時間は、周囲の環境（光・温度）に
よって異なります。 

補綴装置のマージン部にセメントが露出する場合には、余剰
セメント除去後、マージン部に各方向（舌側・唇側等）から
光照射を行います。光照射時間は、最終硬化時の操作方法を

参照します。 
模型上でインプラントアバットメント又はフレーム上に補
綴装置を装着する際は、装着後２分 30 秒程度から３分程度

の間に補綴装置が動かないように保持しながら、半硬化した
余剰セメントを除去します。 

７） セメントの最終硬化 

余剰セメント除去後４分間保持して、セメントを最終硬化さ
せます。修復物、装置が光透過性であり、セメント層まで充
分光が到達する場合には、光照射により最終硬化が可能です。

光照射は下記表の照射時間を目安に、未重合部分が生じない
よう補綴装置の各方向から行います。 
模型上でインプラントアバットメント又はフレーム上に補

綴装置を装着する際は、余剰セメント除去後６分間保持して、
セメントを最終硬化させます。補綴装置が光透過性であり、
セメント層まで充分光が到達する場合には、歯科技工用重合

装置（ジーシー ラボライト ＤＵＯのフルモード 90秒等）
を用いた光照射により最終硬化が可能です。 

 
＜歯科重合用光照射器と光照射時間＞ 

歯科重合用光照射器 照射時間 

ハロゲンランプ歯科重合用光照射器 20 秒 

ＬＥＤ歯科重合用光照射器 
（700 mW/cm2以上) ※１ 

10 秒 

ＬＥＤ歯科重合用光照射器 
（2000 mW/cm2以上) ※２ 

6 秒 

・ハロゲンランプ歯科重合用光照射器：有効波長域が 
400〜515 nm 

・ＬＥＤ歯科重合用光照射器：光源が青色ＬＥＤで発光 
スペクトルのピークトップが 450〜480 nm 

※１：例えば 

Ｇ－ライト プリマⅡ Ｐｌｕｓ 10モード 
スリムライト Lowモード 

※２：例えば 

Ｇ－ライト プリマⅡ Ｐｌｕｓ F3モード（３秒×２回） 
スリムライト Highモード（３秒×２回） 
 

（レジンコア／メタルコアの接着の場合） 
ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル又はジーシー ジー
セム ＯＮＥ 接着強化プライマーを使用した場合は、セメ

ントペーストをコアの被着面に塗布後装着し、コアを押さえ
ながら余剰セメントを除去します。余剰セメント除去後、加
圧した状態で４分間保持します。なお余剰セメントの除去後、

メタルコアの場合でもマージン部に各方向（舌側・唇側等）
から 20 秒間光照射を行うことで、マージン部の接着を早期
に安定させることができます。支台歯形成は、４分間保持後、

直ちに行うことができます。 
 
ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル又はジーシー ジー

セム ＯＮＥ 接着強化プライマーを使用しない場合は、セ
メントペーストをコアの被着面に塗布後装着し、コアを押さ
えながら余剰セメントを除去します。余剰セメント除去後、

加圧した状態で４分間保持します。なお余剰セメントの除去
後、メタルコアの場合でもマージン部に各方向（舌側・唇側
等）から 20 秒間光照射を行うことで、マージン部の接着を早

期に安定させることができます。支台歯形成は、４分間保持
後、さらに６分（余剰セメントを除去後 10 分）経過後に行う
ことができます。 

 
本材は、ジーシー ＣＤディスペンサー、ジーシー ＣＤ
ディスペンサーⅡ、ジーシー フジルーティング ＣＤプラ

ンジャーと組み合わせてもご使用可能です。 
 
［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

１） 余剰セメントの半硬化までの時間は、周囲の環境（光・温度）
によって異なるので注意すること。 

２） ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル又はジーシー ジー

セム ＯＮＥ 接着強化プライマーを使用する場合、歯肉溝
に液だまりが残らないよう注意すること。必要に応じて、綿
球やペーパーポイントを用いて余剰な液を除去すること。

[余剰セメントを除去しにくくなるため] 
３） ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル又はジーシー ジー

セム ＯＮＥ 接着強化プライマーと接触すると硬化が促

進（タッチキュア）され、充分な操作時間が得られない場合
があるため注意すること。 

４） 接着界面に水滴等の過剰な水分が存在すると、本材の硬化・

接着を阻害する可能性があるため、確実に除去すること。 
５） 本材は、常温（15～25℃）での使用を基本とすること。室温

が高くなると操作時間が短く、室温が低くなると長くなるので

注意すること。[本材の硬化反応は温度の影響を受けるため] 
６） ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル、ジーシー ジーセム 

ＯＮＥ 接着強化プライマーに用いるアプリケーター等は

専用とし、他の製品と混用しないこと。 
７） ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル、ジーシー ジーセム 

ＯＮＥ 接着強化プライマーは揮発成分を含有するため、採

取後は直ちに密栓し、採取した液はできるだけ速やかに使用
すること。 

８） ジーシー Ｇ－ボンド ユニバーサル、ジーシー ジーセム 

ＯＮＥ 接着強化プライマーは揮発成分を含有するため、適
用時は鼻呼吸するよう患者に指導すること。 

９） 覆髄を必要とする場合は、歯科用覆髄材料等で歯髄保護を行

うこと。 
10） エアーシリンジ等を使用して歯面の乾燥を行う場合には、事

前にオイルミスト等接着阻害物質が噴射されていないこと

を確認してから使用すること。[接着阻害物質により接着力
が低下するため] 

11） 歯面に唾液などが付着した場合は、再度水洗・乾燥を行うこと。

[唾液等が接着力を低下させるため] 
12） 光硬化により余剰セメントを除去する場合は、補綴装置内部

のセメントの硬化が完了していないことがあるので、補綴装

置に過剰な力がかからないよう注意すること。 
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13） 光硬化により余剰セメントを除去する場合、硬化させすぎる

と除去しにくくなるので、光を当てすぎないこと。 
14） 無影灯の光により操作時間が短くなるので、補綴装置を口腔

内に装着する際は、必要に応じて無影灯を減光する、又は消

すこと。 
15） ペースト及び練和物は光により硬化するので、採取後はでき

るだけ早く使用すること。 

16） 光強度の弱い照射器を使用した場合、充分な硬化が得られな
いことがあるので、光強度の強い照射器を使用すること。 

17） 練和不足にならないよう、練和紙を広く使って、円を描くよ

うに少し強めの力で 10 秒間しっかり練り込むこと。 
18） カートリッジをジーシー ＣＤディスペンサーⅢに装着し、

リリースレバーの付け根部分を止まるまで押し込む際、ペー

ストがノズルから出る場合があるので、キャップは外さずに
行うこと。 

19） ジーシー ＣＤディスペンサーⅢでペースト採取時は、適切

な比率でペーストを採取するために、カートリッジは確実に
ジーシー ＣＤディスペンサーⅢに装着すること。またカート
リッジの装着は、最後まで回しきったことを確認すること。 

 
 
 
 
 

 
 
 

20） 初めて、あるいは期間をおいて使用するカートリッジは、ノ
ズル先端に空気が内在する場合があるので、最初の１回目の
押し出しで左右のペーストの先端を合わせること。ジーシー 

ＣＤディスペンサーⅢで少量採取する際、押し出しにくい場
合は１回の押し出し量を多めにしてペーストを押し出すこと。 

21） ジーシー ＣＤディスペンサーⅢでペースト採取時は、すり

切る前にジーシー ＣＤディスペンサーⅢのレバーを放し
てしまうと、押し出されたペーストがカートリッジ内部に引
き戻されてしまうので、レバーを押したままの状態ですり切

ること。 
22） カートリッジの着脱は、プッシュポールが完全にジーシー 

ＣＤディスペンサーⅢ内部に戻っていることを確かめてか

ら行うこと。[ジーシー ＣＤディスペンサーⅢを破損する可能
性があるため] 

23） 仮封・仮着材は完全に除去すること。タンニンやＨＹ剤を配

合した仮封・仮着材の除去が不充分な場合、変色する恐れが
あります。  

24） 光重合型の修復物用プライマーを併用する場合は、プライ

マーの膜厚による補綴装置の浮き上がりに注意すること。  
25） 光重合型の修復物用プライマーを併用する場合は、補綴装置

にセメントを塗布した後、速やかに装着すること。 
 
【使用上の注意】 

１） 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 
① 薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴があ

る患者には本材及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診
を行い、慎重に適用すること。 

 
２） 重要な基本的注意 
① 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、

使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。 

② 本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術
者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起
こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。 

③ 本材又は練和物が口腔粘膜、皮膚などに付着しないよう充分
注意すること。ラバーダムを使用するなど、口腔粘膜・口唇へ
の接触を防止すること（ラバーダムなどで口腔粘膜・口唇へ
の接触が防止できない部分については、ココアバター等を塗
布することをお勧めします）。口腔粘膜に付着した場合にはす
ぐに綿球等で拭き取り、操作終了後、充分に水洗すること。炎
症（白変、水疱など）が生じた場合でも、これは一過性の現象
であり短期間（１～２週間）で回復することから、炎症（白
変、水疱など）を起こした部位にはブラッシングなどの物理
的刺激を与えないように患者へ説明を行うこと。また皮膚に
付着した場合には、すぐに流水で洗浄すること。万一目に入っ
た時は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさ
せること。 

④ 本材の誤飲には充分注意すること。 

⑤ 本材の未硬化物は、直接素手で触れないこと。未硬化物に触
れる場合は、接触による過敏症を防ぐために、プラスチック
手袋、ゴム手袋等を使用すること。 

⑥ 光照射の際は保護めがね等を使用し、照射光を直視しない
こと。[目を痛める可能性がある] 

⑦ 他の製品と混用しないこと。[本材の特性が得られないため] 

⑧ 正しい計量のために、カートリッジのノズルにペーストが
付着した場合は、ガーゼなどで拭き取ること。 

⑨ 採取後は、直ちにカートリッジ及びボトルのキャップを確

実に行うこと。 
⑩ セメントが衣類に付着すると除去が困難なことから、エプ

ロンなどを使用して付着を防止すること。 

⑪ 本材は可燃性であることから、火気の近くで使用したり、火
気の近くに置いたりしないこと。また、高温となる場所（ス
トーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

テーブル、床上などにこぼしたときは、すぐに乾いた布でよ
く拭き取ること。 

⑫ 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使

用しないこと。 
⑬ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 
⑭ 本材については、試験によるMR安全性評価を実施していない。

（自己認証による） 
 

３） 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 
 （１）［併用禁忌］（併用しないこと） 

① ユージノール系製剤は、本材の硬化・接着を阻害する可能性
があるため併用しないこと。 

② 根管洗浄をする場合には、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を

使用し、使用後は充分に水洗・乾燥すること。過酸化水素水
及びＥＤＴＡ水溶液は、本材の硬化・接着を阻害する可能性
があるため併用しないこと。 

③ ポリアクリル酸系歯面処理材（ジーシー キャビティーコ
ンディショナー等）は、本材の硬化・接着を阻害する可能性
があるため使用しないこと。 

 
 （２）［併用注意］（併用に注意すること） 

① クエン酸系歯面処理材（ジーシー フジルーティング コ

ンディショナー等）は、象牙質に対して使用すると、本材の
接着を阻害する可能性があるため使用しないこと。 

② 止血剤は、本材の接着を阻害する可能性があるため、使用す

る場合は最小限に留め、被着面に付着しないよう注意すること。 
③ サホライドや知覚過敏抑制材を塗布した歯面への使用では、
歯質と充分な接着力が得られない場合があるので、留意し

て使用すること。 
 
【保管方法及び有効期間等】 
［保管方法］ 

１）暗所で保管する（4-25℃）。 
２）長期間使用しない場合は、冷蔵庫で保管する。 
３）本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管

理する。 
４）硬化不良が発生する恐れがあることから、過酸化水素水に隣

接した場所は避けて保管する。 
 
［有効期間］ 
本材は、包装に記載の使用期限※までに使用する。 
※（例 ２０３０－０９ は 

 使用期限２０３０年 ９月 を示す。） 
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