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**2017 年 8 月 改訂（第 7 版（新記載要領に基づく改訂）） 医療機器承認番号：20900BZY00431000 
*2014 年 10 月 改訂（第 6 版） 

 
医療用品 4．整形用品 

高度管理医療機器 整形外科用骨セメント（JMDN コード：35217000） 
 

エンデュランス ボーンセメント 
再使用禁止 
 

【警告】1）、2）、3） 
1． 心肺血管系疾患のある患者、全身状態不良患者、悪

性腫瘍の大腿骨転移患者、高齢者、骨粗鬆症患者、

副腎皮質ステロイド剤の投与を受けている患者、循

環血液量が減少した状態にある患者、低酸素状態に

ある患者、肥満のある患者については、血圧低下、

ときに重篤な循環不全に至るリスクが他の患者と

比較して大きいので、骨セメントの使用による有効

性がこれらリスクを上回ると判断される場合にの

み使用すること。 
2． 循環血液量を十分に保ち、できる限りより良好な全

身状態のもとに使用すること。 
3． 急な血圧低下、重篤な循環不全に備えて、緊急対応

のできる麻酔医等の監視のもとに使用すること。ま

た、患者の血圧変化等を継続的にモニターするとと

もに、重篤な循環不全に備えて治療が直ちに行える

よう必要な準備をしておくこと。 
4． 未重合のモノマーが血管内に吸収され心筋抑制等

を起こすことを予防するため、骨セメントの混合時

間を十分とり、ある程度重合するまで充填しないこ

と。 
5． 長管骨髄腔（大腿骨等）に使用する場合、塞栓にな

る可能性のある骨髄の組織（骨髄、骨片、及び血液）

を十分に除去すること。 
6． 血液や組織片が骨セメントに混じらないよう、また

骨セメント挿入中に骨髄内容物が血管系に入り込

む危険性を減らすために、骨セメントを骨に適用す

る前に骨髄腔内を洗浄し、乾燥させること。 
7． セメントガンにより骨セメントを大腿骨髄腔に充

填する場合には、未重合のモノマー、髄腔内容物の

循環器系への流入を可能な限り少なくするため、髄

腔の遠位端を栓でふさぐこと。 
8． 骨セメント充填時の大腿骨髄内圧の上昇が呼吸器、

循環器に影響するので、減圧のためのチューブを一

時的に挿入するなど、骨髄内圧上昇を最小限にする

よう注意すること。 
9． 骨セメントの未重合のモノマー成分は血圧低下を

引き起こすことがある。術中に他の原因で起こった

低血圧の上に更にモノマーによる血圧降下作用が

加わると、不整脈や虚血性心筋症を引き起こすこと

がある。 

【禁忌・禁止】 
＜使用方法＞ 

（1） 再使用禁止 
（2） 再滅菌禁止 

＜適用対象（次の患者には使用しないこと）＞ 
（1） 進行性の局所または全身の感染症または進行性

の敗血症のある患者［患部に病巣が移り、良好な

埋植結果を得られないことがある］ 
（2） 本品の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

 
* 【形状・構造及び原理等】 
 本品は整形外科において骨セメントを用いた人工関節置換

術に用いる骨セメントである。 

 1. 構成・組成 
 エンデュランス ボーンセメント 
 粉末 40g 液剤 18.88 g 入り 
 
 各種類の成分組成（％w/w）は、以下のとおりである。 

＜粉剤＞ 
ポリメチルメタクリレート 67.05 
メチルメタクリレート・スチレンコポリマー 21.10 
過酸化ベンゾイル 1.85 
硫酸バリウム 10.00 
＜液剤＞ 
メチルメタクリレート 98.00 
N, N-ジメチル-P-トルイジン 2.00 以下

ヒドロキノン 75ppm
 

 2. 原理 
 本品は、メチルメタクリレート、ポリメチルメタクリレー

ト、メチルメタクリレート・スチレンコポリマー、硫酸バ

リウムを主な原料とする。重合開始剤を含む粉剤と重合促

進剤を含む液剤を混合することにより重合し、硬化する。

関節形成術でポリマー、金属又はセラミック製等の人工関

節を生体骨に固定するために用いる。 
 

 【使用目的又は効果】 
 整形外科において骨セメントを用いた人工関節置換術に用

いる。 
 滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。 

 

 【使用方法等】 
 1. 使用方法 
 本品は、整形外科において骨セメントを用いた人工関節置

換術に使用する。本品は再使用しない。 
 

** 2. 操作方法 
 骨セメントを用いる人工関節置換術において、粉剤に液剤

を加えて混合し、人工関節の固定に使用する。 
 

 （一般的な混合及び適用手順） 
 1．手指による適用 
 液剤（モノマー）全量を粉剤（ポリマー）全量に加えて混

合する。 

 

 
 

 手に取れる状態になったら、手袋をはめた手で骨セメント

の塊を練り上げる。 
 

 

** 
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 挿入のタイミングは、医師が決める。骨セメントを混合し、

表面に艶がなくなった段階で挿入する 
  

  
 

 次に人工関節を挿入し、骨セメントが固まるまで所定の位

置にしっかりと保つ。 
 完全に硬化する前に、余分な骨セメントを取り除く。セメ

ントの硬化時間は、温度、湿度、取扱い条件によって異な

る。 

 
 

 2．セメントガンやシリンジによる適用 
 空気が混じらないように骨セメントを慎重に混合する。そ

の後、骨セメントをセメントガンのカートリッジに移し、

脱気のために放置する。少量を押し出し、表面に光沢がな

くなり、垂れ落ちない状態になったら、骨セメントを骨に

押し出す事ができる。 
 

 

  
 

 
 次に、人工関節を挿入し、骨セメントが固まるまで、所定

の位置にしっかりと保つ。完全に硬化する前に、余分な骨

セメントを取り除く。セメントの硬化時間は、温度、湿度、

取扱い条件によって異なる。 

 
** ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

（1） 臨床研究の結果により、完全な無菌状態で手術を行う

ことが絶対条件とされている。 
 * （2） 混合時には、以下のことに注意すること。 

 モノマー成分とポリマー成分は各バッチごとに配

合されているので、混合する粉剤成分と液剤成分の

ロット番号が同じであることを確かめること。 
 取扱説明書に記載されている、同一バッチのパッケ

ージ、二重包装の外装及び液剤の包装は、巡回看護

師が開封し、滅菌内容物に触れないようにして無菌

エリアに移すこと。 
 骨セメント粉剤（ポリマー）全量に液剤（モノマー）

全量を加えること。アンプルを開ける際にガラスの

破片が骨セメントに混入しないよう、混合容器の上

でアンプルを開けないこと。混合された骨セメント

の使用量は、医師の臨床的判断により、年齢にかか

わりなく個々のケースで決めること。 

 骨セメントは、熱に敏感であり、室温であれ、骨セ

メント成分や混合容器の温度であれ、温度が高いと、

骨セメントを練る時間・整復時間・硬化時間が短く

なる。反対に、温度が低いと、骨セメントを練る時

間・整復時間・硬化時間が長くなる。 
 湿度の変化が整復時間・硬化時間に影響を及ぼすこ

とがある。 
 硬化時間は、管理された環境下（温度 23℃、湿度

50％）では、11～13 分である。 
 骨セメントの保存期間によっては、硬化時間がばら

つく可能性がある。硬化時間への影響を最小限にす

るため、25℃以下で暗所に保存すること。 
 液剤成分は、揮発性かつ可燃性であるため、手術室

の換気を適度に行い、液剤成分とその蒸気を火に近

づけないこと。 
 液剤の蒸気を長期間吸入すると眠気が起き、濃縮し

た蒸気により気道と目が刺激されるので、皮膚や粘

膜に接触しないよう、注意すること。 
 液剤成分が目に入った場合には、水で十分に洗眼す

ること。 
 本品の液剤成分は、強力な脂溶性溶剤であり、過敏

な人では接触性皮膚炎を起こす可能性があるので、

手術手袋を 2 枚重ねにしたり、混合方法を守るこ

とにより、過敏反応を防ぐこと。 
 液剤成分をゴムや手術手袋と接触させないこと。 
 コンタクトレンズを装着していると、液剤成分の濃

縮蒸気により、眼刺激等の障害を生じることがある。 
（3） 骨髄腔のリーミングにより、骨セメント挿入時の平均

動脈圧に対する影響と類似の影響が見られる可能性

がある。 
（4） 骨セメント注入前にセメントリストリクターを大腿

部の必要な深さに設置することを推奨する。 
（5） 骨セメントを手指で挿入する際は、必ず骨髄腔内をベ

ントチューブ等で通気すること。 
（6） 骨セメントを挿入する際は逆行性に挿入すること。骨

髄腔近位端まで骨セメントが充填されたら、適切な圧

を髄腔へかける操作を、インプラントを挿入する時点

まで継続して行うことが推奨される。 
（7） インプラントの挿入は適切な時間で実施すること。一

般的にインプラントの挿入は、過度の変位を防ぐた

め、セメントが適切な粘度になってから行うが、セメ

ントが硬くなり、施術が完了できなくなるほど遅れな

いよう注意すること。 
（8） 骨セメントの重合及び硬化が完了するまで、人工関節

のコンポーネントを適正な位置で保持し続けること。 
（9） 術後は、以下のことに注意すること。 

 医師の裁量下で、予防目的で適当な抗生物質を定期

的に用いることが望ましい。 
 医師は、患者に、手術後に感染を併発した場合は、

直ちに医師の診断を受けるように指示すること。 
（10） セメントの硬化は発熱反応であり、放出される熱はイ

ンプラントの周辺の骨や組織を損傷する可能性があ

る。セメントの硬化中の熱放出の長期的な影響はまだ

明らかではない。 
 * （11） セメントの構成品と混合のための機器は最低でも使

用前 24 時間は対象の手術室の室温（23℃付近）にて

保管すること。セメントを冷却しないこと。 
 * （12） 本品に接着性はないが、不規則な骨面と人工関節の間

の接触面を錨着させることで固定し、骨と人工関節の

重量及び他の応力を均等に分散させることを目的と

している。 
 （13） セメントで適切に固定された人工関節は安定してお

り、耐久性があるが、病気、怪我、不適切なセメント

の挿入技術、部品の機械的不具合や潜伏感染などによ

り、セメントや片方または両方の人工関節が欠けたり、

破損するおそれがある。そのため、全ての患者に長期

的、定期的なフォローをし、異変が進行したときには、
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人工関節を取り除き、再置換手術等の適切な処置をす

ること。 
 （14） 無菌ばさみでパウダー容器を開封し、清潔で乾燥し 

た不活性な素材でできた無菌混合容器に中身を入れ

る。骨セメントの液体のアンプルを開け、中身が空に

なるまで全部混合容器の中のパウダーに均一に入れ

る。 
 

 参考情報(各温度における操作手順の目安) 
  手指による適用 

 

 
 

 
 

  セメントガンやシリンジによる適用 

 
 

 
 

 【使用上の注意】 
** 1．重要な基本的注意 

（1） 本品使用前には内容物が揃っていることを確認する

とともに、各内容物に瑕疵がないことを確認するこ

と。万一内容物の不足、瑕疵があった場合には絶対に

使用しないこと。 
（2） セメントガンシステムを使用する場合は、本品製造販

売業者の推奨するものを使用し、当該セメントガンシ

ステムの取扱説明書に従った操作を行うこと。 
 * （3） 本品の硬化時間は、バキュームミキシングシステムを

使用すると、短縮する傾向にある。バキュームミキシ

ングシステムを使用する場合には、その操作方法につ

いて、使用前に当該バキュームミキシングシステムの

取扱説明書を参照すること。 
 

** 2．不具合・有害事象 
（1） 重大な不具合 

1） 人工関節のゆるみ・変位 
（2） 重大な有害事象 

1） 血圧低下、ショック 
2） 心筋梗塞、心停止、徐脈、不整脈、脳血管障害、

突然死 
3） 感染 
4） 脂肪塞栓、深部静脈血栓症、空気塞栓 
アクリル骨セメントで最も頻繁に起こる副作用は以

下のとおり 
5） 感染 
6） 血栓性静脈炎 

 * （3） その他の有害事象 
1)  転子の滑液嚢炎 
2) 短期的心臓伝導障害 
3) 異所性新生骨 
4) 出血及び血腫 
5) 大転子分離 

6) 術後 10 日までの、血清中のγ-グルタミルトラン

スフェラーゼ（γ-GTP）の上昇 
7)  低酸素血症 
8)  気管支痙攣 
9)  組織反応 
10) 骨セメントに対するアレルギーによる発熱 
11)  深傷感染症 
下記副作用は対象としていた部位以外に骨セメント

が押し出された結果起こる 
12）血尿 
13）排尿障害 
14）膀胱瘻 
15）局所神経障害 
16）局的血管びらん及び閉塞 
17）重合中に放出される熱による疼痛の一過性悪化 
18）遅延性坐骨神経絞扼 
19）セメント重合中に発生した熱による回腸の癒着

や狭窄による消化器系閉塞 
 3．高齢者への適用 

高齢者に対しては、緊急時十分な対応のできる麻酔医等の

監視のもとに使用する等、慎重に使用すること。［高齢者は、

一般に、細胞外液量が低下していることが多く、本品の使

用にともない急な血圧低下、特に重篤な循環不全に至るリ

スクが他の患者と比較して大きい］ 
 

** 4．妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 
妊婦、産婦に対しては、生命維持にかかわる場合のみ使用

すること。［妊婦、産婦対する安全性と有効性と授乳婦の安

全性確立していない］ 
 
 5．その他の注意 

 海外の公表文献において、大腿骨頚部骨折の患者に骨セメ

ントを使用した場合、セメントレス手技と比較して死亡率

が高くなる可能性があるという報告がある。骨セメントの

使用は慎重に検討すること。 
 

 【保管方法及び有効期間等】 
 1．保管方法 
 25℃以下で、暗所に火気を避けて保管すること。 
 
 2．有効期間 
 使用期限は、外箱に表示［自己認証（自社データ）による］ 
 
 3．廃棄方法 

メタクリル酸メチルは揮発性で可燃性があり、危険物質に

分類される。そのため、有害廃棄物として適用法令に従っ

て廃棄すること。廃棄する前に余剰の骨セメントは硬化さ

せること。重合セメントと余剰のパウダーは医療廃棄物と

して廃棄すること。液体と粉末の別々の廃棄物は廃棄認可

業者を通し、地域の廃棄法令に従い廃棄すること。 
 
 【主要文献及び文献請求先】 
 1．主要文献 

1）医薬品・医療機器等安全性情報 147 号 
2）医薬品・医療機器等安全性情報 165 号 
3）医薬品・医療機器等安全性情報 216 号 

 
** 2．文献請求先 
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 
 デピューシンセス・ジャパン ジョイント リコンストラク

ション事業部 マーケティング部 
 URL：depuysynthes.jp 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
 製造販売業者: 
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

 URL：depuysynthes.jp 
 
 製造業者: 
 ・デピュー・CMW 社 
 （DePuy CMW）英国 
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