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機械器具47 注射針及び穿刺針 
*管理医療機器 カテーテル用針 32337000 

ダイモン穿刺針 
 

再使用禁止 

【警告】 

１.使用方法 

1) 門脈穿刺に注意すること。［胆道内出血、腹腔内出血に至ること

がある。] 

 

【禁忌・禁止】 

１．適用対象<患者> 

次の患者には使用しないこと。 

1) ヨード過敏症の患者「ショック症状になる危険性が高い。］ 

2) 出血傾向のある患者［胆道出血、腹腔内出血の危険性が高い。］ 

3) 高度腹水貯留の患者［腹膜炎を発症する危険性が高い。］ 

4) 急性化膿性胆管炎で十分な抗生物質が投与されていない患者 

２．使用方法 

1) 再使用禁止 

2) 再滅菌禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

1) 形状 

 
 

2) 原材料 

針管：ステンレス、フッ素（ポリテトラフルオロエチレン） 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、胆管の穿刺をするための針であり、滅菌済みであるの

で、そのまま直ちに使用できる。 
 

【使用方法等】 
一般的な使用方法 

1) 術前準備： 

通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。（消毒、麻酔含

む） 

2) 胆管の穿刺： 

超音波穿刺用プローブを用いて、穿刺針を挿入する。穿刺針を超

音波画像の針先エコーを確認しながら目標とする胆管を穿刺する。

穿刺針の内針を抜去する。この時胆汁の流出があることが多い。穿

刺針の刃面は肝門方向へ向ける。 

3) その後の手技については通常の経皮的胆管ドレナージの手技に

準じて行う。 

 

【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意 

1) 本品の無理な操作は、組織を損傷、裂傷させたり、本品が破損する

おそれがあるため注意すること。 

2) 本品の針先に注意して使用すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1) 保管方法 

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。 

 

2) 有効期間 

製造後３年［自己認証（当社データ）による］。 

（使用期限は製品ラベルに記載） 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

シルックス株式会社 

〒333-0816 埼玉県川口市差間3-32-14 

TEL：048-290-5278 


