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機械器具４９  医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器 

一般医療機器 歯科根管内異物除去器具セット （JMDN コード 70713000） 

 Zumax デンタル ツイーザー 

【形状・構造及び原理等】 

〔構成〕 

 

・ハンドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ツイーザー ヘッド 

 

 

・クリーニングアダプター 

 

 
 

〔原材料〕 

・チタン（ハンドル） 

・ステンレススチール（クリーニングアダプター、ツインザーヘッド） 

 

 

【使用目的又は効果】 

破折した根管治療器具等の根管内異物を除去する器具のセット 

 

 

【使用方法等】 

 

〔併用する医療機器〕 

シリンジ  

一般的名称「汎用注射筒(JMDN コード 13929001)」 

 

① 使用前に本品を洗浄及び滅菌すること。 

滅菌は、オートクレーブ（135℃、4 分）を推奨します。 

 

② ツイーザーヘッドとハンドルを接続し、ハンドルを操作し、ツイーザー

ヘッドで異物を把持する。 

 

③ 使用後、ツイーザーヘッドにクリーニングアダプター及び、洗浄材を充

填したシリンジを接続しツイーザーヘッドを洗浄する。 

 

【使用上の注意】  

１）使用注意  

① 本品は使用前に必ず滅菌を行うこと。  

② 本品の使用に際し、必要に応じてラバーダムなどの防湿処置を施す

こと。 

③ 本品使用の際は、眼の損傷を防ぐため、保護眼鏡等の防護処置を施

すこと。 

④ 本品は損傷、変形（錆び、傷、曲がり、汚染）、その他異常が認められ

るものは使用しないこと。 本品は破損する場合があるので、無理な角

度、過度の加圧で使用しないこと。 

 

⑤ 本品は使用後速やかに洗浄液を用いて洗浄（必要に応じて超音波洗

浄）を行い、オートクレーブ（135℃，4 分）にて滅菌すること。なお乾熱

滅菌及び塩素系の消毒液に浸漬しての滅菌は行わないこと。 

⑥ 本品は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用し

ないこと。 

⑦ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

 

２）重要な基本的注意 

① 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。 

② 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗

浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用

すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】  

〔貯蔵・保管方法〕  

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。  

 

 

【保守・点検に係る事項】  

〔洗浄〕 

① 本品をそれぞれ分解し、本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な

量の洗浄液を入れ、中性洗剤で超音波洗浄する。 

② 洗浄後は十分にすすぐこと。仕上げすすぎには、精製水を用いること

を推奨する。 

③  洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。  

④ 消毒を行う場合は、グルタラール製剤、塩素系消毒剤は使用しないこ

と。  

  

〔滅菌〕  

① 滅菌前に汚れ、傷、損傷等の有無を調べる。  

② 点検後、高圧蒸気滅菌を行なう。滅菌は 135℃で 4 分間行う。  

  

  

〔使用者による保守点検事項〕  

使用前、使用後は、破損、ひび、傷、曲がり、腐食等がないか確認し、異

常が認められるものは使用しないこと。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】   

【製造販売元】   

ペントロンジャパン株式会社  

〒140-0014  東京都品川区大井 4-13-17   

TEL. 03-5746-0316  FAX. 03-5746-0320 

 

【製造元】 

ズーマックス  メディカル社(中国) 

（Zumax Medical Co., Ltd.） 
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