
A126-5 

-1/4- 

手術手技書を必ずご参照ください

A 1 2 6 - 5

【禁忌・禁止】 

［禁忌（次の患者には適用しないこと）］ 

・重度の粉砕骨折の患者 

・金属アレルギー又は金属不耐性が認められる患者 

・感染様症状が認められる患者 

・重度の骨減少、骨粗鬆症、著しい又は急速な骨吸収、代謝

性骨疾患、癌又はその他固定を妨げるような骨の腫瘍性状

態の認められる患者 

・胸骨、脊椎骨折又は欠損の患者 

・一時的内固定材料が神経、血管又はその他の生体構造など

の重要な構造と干渉するような解剖学的位置に使用する

患者 

・埋植部位に十分な被覆組織のない患者 

・診断未確定の感染症、末期の悪性疾患又はその他の疾患等

の手術の有効性を妨げる内科的又は外科的状況では、本シ

ステムを使用しないこと。 

 

［禁止］ 

・再使用禁止 

・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［相互作用

の項参照］。 

 

【形状・構造及び原理等】 

・本品は、整形外科において大腿骨頸部、顆部及び脛骨等の

骨折時の観血的内固定に使用される骨接合用品である。 

・本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等

については包装表示ラベル又は本体に記載されているので

確認すること。 

製品名 外観 

Ti-マグナフィックス

スクリュー 
 

Ti-ワッシャー 

 

材質：チタン合金 

原理：骨折部位に本品のみ又はプレート、スクリュー、ワイ

ヤーなどを使用し固定することにより、骨折部位が整

復され癒合する。 
 

【使用目的又は効果】 

・本品は、整形外科において大腿骨頸部、顆部及び脛骨等の

骨折時の観血的内固定に使用される骨接合用品である。ま

た、滅菌済であるのでそのまま直ちに使用できる。 

 

【使用方法等】 

・大腿骨頸部骨折の場合 

①アジャスタブルピンガイドを用いてガイドピン（φ3.2mm）

が頸部の中心を通るようにイメージインテンシファイヤー

で確認しながら、図のようにガイドピンを軟骨下骨まで挿

入する。 

 

 

 

 

 

 

②パラレルピンガイドのセンターホールをピンに挿入し、パ

ラレルピンガイドを大転子部下方に当てがう。 

③パラレルピンガイドの残りの３ホールを利用してガイドピ

ンを軟骨下骨まで挿入する（頸部骨折の充分な固定には、

３本のスクリュー固定が必要）。 

 

 

 

 

 

  

 

④センターのガイドピン及びパラレルピンガイドを取り外し

た後、デプスゲージを用いて骨内のピンの長さを計測する。 

⑤前記のピンの長さの計測値より 10mm 差し引いた長さまで、

リーマーを用いて、リーミングを行う。 

⑥必要に応じてリーミングした長さまでタップを用いてタッ

ピングを行う（Ti-マグナフィックススクリューはセルフリ

ーミング、タップデザインであるので基本的にはタップは

不必要）。 

⑦パワードリルに装着したスクリュードライバージャコブス

を用いて、ピン計測器より 10mm 短い（リーミング長さと同

じ）サイズの Ti-マグナフィックススクリューを挿入する。

また、Ｔｉ-ワッシャーの使用によりスクリューヘッドの埋

没を防止できる。 

 

 

 

 

 

  

 

⑧スクリュードライバーＴハンドルを用いて Ti-マグナフィ

ックススクリューを最終的に締め、Ｘ線で確認した後ピン

を抜去する。他のスクリューも同様な操作（④〜⑧）を繰

り返す。 
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【使用上の注意】 

（1）重要な基本的注意 
・術後感染症が生じることがある。術前、術中及び術後にわ

たり感染症の予防処置を十分に行うこと。なお、感染症が

発症した場合は、適切な処置を施すこと。 
・ガイドピンが、意図しない方向に進んで周囲の組織内に進

入しないように、イメージインテンシファイヤーを用いて

ガイドピンの位置を頻繁にチェックすること。 
・中空内に骨破片（いわゆる骨屑）が集積しないように、中

空構造を持つ器械はこれを術中に除去すること。 
・骨の遷延治癒又は骨癒合不全の場合、過度の繰り返しの負

荷が発生し骨折が治癒しないうちに生体を通じすべての一

時的内固定材料に負荷が伝達される。通常の金属疲労によ

り、これらの負荷は最終的に一時的内固定材料に変形や折

損を起こす場合がある。従って骨折部位の固定は、確実な

骨癒合（臨床検査及びＸ線撮影により確認される）が得ら

れるまで継続することが重要である。 
・転子間骨折又は転子下骨折に一時的内固定材料を使用する

場合は特別な注意が必要である。この型の骨折は整復が困

難で異常に強い筋力により不均衡が生じる。その結果、他

の種類の大腿骨骨折の場合より大きな応力が一時的内固定

材料に加わる。このような応力がインプラントの変形や折

損の可能性を増大させる。患者にはこれらの危険性を知ら

せること。患者の骨が癒合するまでは確実な術後管理を行

うこと。 
・この材料の使用法及び注意、限界に関する詳細な指示を患

者に与えること。堅固な骨癒合が得られる前に部分荷重訓

練を推奨する場合には、不具合として材料の変形や折損が

起こる可能性があることを、必ず患者に警告すること。活

動的あるいは衰弱した患者、あるいは痴呆の患者で松葉杖

などの体重支持器具を正しく使用できない場合は、術後リ

ハビリテーションの間、特に合併症の危険性が高くなるの

で注意すること。 
・患部の骨の形状が利用する一時的内固定材料と適合しない

場合や輪郭付けが特に必要である場合は、輪郭付けは徐々

に行ない、かつ材料の表面に切り込みや傷などをつけない

よう細心の注意を払うこと。 
・術前計画、手術手技の知識、正しい整復、インプラントの

適切な選択と設置は、すべての一時的内固定材料の使用を

成功させるためには重要であるので注意すること。 
・内固定材料は骨が癒合するまでの間、骨折部分を安定させ

るように設計されている。癒合後、材料は機能上の役割を

果たさなくなるため抜去すること。これらの材料は正常の

活動で生じる力の伝達や荷重支持を目的としているわけで

はない。これらの材料を抜去しないと、次のような不具合

が発生する可能性があるので注意すること。 
 （a）局所的組織反応や疼痛を伴う腐食 
 （b）軟部組織や内臓あるいは関節に損傷を与える移動 
 （c）術後の外傷から更に損傷を生じる危険 
 （d）除去を困難又は不可能にする破損 
 （e）材料が原因となって起こる疼痛、不快感、異常感覚 
 （f）感染の危険性 
 （g）ストレスシールディングが原因となる骨量の低下 
 （h）抜去を困難又は不可能にする仮骨形成 
・インプラント抜去時に再骨折することがある。インプラン

ト抜去の決定は再手術によって、患者が受けるかもしれな

い危険性を考慮すること。インプラント抜去後は、再骨折

を避けるための適切な術後管理を行うこと。   

・インプラントの組み合わせが不適切である場合は、インプ

ラントの機械的機能及び寿命に悪影響を与える可能性があ

るので注意すること。組み合わせるインプラントを選択す

る場合、機械的な適合性及び金属的な適合性を考慮するこ

と。特定の材料について推奨されるボーンスクリューや、

その他器械類の適切な選択に関する情報については、弊社

カタログを参照すること。 
・患者には次の注意事項について、インフォームド・コンセ

ントを十分行うこと［重篤な不具合、有害事象が発現する

おそれがある］。 

・一時的内固定材料は、サイズ、設計、使用する合金等の

特性に限界があるため、疲労、変形、折損を受ける可能

性があること。 

・一時的内固定材料の機能と正常な骨との相違点 

・体重及び活動性が一時的内固定材料に与える影響 

・術後のあらゆる制限事項について指示を守ること。 

・本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解するこ

と。また患者の安全に細心の注意をはらい添付文書に従っ

て使用すること［重篤な不具合、有害事象が発現するおそ

れがある］。 

・インプラントの変形や折損の原因となる要因を下記に示す

ので注意すること。 

1.患者の体重及び活動性 

インプラントの不具合発生の危険性は、患者の体重及び

活動性が増大するにつれて顕著になる。この両方が金属

製一時的内固定材料に余計な応力を与えるので注意す

ること。 

2.骨癒合不全、変形癒合、遷延治癒、偽関節又は不完全癒

合 

不完全に癒合した骨折では、一時的内固定材料が変形や

折損などを起こすような応力を受ける場合があるので

注意すること。 

3.骨折特性 

多発骨折及び出血を伴う骨折は、治癒に対して有害な影

響を及ぼす。荷重訓練、歩行及び活動性に関する術後計

画はこれらの要因を考慮すること。 

4.インプラントのサイズ 

小型のプレート、その他小型の一時的内固定材料は大型

のインプラントと同様には、負荷に耐えられない可能性

がある。小型の材料を設置した患者に対しては、インプ

ラントは繰り返しの負荷により金属疲労が起こり、変形、

折損が発生したり、抜け落ちる可能性があることを警告

すること。 

 

・チタン合金又はコバルトクロム合金をステンレス鋼と併用

しないこと［ガルバニック腐食（異種金属が電解液中にて、

電位差を生じることにより起きる腐食）が発現する可能性

がある］。 

・大腿骨頭すべり症への使用はイメージによる制御が可能な

場合のみ行うこと。 

・大腿骨頸部内側骨折を固定するために使用する場合は、正

確な整復を行うことが重要である。過度の外反（180°以上）

は、無菌性壊死の原因となるので注意すること。また内反

は固定不良、整復不能などの結果をもたらすので注意する

こと。カルカーにより大腿骨頭部を支持すること。 

・スクリューは Ti−バーサフィックスⅡ（チタン製 CHS）の

スタンダード及びつば付チューブプレートの第１ホールと

顆部用チューブプレートの遠位にある２か所のキャンセラ

スホールに使用することもできる。但しつば付チューブプ

レートのつば部のスクリューホールには使用できないので

注意すること。 
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・またスクリューは Ti−バーサフィックスⅡのスタンダード

又はつば付チューブプレートのラグスクリューの直下のス

クリューホール及び顆部用チューブプレートのラグスクリ

ューの直上 2穴にも使用可能である。 

・スクリュー挿入前に骨質状態によってはリーマー（カタロ

グ番号：00−1146−020−00）、タップ（カタログ番号：

00−1146−007−00）の使用を検討すること。固い骨質の場合

リーマー、タップを必ず使用すること。スクリュー挿入時

に折損する可能性があるので注意すること。 

・正確なリーミング、タッピング及びスクリューの配置は多

元的かつ慎重にイメージインテンシファイヤーを手術時に

使用し確認すること。フリーハンドのピンガイド（カタロ

グ番号：00−1146−015−00）を使用する時は、イメージの確

認の下にピンを注意深く挿入すること。 

・大腿骨頸部の骨折を固定する際には、最低３本のスクリュ

ーが必要である。皮質骨が柔らかかったり薄かったりした

場合にスクリューヘッドが皮質から抜けてしまうのを防ぐ

ため、Ti-ワッシャーを使用することが必要である。スクリ

ューのネジ山を骨折線に掛かるように配置すると、スクリ

ューの寿命を縮めたり骨片を分散させるもとになるので避

けること。ネジ山が骨折部位の近くにある場合は、ネジ山

径（7.0mm）に近い大きさの穴を開けることにより、骨片の

分散を防止する。この型のラグスクリューテクニックを使

用する場合は、スクリューと合わせてワッシャーかプレー

トを用いる必要がある。 

・子供においては骨折部位、又は埋入箇所が成長帯の近く（大

腿骨頸部や脛骨近位部など）にある時は、長管骨の成長が

妨げられることがあるので注意すること。 

・高齢者への適応では、固定の安全性及び耐久性は骨粗鬆症

などにより、減少する場合があるので注意すること。 

・固定の安全性及び耐久性は粉砕骨折による支持性の喪失、

軟骨下の骨にネジ山が噛んでいなかったり、また非平行に

設置されたスクリュー、骨粗鬆症などにより減少する場合

があるので注意すること。 

・術前計画にはＸ線フィルム用テンプレートを使用すること。

また本品使用の際には、専用の器械を使用すること。 

・患者への情報（医師へのお願い） 

以下の｢患者への情報｣のコピーを患者に渡すか、又はその

内容を患者と話し合い、本品の使用法・限界に関する情報

を患者に理解させること。 

患者への情報 

手術で使用した（又は使用する）一時的内固定材料は、

骨折を癒合させるための金属製インプラントである。こ

の製品は骨折の治療において補助的効果がある。しかし、

この製品には生体の骨のような能力が備わっているわ

けではない。生体の骨は自己修復し柔軟で、過酷な条件

下でのみ破壊される。生体の解剖学的構造から、外科で

使用する固定材料の大きさには限界がある。大きさの限

界が固定材料の変形や折損の危険性を増大させる。これ

らの複雑な原因のため、破損した材料を早期に抜去し新

しい材料を埋植するという再手術が必要な場合もある。

従って再手術の危険性を避けるためには、医師の術後の

指示に忠実に従い、医師が許可する程度に活動を制限し、

医師の勧告を受けた期間は松葉杖などの体重支持器具

を使用すること。また来院日を守るなどの協力が非常に

大切である。 

・本品は、ＭＲ（磁気共鳴）環境における安全性・適合性の

評価は実施されていない。ＭＲＩ（磁気共鳴画像診断装置）

検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファ

クトが発生する場合がある。 
 

（2）相互作用（他の医療機器等との併用に関すること） 
・併用禁忌（併用しないこと） 
・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［専用品で

ないと設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれが

ある］。 
 
（3）不具合・有害事象 
・その他の不具合・有害事象 
・スクリューの破損は長期にわたるスクリューへの負荷によ

る金属疲労や、抜去時において過度に加えた力が原因で起

こる。 
・大腿骨頭部の軟骨下へのスクリュー挿入に伴う軟骨溶解、

痛みや関節の糜爛性変化を伴うスクリューの貫通、大腿骨

頭部の転位及び股関節面への侵食によるスクリューの位置

移動や貫通。 
・ガーデン分類タイプⅡ、Ⅲ及びⅣ骨折においては、無菌性

壊死及び骨癒合不全、変形癒合、遷延治癒、偽関節又は不

完全癒合が起こる場合がある。ガーデン分類タイプⅢ及び

Ⅳ骨折の場合は、本スクリューによって必ずしも満足の行

く結果を得られるとは限らないので注意すること。 
・整形外科用インプラント全般に次の不具合・有害事象が報

告されている。 
 ・インプラントの破損、折損、ルースニング、摩耗 
 ・インプラント摩耗粉による組織球性肉芽腫 
 ・金属アレルギー 
 ・周囲の神経障害 
 ・感染症 
 ・寛骨臼又は大腿骨への穿孔 
 ・血管系の合併症 
 ・転子部における問題 
 ・偽関節 
 ・筋肉と軟部組織の緩み 
 ・静脈血栓症 
 ・肺塞栓症 
 ・術中及び術後の骨折 
 ・疼痛 
 ・異所性骨化 
 
（4）その他の注意 
・整形外科用インプラントに用いられる種々の金属、ポリマ

ー、化学物質等の物質は、癌や他の有害な生体反応の原因

となる可能性があることが知られている。しかし、決定的

な証拠はない。癌は軟部組織からインプラントに隣接する

範囲を含む骨へ転移する可能性がある。また手術や診断（生

検）の過程やパジェット病の進行により、これらの部位に

転移する可能性もある。これらの危険性を患者に伝えるこ

と。 
 
【保管方法及び有効期間等】 
・貯蔵・保管方法 
高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所にて保管すること。 
 
・有効期間・使用の期限 
外箱に記載した表示を参照［自己認証による］。 
 
【主要文献及び文献請求先】 
・主要文献 
（1）Sharkness, C.M., Acosta, S.K., Moore, R.M., et al., 

Metallic Orthopaedic Implants and Their Possible 
Association with Cancer, Journal of Long-Term 
Effects of Medical Implants, 3(3):237-249,1993. 

（2）American Society for Testing and Materials, ASTM 
Committee F-4, Symposium on Biocompatibility of 
Particulate Implant Materials, October 31, 1990. 
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