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**2017 年 3 月（第 5 版 新記載要領に基づく改訂） 承認番号：22000BZX01264000 
*2016 年 2 月（第 4 版） 
 機械器具（58） 整形用機械器具 

管理医療機器 単回使用脊椎手術用器械 JMDN コード：70963012 

EBI ビューロックインスツルメント
  
【禁忌・禁止】 
・適用対象（次の患者には使用しないこと） 
（１）骨髄炎や敗血症等の感染症の患者〔患部に病巣が移り、良好な手術

結果が得られないため〕 
（２）オステオポローシス等の骨質、骨量が不十分な患者［折損等が発

生しやすいため］ 
（３）本品の材質について、過敏症を有する患者 
・使用方法 

（１）再使用禁止 
（２）本品の改造や加工等を行わないこと。［改造等の変更は、安全性

が担保されず、折損等の原因となるため］ 
・併用医療機器 
（１）製造販売業者が指定する製品以外と組み合わせて使用しないこと。

〔相互作用の項を参照すること〕 
 
 
【形状・構造および原理等】 

本品は脊椎手術に使用するドリルであり、形状は以下の通りである。  

尚、本添付文書に該当するサイズ等については、本体に記載されてい

るため確認すること。 

 

１．VUELOCK スクリュードリルビット ストッパー付 

 

 

 

 

 

材質：ステンレススチール （クロム及びニッケルを含有する） 

    チタン合金 

 

原理：本品は、脊椎インプラント使用時に、スクリューを挿入するための孔

を作成するドリルである。 

 

【使用目的又は効果】 

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械であり、本品は単回使

用である。 
 
【使用方法等】 
・本品は未滅菌であるため、使用前に必ず滅菌すること。 
・滅菌方法は、日本薬局方 高圧蒸気滅菌法を用いて滅菌すること。 
・使用方法（例） 
１．プレートホルダーにてプレートを把持し、プレートを頚椎に宛がい、適
切なサイズを選択する。（必要に応じ、専用のプレートベンダーを用いて、
前弯を調整する。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．タックインサーターを用いて、フィクセーションタックをスクリューホール
に挿入し、仮固定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．ドリルガイドをスクリューホールに挿入し、適切なドリルビットを使用し、
プレートが片浮きしていない状態でドリリングを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．ドリルビッドをドリルガイドのバレルに挿入し、ドリルストップがバレルに
接触するまで椎体内に挿入し、骨孔を作成する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．スクリューインサーターを用いて、スクリューを骨孔の中に挿入する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．標準的な方法で、創部を縫合する。 
 
【使用上の注意】 
１．使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 
（１）糖尿病等の代謝障害のある患者〔感染が発生し、患部の遅延治療が

発生しやすいため〕 
（２）ステロイド療法、免疫抑制剤等の全身薬物療法を受けている患者〔オ

ステオポローシス等が進行し、術後骨折が発生しやすいため〕 
（３）う歯等の局所的な感染を有する患者〔局所感染部から患部に感染巣

が移ることがあり、本品を適切に支持できないため〕 
（４）患部に重度の変形のある患者〔矯正が十分にできず、本品を適切に

使用できないため〕 
（５）患部に骨腫瘍がある患者〔本品を適切に使用できないため〕 
（６）喫煙習慣のある患者〔偽関節の形成や進行性の変性により疼痛が発

生しやすいため〕 
（７）固定に必要な自家骨が十分採取できない患者〔最終固定が十分に行

なえずインプラントの耐久性に影響を与えるため〕 
（８）再置換術の患者〔骨質の低下や骨量が減少しているため、初回手術

に比べ、良好な手術結果が得られない場合があるため〕 
（９）高齢者（「高齢者への適用」の項を参照すること） 
 
２．重要な基本的注意 
（１）【禁忌・禁止】を熟読の上、使用すること。 
（２）開封後使用前に、本品に不具合が無いことを確認し、異常が確認され

た場合は、使用しないこと。 
（３）使用後は、ドリルの先端部の確認を行い、ドリルに破損・折損が認めら

れた場合には、患者体内に遺残していないか確認すること。 

再使用禁止 

ロッキングリングが回転するこ
とを確認する。 

スナップするまで挿入する。
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（４）使用後は感染防止に留意し、適切な方法で処分すること。 
（５）術前の注意 
・医師は、X 線、MRI 画像診断等により、本品の形状が脊椎と解剖学的に
適合しているか検討すること。 

・本品を含む器械器具は使用する前に洗浄し、滅菌すること。 
（６）術中の注意 
・術中、術後の感染症を防止するため適切な処置を行うこと。 
・鋭利な医療機器を取り扱う場合は、外科用手袋に穴が開かないように注
意すること。 

・医療行為であっても、本品の性能・能力を超える用途で使用しないこと。 
・破損・変形等の不具合の原因となるため、本品の状態を常に観察し、使
用時に過度な力を加えないこと。 

・骨の形状を切削する場合には、切削は慎重に行い、インプラントに疵が
付かないよう慎重に行うこと。 

・脊髄及び神経根の周囲には、常に細心の注意を払うこと。 
・椎体前方の骨棘は、完全に取り除いてからプレートを設置すること。 
・プレートのスクリューホールが椎体の適切な位置に設置されていることを
確認すること。 

・使用するスクリューのカラーと同色のドリルビットを使用すること。 

・通常の使用では、対側皮質まで到達させないこと。 

・ドリルビットをドリルガイドの円筒部分に挿入して、ドリルストップが許容す

る深さまで、前方椎体をドリリングすること。 

・ドリルガイドを外す際には、ガイドを内側に倒すようにして行うこと。 

・折損した場合は、患者体内から抜去すること。〔遺残した場合、摘出の為

の再手術が必要となるため〕 

・ドリリングを行う前に、ドリルガイドが適切にプレート内に収まっているか確

認すること。〔スクリューがプレートのロッキング機構に収まらない状態に

なるため〕 
（７）術後の注意 
・医師は、患者にリハビリテーション、今後の治療、生活上の制限の注意
事項を文書と共に説明すること。 

 
３．相互作用 
（１）併用禁忌・禁止（併用しないこと） 

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

他社製の手術用機械
及びインプラント 
 

インプラントのゆるみ
が現れるおそれがあ
る。 

インプラントの固定が
不確実になる。 

 
４．不具合・有害事象 

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、
直ちに適切な処置を行うこと。 
（１）重大な不具合 

・変形 
・折損、破損 

 
（２）重大な有害事象 

・骨折 
・骨穿孔 
・骨壊死 
・疼痛 
・麻痺 
・血管損傷 
・神経損傷 
・神経障害 
・感染症 
・硬膜裂傷 
・脳髄液漏 
・塞栓（脂肪、血液等） 
・血腫 
・浮腫 
・金属アレルギー等の異物反応 
・再手術 
・死亡 

 
５．高齢者への適用 
（１）高齢者は、骨質が低下している場合が多く、術中にドリリングまたはス

クリューを設置する場合には、骨折する可能性が高いので、慎重に使
用すること。 

（２）高齢者は、腎機能、肝機能等の生理機能が低下している場合が多い
ため、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。 

（３）高齢者は、何らかの感染巣を有している場合が多く、遅発性感染防止
のため、感染巣を完治してから、本品を使用すること。 

 
６．妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 
 妊婦に対しては、使用しないこと。（【禁忌・禁止】の項を参照すること。） 
 産婦、授乳婦及び小児等に対しては、治療上の有益性が危険性を上回
っている時のみ使用すること。 
 
【保管方法及び有効期間等】 

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社 
電話番号：03-6402-6600（代） 
主たる設計を行う製造業者： 
Zimmer Biomet Spine, Inc.(Colorado)、米国 

 
※本添付文書は予告なしに変更することがあります。 

**
*


